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                                           Resumen y Palabras clave  
Las unidades de hemodiálisis utilizan para su funcionamiento una gran 
cantidad de agua con unas especificaciones muy estrictas al tener incidencia 
en la salud de los enfermos renales, este proyecto desarrolla una instalación 
que cumpla todas las especificaciones del servicio de Nefrología del Hospital 
Río Hortega (HURH) de Valladolid. 
El presente trabajo define cómo debería ser y que elementos formarían 
parte de una planta de producción de agua con una calidad excelente, junto 
con una alta  seguridad en la continuidad de la producción, para su posterior 
utilización en la preparación de líquido de diálisis. La planta formaría parte de 
un Servicio de Nefrología hospitalario por lo que se alimentará desde una red 
de suministro municipal. Para ello se debe cumplir con la normativa y las 
recomendaciones actuales del colectivo nefrológico español.  
Para dimensionar los diferentes equipos constituyentes de la planta de 
producción de agua, se ha preferido, siempre que ha sido posible, recurrir a 
métodos prácticos basados en datos, recomendaciones o diagramas de los 
fabricantes. El motivo de este procedimiento está fundamentado en la 
creencia de que así se conseguirán mejores predicciones del comportamiento 
de un determinado parámetro, y por tanto una mayor optimización de los 
equipos, frente al uso de un modelo matemático general.  
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                                                               Abreviaturas 
Para ayudar a la comprensión de este trabajo y facilitar su redacción se 
indican, a continuación, el significado de las abreviaturas más utilizadas en el 
documento. 
 - ETAP ► Estación de tratamiento de agua potable. - COT ► Carbono orgánico total. - CAG ► Carbón activado granular. - HAA ► Ácidos haloacéticos. - HD ► Hemodialisis. - IO ► Intercambio iónico. - LD ► Líquido de diálisis. - MOI ► Membrana de ósmosis inversa. - MON ► Matería orgánica natural. - OI ► Ósmosis inversa. - SDI ► Silt Density Index, índice de colmatación de membranas de 
ósmosis inversa por suspensiones coloidales. - SPD ► Subproductos de la desinfección . - THM ► Trihalometanos. - TDS ► Sólidos totales disueltos. - UE ► Unidades de endotoxinas, es la unidad en la que se miden 
las endotoxinas. - UFC ► Unidades formadoras de colonias, es la unidad en la que se 
miden las poblaciones bacterianas. - UV ► Ultravioleta. 
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A pesar del buen funcionamiento del sistema de trasplantes en España, 
la demanda de un trasplante de riñón sigue una tendencia al alza, producida 
seguramente por unas costumbres sedentarias y por unos hábitos 
alimenticios deficientes. 
 
Se espera en un futuro que la tendencia continúe, por lo que el 
tratamiento de la enfermedad renal crónica requerirá de un mayor uso de la 
diálisis. 
 
Para garantizar un tratamiento adecuado a los pacientes es necesario 
disponer de una fuente de agua de gran calidad, que cumpla con la 
normativa, pero que incuso vaya más allá para intentar acercarse al agua 
pura. 
 
Por otro lado el suministro debe ser constante, de modo que en la medida 
de lo posible no se vea afectado por una avería que paralice la unidad de 
hemodiálisis. Si esto ocurre los pacientes deben ser trasladados a otros 
centros para continuar su tratamiento lo antes posible, pero puede ocurrir que 
esto, en un futuro, sea cada vez más difícil por la saturación de los centros 
hospitalarios y el alto coste de las clínicas privadas. 
 
Por todo lo anterior creo que disponer de un modelo de planta para 
producir el agua de hemodiálisis, que asegure la fiabilidad de una unidad de 
hemodiálisis es fundamental para un ofrecer un buen servicio al ciudadano 
desde la sanidad pública. 
 
1.2. Objetivos: 
Los objetivos de este trabajo son: 
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• Diseñar una planta de producción de agua para hemodiálisis, de 
acuerdo al estado actual de la técnica, de la normativa vigente y, 
de forma que se garantice una máxima calidad del agua junto con 
la mayor continuidad posible en el suministro. 
• Dimensionar cada una de las etapas de las que consta la planta, 
para conseguir un rendimiento y una calidad del agua óptima. 
1.3. Normativa de aplicación 
La norma básica y de obligado cumplimiento en España es la UNE 111-
301-90 de Enero de 1990 (ANEXO1).  
Sin carácter normativo pero basándose en la evidencia científica y en la 
experiencia de trabajo, también hay que tener en cuenta las “Guías de 
Gestión de Calidad del Líquido de Diálisis” de la Sociedad Española de 
Nefrología, en las que se comparan las recomendaciones internacionales 
existentes y se sintetizan en unas recomendaciones para España. En la Guía, 
se especifica que la hemodiálisis requiere el uso de un agua purificada que se 
ajuste al mínimo exigido por las Recomendaciones de la Farmacopea Europea 
y Española.  
Una norma norteamericana de referencia para la producción de agua 
para hemodiálisis es la ANSI/AAMI Standard RD 62:2006, “Water Treatment 
Equipment for Hemodialysis Applications”. 
Por otro lado el agua de consumo humano debe cumplir con el RD 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios 
de la calidad del agua de consumo humano. En este Real Decreto se 
especifican los valores máximos de varias sustancias presentes normalmente 
en el agua. También debe cumplir si abastece a un edificio de uso colectivo el 
RD 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
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En el cuerpo humano, los riñones son los órganos que filtran la sangre 
eliminando el exceso de líquido, los minerales y los desechos. Los riñones 
también producen hormonas que mantienen los huesos y la sangre sanos. 
Cuando los riñones fallan, las sustancias químicas que las células excretan 
como desechos no se eliminan, se van acumulando en el cuerpo, la presión 
arterial puede aumentar y el cuerpo puede retener exceso de líquido y no 
producir suficientes glóbulos rojos. Si el fallo renal es severo o, aun no 
siéndolo, la situación se prolonga durante cierto tiempo, el resultado final 
será la muerte del paciente.  
La diálisis es el método más común para tratar la insuficiencia renal 
avanzada y permanente. Se lleva realizando desde la década de los sesenta, 
cuando la hemodiálisis se convirtió por primera vez en un tratamiento práctico 
para la insuficiencia renal.  
En los últimos años, los aparatos para diálisis más modernos y fiables 
han hecho que la diálisis se haya convertido en una técnica muy segura. Pero 
incluso con los mejores procedimientos y equipos, la diálisis sigue 
dependiendo de forma crucial de la calidad del agua que necesitan para 
funcionar. 
Existen dos técnicas principales de diálisis, ambas necesitan como 
componente básico agua ultrapura: 
• La hemodiálisis. 
• La diálisis peritoneal. 
2.1. La hemodiálisis 
En el procedimiento de hemodiálisis la sangre del paciente es impulsada 
externamente a través de un dispositivo filtrante, llamado dializador, y una 
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vez depurada es restituida al sistema vascular. Se trata de un procedimiento 
de circulación extracorpórea a través de este filtro, impulsado y controlado 
por un equipo especial.  
Figura 2.1 Esquema de principio de la hemodiálisis. 
2.1.1. Monitor de hemodiálisis. 
El aparato para la hemodiálisis cumple con cuatro funciones principalmente: 
• Bombear la sangre y controlar su flujo de manera segura. 
• Constituir el líquido de diálisis. 
• Filtrar los desechos de la sangre en el dializador. 
• Controlar la presión arterial y la velocidad de eliminación de líquido del 
cuerpo. 
El monitor de hemodiálisis, comprende una bomba impulsora de la 
sangre y dispositivos de programación, seguimiento y control, que permiten 
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fijar los parámetros del tratamiento con la fiabilidad y seguridad requeridas. 
Durante el tratamiento se administra la medicación necesaria, por ejemplo la 
heparina, que evita la coagulación de la sangre cuando entra en contacto con 
todos estos elementos del circuito extraños al cuerpo.  
 
Figura 2.2 Detalle de un monitor de hemodiális. 
 
Figura 2.3 Vista general de los monitores de hemodiálisis. 
El dializador está formado por un haz de miles de pequeñísimos tubos de 
grosor similar al cabello humano, por cuyo interior circula la sangre. La pared  
de estos tubos es una delgada membrana sintética, similar a las de ósmosis 
inversa, que permite el paso desde la sangre del paciente de las toxinas y 
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agua en exceso, sin permitir la pérdida de proteínas y otros componentes 
vitales. Por el exterior de estos tubos circula el líquido de diálisis, que es una 
solución salina, cuyo cometido es disolver las toxinas y sustancias filtradas y 
equilibrar el balance iónico del paciente. 
 
Figura 2.4 Detalle de los tubos capilares del dializador. 
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Figura 2.5 Estructura de un dializador de fibra hueca común. 
2.1.2. El líquido de diálisis (LD). 
Es un elemento fundamental de la hemodiálisis. Es un medio líquido que 
se pone en contacto con la sangre a través de la membrana semipermeable 
del dializador durante la sesión de hemodiálisis.  
Se trata de una solución electrolítica preparada extemporáneamente por 
el monitor de hemodiálisis a partir de agua purificada y solutos 
proporcionados en forma de concentrados electrolíticos o sales no disueltas. 
La composición del LD así formada es prácticamente isotónica y tiene una 
composición electrolítica parecida al plasma. Las diferencias de sus 
concentraciones están en función de los gradientes necesarios para lograr los 
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balances adecuados de cada sustancia, en función de las necesidades del 
paciente. 
2.1.3. Extracción de toxinas mediante la hemodiálisis.  
Los tubos capilares del dializador, cerca de 10.000 unidades tienen un 
diámetro de 0,3 mm y están constituidos por una membrana porosa. Por su 
interior circula la sangre y por su exterior fluye en dirección opuesta el líquido 
de diálisis.  
La transferencia de toxinas metabólicas a través de la membrana hacia la 
solución externa se basa en el fenómeno físico de la difusión. Cuando dos 
líquidos con concentraciones diferentes de algunos componentes se 
encuentran separados por una membrana porosa, las moléculas de mayor 
concentración a un lado de la membrana transitan a través de los poros de la 
misma hacia el otro lado hasta igualar concentraciones. Las moléculas 
grandes como las proteínas, al igual que las células, no tienen posibilidad de 
pasar porque su tamaño excede el diámetro de los poros selectivos y de este 
modo son retenidas. Se nota la importancia crítica de la estructura del 
material de la membrana pues debe asegurar la selectividad de sus poros, 
además de ser biocompatible con la sangre.  
Otro proceso físico que regula el tránsito de sustancias a través de la 
membrana semipermeable es debido a una diferencia de presiones entre las 
dos soluciones líquidas separadas por la membrana porosa. Por efecto de 
una mayor presión en una de las soluciones a uno de los lados de la 
membrana (el circuito de sangre), las moléculas de agua de la sangre son 
impulsadas a través de los poros hacia el lado de menor presión (el circuito 
de solución clarificante). Ese movimiento de masa arrastra consigo los 
componentes tóxicos que pueden pasar por los poros hacia el líquido de 
diálisis.  
En la hemodiálisis los dos procesos físicos actúan simultáneamente, 
dependiendo de las características de la membrana y de las condiciones de 
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presión y concentraciones de algunas sales fijadas por el monitor que 
controla la diálisis. Prescribiendo adecuadamente la diálisis, se logra la 
eliminación del excedente de agua y de las toxinas acumuladas que afectan 
al paciente al inicio del tratamiento.  
2.2. Diálisis peritoneal  
 
Figura 2.6 Esquema de funcionamiento de la diálisis peritoneal. 
El peritoneo es una membrana que envuelve los órganos internos del 
abdomen y está irrigada por finos vasos sanguíneos. Su estructura permeable 
permite la filtración selectiva de los componentes de la sangre que deben ser 
eliminados, con la ventaja de ser un tejido natural propio del paciente, 
evitando el contacto prolongado de la sangre fuera del cuerpo con materiales 
sintéticos y la circulación fuera del cuerpo.  
La solución de diálisis peritoneal es introducida dentro de la cavidad 
peritoneal por medio de un catéter que se coloca en el abdomen del paciente 
mediante una intervención quirúrgica simple. Un extremo del catéter se ubica 
próximo a la pelvis detrás de la vejiga y el otro extremo sale a través de la 
pared abdominal. Las toxinas metabólicas se filtran desde los vasos capilares 
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sanguíneos que irrigan la membrana peritoneal hacia la solución clarificante 
que se encuentra en la cavidad abdominal.  
La solución clarificante contiene concentraciones elevadas de dextrosa, 
de este modo, mediante un proceso de ósmosis, se produce una 
transferencia de agua desde la sangre que circula por los vasos que irrigan el 
peritoneo hacia la solución, a través de dicha membrana. Los componentes 
tóxicos también se transfieren desde la sangre a la solución por difusión a 
través de la membrana. El líquido conteniendo todos estos componentes 
extraídos, es luego drenado a través del catéter, eliminándose de este modo 
tanto las toxinas como el exceso de agua extraídos del paciente. 
 Esta técnica en la mayoría de los casos el paciente la lleva a cabo en su 
casa, pero en algunas ocasiones debe realizarse en el centro hospitalario, en 
cuyo caso se hará uso del agua ultrapura producida para la hemodiálisis. 
2.2.1. Extracción de toxinas mediante la diálisis peritoneal.  
En el caso de la diálisis peritoneal, el tránsito de los componentes tóxicos 
desde la sangre hacia la solución clarificante a través de los poros de la 
membrana peritoneal, ocurre por difusión. La eliminación del exceso de agua 
acumulada en el cuerpo del paciente se alcanza por un fenómeno de 
ósmosis, debido a la presencia de una elevada concentración de moléculas 
de dextrosa en la solución clarificante. Estas moléculas no pueden atravesar 
los poros del peritoneo, por lo tanto la fuerza natural que tiende a igualar 
concentraciones hace que se produzca el paso, en este caso de agua desde 
la sangre hacia el líquido clarificante, disminuyendo así la concentración de 
glucosa de esta segunda solución. Mediante sucesivos recambios del líquido 
clarificante a través del catéter implantado, se extrae el exceso de agua y de 
toxinas acumuladas en el cuerpo del paciente.  
 
 
DISEÑO DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA PARA LÍQUIDO DE DIÁLISIS. 
 



















3- AGUA DE DIÁLISIS.  
DISEÑO DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA PARA LÍQUIDO DE DIÁLISIS. 
 
 






DISEÑO DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA PARA LÍQUIDO DE DIÁLISIS. 
 
 




3. AGUA DE DIÁLISIS. 
El agua de diálisis se utiliza para preparar el líquido de diálisis, siendo 
más de un 96% de su contenido. El LD finalmente se pone en contacto con el 
paciente a través del dializador, en una cantidad de entre 90 y 240 litros por 
sesión aproximadamente. 
Al ser el agua el principal componente del LD se requiere un control 
constante de su calidad durante la producción. Algunos contaminantes del 
agua se pueden transferir al paciente y acumularse en grandes cantidades. A 
esto habría que sumar el hecho de que la insuficiencia renal le impide 
eliminar los contaminantes, pudiéndole ocasionar una verdadera intoxicación. 
Por tanto el agua de diálisis, debe cumplir estrictamente y en todo momento 
los estándares de calidad definidos por la normativa.  
Históricamente, al comienzo de la hemodiálisis, el tratamiento del agua 
simplemente intentaba prevenir el síndrome de agua dura y las 
contaminaciones bacterianas. Posteriormente hubo que enfrentarse a 
contaminantes difíciles de eliminar como es el caso de algunos metales, 
como el aluminio, cuya intoxicación produce encefalopatía y osteomalacia, o 
el caso de las cloraminas, que pueden provocar anemización por hemólisis en 
las unidades de hemodiálisis.  
Actualmente se intenta conseguir un líquido de hemodiálisis ultra puro, 
que sólo contenga agua y los componentes necesarios con un grado de 
pureza como el que se exige para las soluciones para infusión intravenosa. 
Una parte importante de la biocompatibilidad de la técnica de HD la 
constituye el líquido de diálisis y de ahí la importancia de su nivel de calidad. 
3.1. Calidad necesaria del agua producida. 
Como norma básica, han de satisfacerse como mínimo los niveles 
químicos y microbiológicos recomendados en la Real Farmacopea Española y 
en la Farmacopea Europea. Además, se considera preceptivo, el cumplimiento 
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de las recomendaciones recogidas en la Guía de Gestión de la Calidad del 
Líquido de Diálisis, editado por la Sociedad Española de Nefrología, en Marzo 
del 2006.  
3.1.1. Niveles microbiológicos. 
Las bacterias y otros microorganismos se encuentran y reproducen en 
todo tipo de medios acuáticos, por tanto es posible encontrar este tipo de 
contaminación en el agua destinada a diálisis, con el consiguiente riesgo de 
infección del paciente. Para evitar esta circunstancia se han establecido los 
siguientes límites:  
 Bacterias: El agua purificada que se emplea para diluir el concentrado 
de diálisis, debe contener menos de 100 UFC/ml. 
 Endotoxinas: En el agua purificada para hemodiálisis no debe exceder 
las 0,25 UE/ml.  
 Hongos: La Real Farmacopea Española no establece unos límites de 
contaminación específicos para hongos en el agua de diálisis. 
3.1.2. Conductividad. 
La conductividad eléctrica de una disolución es función de la cantidad de 
electrolitos  que contiene, por tanto es un excelente indicador de la pureza de 
un agua. Es el parámetro más importante para el control de la pureza del 
agua para diálisis. 
El valor máximo para la conductividad es de 4,3 μS/cm a 20º C.  
3.1.3. Valores límite para los contaminantes químicos. 
Las sustancias químicas disueltas en el agua a la salida de la planta no 
deberán exceder ninguno de los siguientes valores expresados en mg/l: 
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Tabla 3.1 Niveles máximos de elementos químicos en el agua de diálisis. 
Sustancias que se adicionan al líquido de diálisis. 
Calcio  2 
Magnesio  2 
Sodio  50 
Potasio  2 
Sustancias tóxicas reguladas para el agua potable.  
Antimonio  0,006 
Arsénico  0,005 
Bario 0,1 
Berilio  0,0004 
Cadmio  0,001 
Cromo  0,014 




Sustancias identificadas como tóxicas en diálisis.  
Aluminio  0,01 
Amonio  0,2 
Cloraminas  0,1 
Cloro libre 0,5 
Cloruros 50 
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Cobre  0,1 
Flúor  0,2 
Nitrato (como N)  2 
Sulfatos  50 
Talio  0,002 
Zinc  0,1 
Metales pesados  0,1 
Las metodologías para la determinación de todos los anteriores 
elementos químicos se describen en European Pharmacopoeia 4.3 
01/2003:1167, pag 3049. 
3.1.4. Contaminantes problemáticos. 
Existen sustancias en el agua a las que hay que prestar especial 
atención, ya sea por su peligrosidad para el paciente o por interferir en el 
funcionamiento de alguna etapa de la producción del agua. En algunos casos 
ya se ha especificado su valor límite en el apartado anterior, pero es 
interesante explicar un poco más algunos aspectos particulares: 
o El aluminio: Puede encontrarse en el agua como ión, asociado a sales 
o bien, en forma coloidal, unido a la materia orgánica. Dependiendo del pH 
del agua, la forma iónica puede variar a su vez entre un catión trivalente o un 
anión complejo.  
El aluminio normalmente no procede de fuentes naturales, si no de su 
uso en los tratamientos previos de potabilización del agua. En dichos 
procesos suele ser común la utilización de productos químicos para coagular 
y flocular los coloides presentes en el agua de manera natural, y así poder 
eliminar esta materia sólida por sedimentación o filtración. Por ejemplo se 
usa el sulfato de aluminio (Al2(SO4)3), que cede un catión de aluminio 
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trivalente, y el hidroxicloruro de aluminio (Aln(OH)mCl(3n-m).H2O), donde 0 < m < 
3n, que es un polímero inorgánico catiónico muy soluble, por lo que si se 
dosifica en exceso pasa a formar parte del aluminio coloidal.  
Su eliminación no es fácil, los descalcificadores eliminarían sólo sus 
formas catiónicas y el aluminio coloidal sólo se podría eliminar por ósmosis 
inversa, siendo las resinas de intercambio iónico incapaces de hacerlo. 
Además, en los casos en los que el aluminio se añade al agua como 
floculante de la materia orgánica, alcanzando niveles muy elevados, la única 
forma de conseguir niveles óptimos en el líquido de diálisis sería trabajando 
en serie con dos ósmosis inversas o bien con un descalcificador previo a una 
etapa de ósmosis inversa. 
o Cloro y cloraminas: El cloro, debido a su gran capacidad germicida, se 
añade al agua potable como desinfectante, para ello se usan principalmente 
tres especies químicas: 
•  Cloro gas Cl2. 
• Hipoclorito sódico NaClO (lejía común) o hipoclorito cálcico 
Ca(ClO)2. 
• Cloraminas: generalmente se usa la monocloramina (ClNH2) 
debido a que no da sabor al agua. 
Las cloraminas, a veces pueden encontrarse en el agua aunque no se 
hayan usado como desinfectante. Esto puede ocurrir si en el agua hubiese 
previamente trazas de amoniaco y se añadiese cloro como desinfectante. De 
hecho las compañías suministradoras de agua cuando deciden usar 
cloraminas para desinfectar, no añaden esta sustancia química como tal, si 
no, que realizan una cloración normal y aguas abajo dosifican amoniaco de 
modo que a un pH cercano a 7, consiguen una conversión casi total del cloro 
libre a monocloramina. 
La cantidad de cloraminas presentes en el agua se determina 
analíticamente por la medición de cloro total residual, y a este valor se le 
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resta la cantidad de cloro libre. Esta forma de medir las cloraminas lleva 
implícita la suposición de que todo el cloro combinado se halla en forma de 
cloraminas, lo cual suele suponer, en la mayoría de los casos un error 
despreciable. 
Las cloraminas debido a que no son apenas polares y a su bajo peso 
molecular, no son rechazadas mediante ósmosis inversa. Hasta hace poco 
tiempo sólo existían dos formas de ser eliminadas de una corriente de agua, 
pero en el momento actual se están aplicando con éxito nuevos métodos. Uno 
es el carbón activo catalítico, el cual se diseña para retener específicamente 
las cloraminas, consiguiéndose rendimientos de casi cuatro veces los del 
carbón activo normal. Por último la radiación ultravioleta para destruir la 
molécula, aunque aún es una técnica muy novedosa. Por tanto actualmente 
existen cuatro métodos para su eliminación: 
- Mediante un reductor como el bisulfito de sodio o el ácido 
ascórbico. 
- Mediante carbón activo. 
- Mediante carbón activo catalítico. 
- Radiación UV. 
Como ya hemos comentado, las cloraminas pueden contaminar el LD y 
pasar a la sangre de los pacientes, produciendo graves trastornos en la salud 
de los mismos. Para prevenir estos graves problemas es necesaria su 
eliminación completa del agua para preparar el líquido de diálisis, mediante 
un correcto funcionamiento de la planta de producción de agua.  
o Hierro y Manganeso. 
El hierro y el manganeso no son especialmente problemáticos de cara al 
paciente de hemodiálisis, pero sí lo son en cuanto a su interferencia con 
algunos tratamientos del agua. Son elementos muy comunes en la mayoría de 
aguas.  
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La química del hierro en el agua es bastante compleja y muy parecida a la 
del manganeso. El hierro existe en disolución en forma de ión ferroso Fe+2 y 
de ión férrico Fe+3, siendo muy soluble el primero en aguas neutras o 
ligeramente ácidas. Sin embargo es inestable en presencia de aire, en cuyo 
caso pasa a ión férrico, el cual es  prácticamente insoluble en aguas con pH 
mayor de 6. 
Generalmente el agua de consumo humano en núcleos de cierta 
población proviene de suministros superficiales, como ríos o lagos por lo que 
suele contener suficiente cantidad de oxígeno. Más adelante en la ETAP 
municipal suele sufrir un tratamiento de desinfección mediante agentes 
oxidantes como el cloro. Por tanto normalmente será difícil encontrar la forma 
reducida y más soluble del hierro, y se encontrará como Fe+3, por lo que podrá 
ser retenido en procesos de filtración o sedimentación. En caso contrario, si 
hubiese ión ferroso, debido por ejemplo a un aporte de agua de pozo, sería 
necesaria una etapa previa a la descalcificación para su eliminación debido al 
envenenamiento que sufrirían las resinas de intercambio iónico. 
El hierro, además puede actuar como un catalizador en la oxidación de 
las MOI, favoreciendo el deterioro de las mismas. También puede reaccionar 
con los carbonatos presentes en el agua formando precipitados. Estos dos 
fenómenos muy peligrosos para las MOI, sin embargo pueden eliminarse 
fácilmente mediante una limpieza ácida de la membranas.  
o Subproductos de la desinfección (SPD): Tanto el cloro gas como el 
hipoclorito sódico al cumplir con su acción desinfectante y reaccionar con la 
materia orgánica, acaban en parte, transformándose en trihalometanos, y 
ácidos haloacéticos, como subproductos de la desinfección, los cuales se ha 
comprobado que tienen un gran poder mutagénico y carcinogénico.  
 La Organización Mundial de la Salud (OMS), fija en 2004, unos valores 
guía para algunos subproductos, que se indican a continuación:    
Tabla 3.2 Valores guía definidos por la OMS para algunos SPD. 
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SUBPRODUCTOS DE LA DESINFECCION EN mg/l. 
Cloroformo                                                                        0.2  
Bromodiclorometano                                                       0.06  
Dibromoclorometano                                                         0.1  
Bromoformo                                                                       0.1  
Acido Dicloroacetico                                                        0.05 
AcidoTricloroacetico                                                          0.2  
Bromato                                                                            0.01 
Clorito                                                                                0.7  
Hidrato de Cloral (tricloroacetaldehido)                            0.01  
Dicloroacetonitrilo                                                           0.02 
Dibromoacetonitrilo                                                         0.07  
Cloruro de Cianogeno                                                       0.07  
2,4,6-Triclorofenol                                                             0.2  
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Tabla 3.3. Información Toxicológica de los SPD [16]. 
 
 
o Pesticidas y plaguicidas: Generalmente provienen de los lixiviados de 
las tierras de cultivo. Actualmente existen pruebas abrumadoras de que el 
uso agrícola de los plaguicidas tiene importantes efectos en la calidad del 
agua, y en función principalmente de su capacidad específica de acumulación 
en el cuerpo humano pueden provocar graves problemas de salud. 
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4- TÉCNICAS DE TRATAMIENTO DE AGUA. 
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4. TÉCNICAS DE TRATAMIENTO DEL AGUA. 
En este apartado se van a mostrar los fundamentos y aspectos  teóricos 
de las técnicas para tratar el agua, relacionados con los procesos de 
tratamiento que se aplicarán en la planta de producción de agua para diálisis. 
4.1 Filtración. 
La filtración consiste en la separación de las partículas sólidas en 
suspensión presentes en una corriente de agua, al atravesar un medio 
poroso.  
La filtración es una operación compleja debido a la gran cantidad de 
parámetros implicados y la variedad de las condiciones de funcionamiento. A 
pesar de los grandes esfuerzos realizados no se ha podido encontrar una 
teoría general válida que explique correctamente el fenómeno de la filtración, 
por lo que la técnica actual sigue siendo muy dependiente de los estudios 
experimentales para cada medio filtrante, variables físicas y tipo de 
suspensión.  
4.1.1. Mecanismos de la filtración.  
Dado que las fuerzas que mantienen a las partículas separadas de la 
suspensión, adheridas a la superficie del medio filtrante son activas para 
distancias de unos pocos amstrongs, la filtración usualmente es considerada 
como el resultado de dos acciones distintas: 
• Transporte hasta la superficie del medio filtrante.  
• Adherencia a la superficie del medio filtrante.  
Las partículas que se van a extraer de la suspensión, previamente, tienen 
que ser transportadas desde el seno de la disolución hasta la superficie del 
medio filtrante, donde las partículas permanecerán adheridas, siempre que 
resistan la acción de las fuerzas de cizallamiento debidas a las condiciones 
hidrodinámicas de la corriente al atravesar el medio filtrante. 
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El transporte de partículas es un fenómeno físico. La adherencia entre 
partículas y medio filtrante es básicamente un fenómeno de acción 
superficial, influenciado por parámetros físicos y químicos. 
Los mecanismos que pueden realizar transporte son los siguientes: 
• Cribado. 
• Sedimentación. 
• Impacto inercial. 
• Difusión.  
• Acción hidrodinámica. 
• Mecanismos de transporte combinados. 
Los mecanismos de adherencia son los siguientes: 
• Fuerzas de Van der Waals; 
• Fuerzas electroquímicas; 
• Enlace químico. 
Durante la filtración, para un sistema en concreto, puede actuar en mayor 
grado uno de estos mecanismos, controlando el proceso, pero también puede 
ocurrir que se dé una combinación de varios, e incluso que varíe a lo largo del 
proceso.  
Dada la complejidad del fenómeno, es de esperar que más de un 
mecanismo estará actuando para transportar los diferentes tamaños de 
partículas hasta la superficie del medio filtrante y dejarlas adheridas.  
Si la filtración se produce en las capas superficiales, parece que el 
mecanismo dominante será el cribado, por el contrario si la filtración ocurre 
en todo el lecho filtrante el cribado podría ser despreciable. Este hecho 
posibilita que se pueda distinguir dos tipos de filtración: 
• Filtración en superficie. 
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• Filtración en profundidad. 
La filtración en superficie sólo suele ser eficiente para un determinado 
tamaño de partícula dejando pasar la mayoría de las partículas más 
pequeñas, es muy sensible a posibles caminos preferentes, pudiendo 
provocar un escape de sólidos en caso de rotura de medio filtrante. 
En la filtración en profundidad, el medio filtrante presenta mayor espesor 
y sus poros son de tamaño desigual, incluso pueden ser mayores que el de 
las partículas a retener. Este tipo de filtración es mucho más eficiente, ya que 
consigue retener la mayoría de las partículas cualquiera que sea su tamaño, 
si bien existe un rango variable, según las características del sistema y 
condiciones físicas, alrededor del tamaño de 1 μm, en el que la eficiencia es 
menor. En este caso, además, el tiempo que se mantiene operativo el filtro es 
sensiblemente superior al de filtración en superficie. 
4.1.1.1. Mecanismos de transporte en la filtración.  
• Cribado 
Tiene lugar cuando la partícula es de tamaño mayor que los intersticios 
del lecho filtrante por lo que queda atrapada bloqueando total o parcialmente 
el paso a través del mencionado intersticio. Está claro que este mecanismo 
actuará preferentemente en las capas más superficiales del lecho y con 
partículas relativamente fuertes, capaces de resistir los esfuerzos cortantes 
producidos por el flujo, cuya velocidad aumenta en las constricciones. 
• Sedimentación 
Se produce por efecto de la gravedad sobre las partículas suspendidas 
durante la filtración, en aquellos huecos del medio filtrante donde la 
velocidad del paso de agua sea menor que la de sedimentación. La 
contribución de este mecanismo no se considera significativa, ya que 
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realmente es difícil que se den las condiciones adecuadas  salvo quizás 
dentro de algunos poros del medio filtrante.  
• Intercepción 
Normalmente, el régimen de escurrimiento durante la filtración es laminar 
y, por lo tanto, las partículas se mueven a lo largo de las líneas de corriente. 
Debido a que las partículas suspendidas tienen una densidad 
aproximadamente igual a la del agua, ellas serán removidas de la suspensión 
cuando, en relación con la superficie de los granos del medio filtrante, las 
líneas de corriente esten a una distancia menor que la mitad del diámetro de 
las partículas suspendidas. 
• Difusión 
Se ha observado que las partículas relativamente pequeñas presentan un 
movimiento errático cuando se encuentran suspendidas en un medio líquido. 
Este fenómeno, resultado de un bombardeo intenso a las partículas 
suspendidas por las moléculas de agua, es conocido como movimiento 
browniano, y se debe al aumento de la energía termodinámica y a la 
disminución de la viscosidad del agua. 
La eficiencia del filtro debida a la difusión es directamente proporcional a 
la temperatura e inversamente proporcional al diámetro de la partícula del 
grano. 
• Impacto inercial 
Durante el escurrimiento, las líneas de corriente divergen al estar cerca 
de los granos del medio filtrante,  de modo que las partículas suspendidas, 
con cantidad de movimiento suficiente para mantener su trayectoria, 
colisionan con los granos. 
4.1.1.2. Mecanismos de adherencia en la filtración.  
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La adherencia entre las partículas transportadas y los granos está 
gobernada, principalmente, por las características de las superficies de las 
partículas suspendidas y de los granos del medio filtrante. Las partículas se 
pueden adherir directamente tanto a la superficie de los granos como a 
partículas previamente retenidas.  
La adherencia se atribuye a dos tipos de fenómenos: interacción entre las 
fuerzas electrostáticas y de Van der Waals, y al enlace químico entre las 
partículas y la superficie de los granos del medio filtrante.  
• Interacción combinada de las fuerzas electrostáticas y las de Van der 
Waals 
Las partículas sólidas en suspensión en el agua, normalmente presentan 
cargas electrostáticas en sus superficies, debido a las siguientes razones:  
- Disociación de iones en la superficie de las partículas. 
- Cargas no compensadas debido a las imperfecciones de la 
estructura del cristal. 
- Reacciones químicas con iones específicos de la suspensión, con 
formación de enlaces químicos. 
- Sustitución isomórfica en la estructura del cristal. 
En la interfase sólido-líquido existe una capa de iones de carga opuesta a 
la del sólido, conocida como capa estacionaria o compacta, y otra de iones 
esparcidos, también de carga opuesta, denominada capa difusa. Esta capa 
electroquímica doble, establece un potencial de repulsión entre las partículas 
de la suspensión con cargas eléctricas semejantes. La magnitud de este 
potencial de repulsión y la distancia a la cual se extiende su campo de acción 
depende de las características químicas de la suspensión. Las características 
de la interfase sólido-líquido han sido evaluadas en términos del potencial Z, 
que es la medida de la energía requerida para llevar una carga unitaria desde 
el infinito hasta un plano que separe el resto de la dispersión, a la sección de 
la capa difusa que se mueve junto con las partículas, figura 4.1. 
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Figura 4.1 Esquema del modelo de capa fija y capa difusa para los coloides. 
• Enlace químico entre las partículas y la superficie de los granos 
Como se sabe, la desestabilización de los coloides se puede conseguir por 
los productos de la hidrólisis de algunas sales que a determinado pH se 
polimerizan. Las cadenas poliméricas adheridas a las partículas dejan sus 
segmentos extendidos en el agua, los cuales pueden ser adsorbidos por otras 
partículas o por sitios vacantes en los granos del filtro. Este fenómeno es 
independiente de las fuerzas de Van der Waals y de las cargas electrostáticas. 
 
Las partículas con sus segmentos poliméricos adheridos, al atravesar las 
constricciones del medio filtrante, se enlazan con los segmentos sueltos 
adsorbidos por los granos o por los de partículas ya adheridas al lecho 
filtrante y quedan retenidas. 
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4.1.2. Filtración en lecho fijo. 
Consiste en la deposición en la superficie del medio filtrante, 
generalmente granos de arena de los sólidos coloidales mientras el agua 
atraviesa el lecho filtrante. La eficacia del filtrado depende del tamaño, carga 
superficial y geometría, tanto de los sólidos suspendidos como de los granos 
del medio filtrante, y de los parámetros operacionales. Con un filtro bien 
diseñado se suelen conseguir valores de SDI < 5.  
La dimensión en cuanto al tamaño de poro o capacidad de discriminación 
de la arena de los filtros puede llegar hasta la exclusión de partículas mayores 
de 5 μm, aunque normalmente serán de 20 μm. Si se quiere la eliminación de 
partículas por debajo de estas dimensiones habrá que recurrir a otros filtros 
posteriores en serie. Dependiendo de las características del agua bruta de 
entrada se llevará a cabo la elección de los filtros a instalar, siempre de 
mayor a menor tamaño de las partículas que sean capaces de retener. 
Habitualmente para conseguir una mayor eficacia al separar los sólidos 
en suspensión, se usan lechos con los dos tipos de material, una primera 
capa de antracita sobre otra de arena. En este caso las alturas suelen ser 
respectivamente de 0,3 m y 0,5 m, y el tamaño de grano más eficaz está 
entre 0,35 – 0,5 mm para la arena y 0,7– 0,8 mm para la antracita. 
Los caudales en este tipo de filtración están generalmente entre 10–20 
m3/m2h. La presión de trabajo puede estar en torno a 4 bares. Es importante 
que no se produzcan variaciones de caudal bruscas para prevenir la 
liberación de partículas antes depositadas.  
Durante la operación, el agua entra por la parte superior del filtro, 
atraviesa el lecho filtrante y sale por el fondo donde se recoge mediante un 
tubo central para ser devuelta de nuevo a la cabeza del filtro. Durante este 
proceso la evolución de la pérdida de carga y la turbidez del agua filtrada, 
puede verse en la figura 4.2. Periódicamente, cuando la caída de presión 
aumenta por encima de un cierto valor, el filtro es lavado a contracorriente 
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para eliminar la materia que se ha ido depositando en el lecho. Pero si antes 
de tener la pérdida de carga  necesaria para el lavado, en el efluente del filtro 
comienza a aparecer turbidez en un grado no admisible, se dice que el filtro 
ha llegado a la perforación. En la figura 4.2 está representado este caso, 
mediante la turbidez e y el tiempo t1. Como no se ha alcanzado aún la perdida 
de carga máxima, el filtro continuará filtrando aunque la calidad del efluente 
no sea aceptable. Esto nos indicará que el filtro está mal diseñado y una 
solución podría consistir en aumentar el espesor del lecho filtrante, de forma 
que la pérdida de carga máxima se alcance antes sin llegar a la perforación 
del filtro, manteniendo la turbidez durante la carrera del filtro, en todo 
momento en valores aceptable. 
El proceso de lavado puede durar aproximadamente 10 minutos. 
Consistiendo en un lavado en contracorriente con la expansión del lecho en 
un porcentaje de un 50%. El siguiente paso es el lavado a favor de la corriente 
en el que se deberá descartar el efluente y se acomodarán de nuevo las 
capas del lecho.  
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Figura 4.2 Diagrama de evolución de la pérdida de carga junto con la turbidez del 
efluente en un filtro de lecho de arena. 
4.1.3. Filtración con cartuchos de polipropileno. 
Los filtros de cartuchos de polipropileno se insertarán en diversas partes 
de la planta de tratamiento con dos objetivos principales: 
 Retener las partículas por encima de un tamaño determinado de la 
corriente de agua. 
 Reducir la fuga de sólidos de los lechos fijos cuando hay una avería, o 
simplemente que debido al uso se hayan fracturado algunos gránulos 
que lo constituyen, apareciendo finos que no pueden ser retenidos por 
las crepinas de los contenedores del lecho. (Una crepina, simplemente 
es un tamiz con una luz de malla un poco menor que el tamaño medio 
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de los gránulos que forman el lecho, situada en la tubería de salida 
para evitar la fuga de dicho material).  
Los cartuchos filtrantes son muy adecuados debido a su bajo coste, 
durabilidad, y su falta de interacción química con el agua. Existen tres tipos 
según su tipo constructivo: 
 Polipropileno sinterizado: Prestaciones suficientes. 
 Polipropileno plisado: Es el más caro, su uso debe limitarse a 
situaciones en las que hay que mantener un alto caudal. 
 Polipropileno bobinado: Son los más baratos pero su eficacia es menor 
frente al sinterizado. 
Esencialmente existen dos formas de filtrar:  
• Filtración en superficie. 
• Filtración en profundidad. 
La filtración en superficie se consigue por un medio filtrante cuyos poros 
son esencialmente más pequeños que el tamaño de las partículas a eliminar 
de la corriente de agua. Así las partículas sólidas son retenidas 
exclusivamente sobre la superficie del medio filtrante. Se trata de una 
filtración muy sensible a posibles caminos preferentes, pudiendo provocar un 
escape de sólidos en caso de rotura de medio filtrante. 
En los cartuchos de polipropileno además de la filtración en superficie, se 
produce también filtración en profundidad, es decir, el medio filtrante 
presenta mayor espesor y sus poros son de tamaño desigual, incluso pueden 
ser mayores que el de las partículas a retener. En este caso, además de la 
interceptación directa, se dan fenómenos de impacto inercial e interceptación 
difusa, que posibilitan la retención de partículas de tamaño menor que los 
poros del medio filtrante. Por todo lo anterior se consigue una filtración de 
gran eficacia y el tiempo de vida del cartucho es sensiblemente superior 
comparado con otros sistemas que sólo aprovechan la filtración en superficie. 
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Figura 4.3 Cartucho filtrante de polipropileno sinterizado. 
 
Figura 4.4 Filtración en profundidad en un cartucho de polipropileno. 
Un filtro de cartucho con un grado de filtración de menos de 10 μm es el 
último paso antes de una OI. En este sentido se trata de un dispositivo de 
seguridad para proteger las membranas y la bomba de partículas 
suspendidas.  
Si hay riesgo de ensuciamiento por sílice coloidal o silicatos metálicos, se 
recomienda un filtrado de 1 a 3 μm. En realidad se suele usar una batería de 
cartuchos en serie con una reducción progresiva del grado de filtración, por 
ejemplo, mediante una secuencia de 20, 10, 5 y 1 μm. 
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El filtro debe equiparse con un manómetro para indicar la presión 
diferencial y de este modo hacernos una idea del grado de ensuciamiento. 
Normalmente al alcanzar una pérdida de carga de 0,5 bar, el cartucho deberá 
ser sustituido por otro nuevo. Si la frecuencia del cambio es menor de un mes 
o la presión diferencial aumenta rápidamente, puede ser indicativo de un 
problema en la planta o un deficiente diseño. 
El filtro de cartucho, sin embargo, no está diseñado para eliminar grandes 
cantidades de sólidos ya que rápidamente se colmataría.  
 
Figura 4.5 Carcasa y cartucho filtrante de polipropileno en su interior. 
 
4.2. DESINFECCIÓN 
La desinfección del agua significa la extracción, desactivación o 
eliminación de los microorganismos patógenos que se encuentran en el agua. 
La destrucción o desactivación de los microorganismos supone la 
imposibilidad de su reproducción y, por tanto se evita su proliferación.  
4.2.1. Mediante derivados del cloro. 
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El cloro, debido a su gran capacidad germicida, se añade al agua potable 
como desinfectante, para ello se usan principalmente tres especies químicas: 
- Cloro puro (en estado gaseoso Cl2) 
- Como hipocloritos ya sea sódico (NaClO) o cálcico (CaClO). 
- Cloraminas, generalmente se usa la monocloramina (ClNH2) 
debido a que no da sabor al agua. 
Tanto si se usa cloro puro como hipoclorito, el resultado es el mismo, 
apareciendo lo que se denomina cloro libre, es decir una mezcla de ácido 
hipocloroso y el anión hipoclorito disueltos en el agua.  
El ácido hipocloroso (HClO) es un ácido débil que tiende a disociarse 
parcialmente, según la siguiente ecuación: 
HClO  H+ + OCl-     [Ec 4.1] 
Las distribución porcentual de ácido hipocloroso e ión hipoclorito (OCl-) 
depende fuertemente del pH, y en menor medida de la temperatura. En el 
agua de red normalmente el pH oscilará en valores muy próximos a 7, por lo 
que la concentración de ácido hipocloroso será aproximadamente del 67% y 
la de hipoclorito del 33% como se puede observar en la figura 4.6, según las 
siguientes reacciones consecutivas: 
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Figura 4.6 Diagrama porcentaje de ácido hipocloroso frente a pH. 
Las cloraminas  se forman al reaccionar el ácido hipocloroso con el 
amoniaco en una serie sucesiva de reacciones. La formación de una u otra 
especie, así como la velocidad de reacción, son función del pH, la 
temperatura y la proporción de cloro y amoníaco.  
• NH3 + HClO  NH2Cl + H2O  (monocloramina) [Ec 4.2] 
• NH2Cl + HClO  NHCl2 + H2O  (dicloramina) [Ec 4.3] 
• NHCl2 + HClO  NCl3   + H2O   (tricloramina) [Ec 4.4] 
El gráfico de la figura 4.7, muestra la relación entre las diferentes 
especies de cloraminas en función del pH. A pH mayor de 7 y una relación 
molar de cloro/amoníaco igual a 1 o menor, predominará la formación de 
monocloramina, su tasa de formación es muy rápida (su rapidez será máxima 
a pH=8,3). La tasa de formación de la dicloramina es más baja, su máximo se 
alcanza a pH próximos a 4,5, a pH menor de 4, fundamentalmente, sólo 
habrá tricloruro de nitrógeno, por tanto, a los pH normales del tratamiento de 
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agua, conprendidos entre 7 y 8, la principal especie presente en el agua será 
la monocloramina, mientras que la dicloramina no representará un porcentaje 
significativo en el total, a menos que la relación molar cloro/amoníaco sea 
mayor de 1.  
 
Figura 4.7 Cloramina predominante en función del pH. 
 
Tabla 4.1 Propiedades de las cloraminas. 
Formula 
química 
Nombre Peso molecular 
(Da) 
pH requerido Efecto biocida 
NH2Cl monocloramina 52 > 7 Bueno 
NHCl2 dicloramina 85 4 - 7 tolerable 
NCl3 tricloramina 119 1 - 3 medio 
RNHCl Cloraminas 
orgánicas 
--- Desconocido Malo 
La desinfección por cloraminas es un método relativamente nuevo, que 
cada vez se está utilizando más en las ETAP municipales, ya que conlleva las 
siguientes ventajas: 
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• No forman subproductos de desinfección, como los 
trihalometanos.  
• Se mantienen más tiempo como desinfectante residual que el 
ácido hipocloroso.  
• No modifican el pH del agua. 
• La monocloramina, la principal especie a pH 7, no da sabor ni 
olor al agua.  
4.2.2. Mediante radiación ultravioleta. 
La radiación UV es una forma de luz más energética que la luz visible y 
por tanto con una longitud de onda menor que puede ir desde los 400 hasta 
los 150 nanómetros (nm). En función de la longitud de onda podremos 
distinguir tres tipos de radiación UV: 
• UVA.- Con una radiación que va desde los 320 a los 400 nm. Es la más 
cercana al espectro visible y no es absorbida por el ozono. 
• UVB.- Va de los 280 a los 320 nm. Este tipo de radiación es muy 
dañina provocando alteraciones en el ADN. 
• UVC.- Para una longitud de onda menor de 280 nm. Esta radiación es 
la más energética y peligrosa de las tres.  
Esta última, precisamente por su efecto dañino para los seres vivos 
puede usarse para la desinfección y eliminación de organismos vivos en un 
sinfín de aplicaciones, y por supuesto en todo tipo de tratamiento de aguas en 
los que tengamos un contenido biológico. Está demostrado que una lámpara 
que irradie UVC de 254 nm produce el rendimiento más alto de desinfección. 
Cuando la luz ultravioleta incide sobre el ADN de los seres vivos provoca 
una unión de varios nucleótidos adyacentes, destruyendo la cadena y 
produciendo la muerte o inactivación de los organismos. El tratamiento 
mediante radiación ultravioleta es por tanto una alternativa muy eficaz para la 
desinfección del agua. 
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Los sistemas de tratamiento y desinfección de Agua mediante luz UV, 
garantizan la eliminación de entre el 99,9% y el 99,99 de agentes patógenos. 
Para lograr este grado de efectividad casi absoluta, es totalmente 
imprescindible que los procesos previos del agua eliminen de forma casi total 
cualquier turbiedad de la misma, ya que la Luz Ultravioleta debe poder 
atravesar perfectamente el flujo de agua a tratar. 
De todos los métodos de desinfección actual, la luz UV es el más 
eficiente, económico y seguro. Más aún, su acción germicida se realiza en 
segundos o en fracciones de éstos. Además no deja ningún residuo químico, 
como el cloro, por lo que es el método más respetuoso con el medio 
ambiente.  
 
Fig 4.8 Lámpara germicida de Luz Ultravioleta  en acero inoxidable 
4.3. DESCALCIFICACIÓN 
 
Con este tratamiento se eliminará la dureza del agua, es decir los iones 
Ca+2 Mg+2 en disolución, mediante una resina de intercambio iónico.  
 
4.3.1. Fundamento teórico del intercambio iónico. 
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El intercambio iónico es una operación de separación basada en un 
intercambio reversible de iones entre una fase sólida iónica y una fase líquida 
externa, sin un cambio sustancial de la estructura del sólido. 
Se producirá la transferencia de uno o más tipos de iones desde la fase 
fluida hasta la fase sólida, donde quedarán retenidos por adsorción a los 
grupos funcionales. En sentido contrario el contraión del grupo funcional 
pasará a la disolución, de forma que en el proceso se intercambie un número 
de cargas eléctricas iguales. La eficacia del proceso depende del equilibrio 
sólido-fluido y de la velocidad de transferencia de materia.  
La fase sólida consiste usualmente en una matriz polimérica o una red 
cristalina, insoluble pero permeable, sobre la cual se ubican los grupos 
funcionales fijos y los contraiones móviles de carga opuesta que pueden ser 
intercambiados por los iones de la fase líquida. 
 Este método es aplicable generalmente a compuestos iónicos. Los 
grupos funcionales de las resinas intercambian en el caso más sencillo iones 
H+ y OH-, presentes en la solución según sea el tipo de intercambiadores. Las 
resinas intercambiadoras de iones, se representan por la fórmula general R-H 
y R-OH en donde R, representa una estructura molecular orgánica, originada 
por condensación o polimerización, que contiene casi siempre cadenas 
laterales largas. Si el ion intercambiable en la resina es el H+, evidentemente 
podrá ser sustituido por otros iones de su mismo signo según la siguiente 
ecuación: 
R-H + M+ ↔ R – M + H+ [Ec. 4.5] 
En el segundo caso, se tendría análogamente. 
R-OH + A- ↔ R – A + OH- [Ec. 4.6] 
Los enlaces entre el cambiador y el ion tienen lugar en los grupos 
funcionales iónicos. Los grupos funcionales se encuentran en zonas 
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concretas del cambiador y esta estructura física en su conjunto garantiza un 
equilibrio químico y electroquímico con la disolución acuosa. Para ello, las 
moléculas y los iones que están en el interior del cambiador se mueven 
libremente gracias al campo eléctrico o a la difusión. Además, para mantener 
el equilibrio eléctrico, los grupos funcionales iónicos están unidos a los 
contraiones. 
Para la matriz polimérica de la resina se usa el estireno, el cual es lineal, 
pero para darle una estructura tridimensional se introducen moléculas de 
divinilbenceno. La cantidad relativa de divinilbenceno junto con el estireno 
indica el grado de entrecruzamiento de la resina, que normalmente suele ser 
del 2 al 20 %. En la figura 4.9 puede verse el proceso de formación de la 
matriz de la resina. 
 
Figura 4.9. Polimerización de la resina. 
A esta estructura reticular polimérica se la introducen los grupos 
funcionales para obtener un cambiador iónico. 
Los grupos funcionales, al tener una naturaleza iónica, muestran una 
gran afinidad por el agua, pero debido al grado de entrecruzamiento de la 
matriz polimérica, no se disuelven en el agua. En lugar de disolverse, la 
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estructura tridimensional que forman al unirse al agua se hincha y a través de 
esa matriz porosa el agua y los iones que hay en ella penetran en su interior.  
A medida que la disolución pasa a través de la resina, los iones presentes 
en la disolución desplazan a los que estaban originariamente en los sitios 
activos. La eficiencia de este proceso depende de factores como la afinidad 
de la resina por un ion en particular, el pH de la disolución si el grupo activo 
tiene carácter ácido o básico, la concentración de iones o la temperatura.  
Es obvio que para que tenga lugar el intercambio iónico, los iones deben 
moverse de la disolución a la resina y viceversa. Este movimiento es un 
fenómeno de difusión. La difusión de un ion es función de sus dimensiones, 
carga electroestática, temperatura y también depende de la estructura y 
tamaño de poro de la matriz. El proceso de difusión tiene lugar entre zonas 
con un gradiente de concentración mayor que cero, de modo que los iones se 
mueven desde la zona de más concentración a la de menos.  
El intercambio iónico puede explicarse como una reacción reversible 
implicando cantidades químicamente equivalentes. Un ejemplo común del 
intercambio catiónico, siendo además el objetivo de una etapa de este 
trabajo, es la reacción para el ablandamiento del agua:  
Ca++ + 2NaR ↔ CaR + 2Na+ [Ec. 4.7] 
 
                                
Figura 4.10. Esquema de descalcificación sobre una resina de intercambio iónico. 
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4.3.2. Tipos de resinas de intercambio iónico 
Los contraiones de los grupos funcionales pueden ser cationes o aniones. 
Si la resina posee cationes sólo podrá intercambiarlos por otros cationes, en 
cuyo caso se dice que la resina es de tipo catiónico, y al contrario si la resina 
intercambia aniones se dirá que es de tipo aniónico. A su vez cada uno de los 
tipos anteriores puede dividirse en otras dos clases: 
• Resinas catiónicas de ácido fuerte: 
- Resinas catiónicas de sodio: eliminan la dureza del agua por 
intercambio de sodio por el calcio y el magnesio. 
- Resinas catiónicas de hidrógeno: pueden eliminar todos los 
cationes (calcio, magnesio, sodio, potasio, etc) por intercambio 
con hidrógeno. 
• Resinas catiónicas de ácidos débiles: eliminan los cationes que están 
asociados con bicarbonatos 
• Resinas aniónicas de bases fuertes: eliminan todos los aniones. Su 
uso se ha generalizado para eliminar aniones débiles en bajas 
concentraciones, tales como: carbonatos y silicatos. 
• Resinas aniónicas de base débil: eliminan con gran eficiencia los 
aniones de los ácidos fuertes, tales como sulfatos, nitratos y cloruros. 
 
4.3.3. Selectividad de las resinas de intercambio iónico 
 
Las resinas de intercambio iónico presentan mayor afinidad por unos 
iones que por otros. La selectividad de una resina por un ion determinado se 
mide con el coeficiente de selectividad, K. La selectividad depende de las 
interacciones electroestáticas que se establezcan entre el ion y el 
intercambiador y de la formación de enlaces con el grupo ionofílico, grado de 
reticulación, concentración de grupos funcionales. La regla principal es que 
un intercambiador preferirá aquellos iones con los que forme unos enlaces 
más fuertes. Normalmente para una resina dada se cumplen dos reglas: 
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 Cuanta más carga tenga el ión mayor preferencia mostrará la resina. 
 Cuanto mayor sea el radio iónico del ión mayor preferencia mostrará la 
resina. 
La estructura de poro y la elasticidad del intercambiador también influyen 
en su selectividad, como ocurre con las zeolitas. Su estructura de poro rígida 
les permite actuar como tamices moleculares, impidiendo la entrada de 
ciertos iones simplemente por su tamaño. 
A continuación se detalla el orden de selectividad general de las resinas 
de intercambio iónico: 
 
 Resinas catiónicas de ácidos fuertes:  
 
Ba+2> Pb+2> Hg+2> Ca+2> Cu+2> Cd+2> Zn+2> Fe+2> Mg+2> K+> Na+> H+ 
 
 Resinas catiónicas de ácidos débiles:  
 
H+> Cu+2> Ca+2> Mg+2> K+> Na+ 
 
 Resinas aniónicas de bases fuertes:  
 
CO3-2> SiO3-2> I-> HSO4-> NO3-> Br-> HSO3-> NO2-> Cl-> HCO3-> F- 
 
 Resinas aniónicas de bases débiles:  
 
HSO4- > CrO4-2> NO3-> I-> Br-> Cl-> F- 
 
4.3.4. Características de las resinas de intercambio iónico. 
 
4.3.4.1. Capacidad de intercambio iónico. 
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Se define como la cantidad de iones que una resina puede intercambiar 
en unas determinadas condiciones. Depende del tipo de grupo activo y del 
grado de entrecruzamiento de la matriz y se expresa en equivalentes por litro 
de resina, o por gramo. 
La capacidad teórica de intercambio de una resina es la cantidad de 
grupos funcionales por unidad de peso o de volumen. Dado que las resinas se 
hinchan y contraen según la forma iónica, la referencia al peso es mucho más 
constante, pero se suele usar la capacidad volumétrica de la forma 
completamente hinchada, expresada en meq/litro. La capacidad aparente es 
un valor práctico que indica cuántos iones de la solución pueden ser captados 
realmente bajo las condiciones específicas de operación. 
4.34.2. Capacidad específica teórica. 
Se denomina así al número máximo de sitios activos del intercambiador 
por gramo. Este valor suele ser mayor que la capacidad de intercambio, ya 
que no todos los sitios activos son accesibles a los iones en disolución. 
 
4.3.4.3. Grado de entrecruzamiento y porosidad. 
Como se ha dicho anteriormente, al aumentar el contenido de 
divinilbenceno la resina suele ser o más fuerte o de menor flexibilidad. Las 
resinas de un nivel de entrecruzamiento alto suelen tener grandes 
dificultades para oxidarse y su estabilidad es muy alta. Cuando el nivel de 
divinilbenceno es mayor del 10 % la estructura física de la resina es muy 
fuerte y la activación del polímero (la introducción de los iones en las zonas 
efectivas) es muy dificultosa. Además, el movimiento de los iones a través de 
esa matriz es muy lento y la eficacia de la resina para el cambio podría ser 
muy baja. 
Para las resinas sulfónicas, la efectividad más grande se logra con un 
nivel de entrecruzamiento del 8 %. Cuando se aumenta la movilidad de los 
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iones a través de la resina, en cambio, la separación entre los iones de igual 
carga es más escasa. Debido a ello, si se quiere tener resinas más selectivas 
o una asociación iónica más adecuada hay que aumentar el grado de 
entrecruzamiento. 
4.3.4.4. Estabilidad. 
Las resinas poliméricas pueden trabajar en un intervalo amplio de pH. No 
obstante, en condiciones muy ácidas o básicas se puede observar la 
descomposición de algunas resinas. En este sentido, los intercambiadores 
aniónicos son mucho más sensibles a las condiciones básicas. 
Además de la estabilidad química hay que tener en cuenta la estabilidad 
térmica de la resina y la mecánica, sobre todo en aplicaciones industriales. De 
cualquier manera, las resinas tienen que estar lo más húmedas posible y no 
han de sufrir cambios de temperatura muy violentos. 
Otras características físicas son la densidad de la resina, el tamaño de las 
partículas y el contenido de humedad pero éstas solo hay que tenerlas en 
cuenta en separaciones a gran escala. 
 
4.3.4.5. Vida útil de las resinas. 
Después de una serie de ciclos de intercambio iónico las resinas sufren la 
pérdida de sitios de intercambio activo o sufren la rotura de los enlaces 
transversales de la resina, disminuyendo su capacidad de intercambio. Las 
resinas catiónicas fuertes primero pierden su capacidad de intercambio para 
captar cationes asociados a los ácidos fuertes y las resinas aniónicas fuertes 
disminuyen su capacidad de captar aniones débiles a baja concentración, 
tales como los carbonatos y silicatos. La mayoría de autores asignan una vida 
útil media de las resinas de intercambio iónico entre 5 y 10 años 
dependiendo de la calidad del agua a tratar. 
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4.3.5. Intercambio iónico en lecho fijo. 
 
La operación de intercambio iónico se realiza habitualmente en 
semicontínuo, en un lecho fijo de resina a través del cual fluye una disolución 
portadora de los iones a retirar. El régimen de funcionamiento no es 
estacionario por variar continuamente la concentración de los iones en cada 
punto del sistema. Las instalaciones constan generalmente de dos lechos 
idénticos, de forma que si por uno de ellos circula la disolución que contiene 
los iones que se desea intercambiar, el otro se está regenerando.  
 
 
Figura 4.11 Detalle de las esferas de resina de intercambio iónico. El tamaño real de las 
esferas es superior a 0.2 mm para que no puedan pasar a través de las crepinas del 
desmineralizador, y generalmente inferior a 1 mm
 
Durante el período de intercambio iónico, las capas superiores del 
lecho se van agotando progresivamente. Sin embargo, la reacción de 
intercambio no es instantánea, ya que los iones deben llegar hasta los puntos 
activos disponibles dentro de cada perla de resina y allí desplazar al 
contraión. Por eso, algunos iones pasan hasta capas inferiores de resina 






antes de que las capas superiores estén completamente saturadas. Se 
establece por tanto un gradiente de concentración en la dirección del flujo. 
 
 





Principio del ciclo 
 
Mitad del ciclo 
 
Final del ciclo 
 
Figura 4.13 Perfiles de concentración en el lecho a lo largo del tiempo. 
 
La zona incluida entre la resina totalmente saturada y la resina 
completamente agotada se llama zona de transferencia de masa o zona de 
reacción, la cual se va desplazando a medida que progresa el intercambio 






iónico hasta el extremo del lecho. Los límites de la zona de intercambio 
normalmente se toman en C/Co = 0,95 a 0,05.  
 
Después de cierto tiempo, cuando las capas superiores están 
totalmente agotadas y las capas inferiores empiezan a agotarse, los iones no 
eliminados empiezan a aparecer en el agua tratada. La fase de agotamiento 
se detiene cuando la concentración de la fuga iónica alcanza un valor 
predeterminado, pero el lecho de resina aún no está totalmente agotado. El 
valor de la fuga iónica máximo es un dato de diseño y por tanto depende de 
cada sistema de intercambio. 
Este comportamiento es típico de las resinas intercambiadoras 
débilmente ácidas y débilmente básicas, las cuales, se pueden regenerar 
completamente con una concentración de regenerante mínima, ligeramente 
superior a su valor estequiométrico.  
Por el contrario, las resinas fuertemente ácidas y fuertemente básicas, 
se regeneran más difícilmente y necesitan un exceso importante de la 
concentración de la solución regenerante. Aun así puede no ser económico 
regenerar totalmente estas resinas, de manera que en la mayoría de los 
casos la regeneración es incompleta. Es frecuente que al cabo de varias 
regeneraciones, al comenzar el ciclo de intercambio, la resina no esté 
completamente regenerada. Esta es una situación típica de las resinas 
fuertes con regeneración en contracorriente, en cuyo caso tendremos el 
siguiente esquema de la figura 4.14. 








Figura 4.14 Evolución del perfil de concentración partiendo de un lecho parcialmente 
agotado. 
La capacidad útil típica de las resinas fuertes es del 40 a 70 % de su 
capacidad total.  
El tiempo transcurrido desde el comienzo de la operación en el lecho, 
hasta que se alcanza la máxima concentración permisible en el efluente, se 
denomina Tiempo de ruptura (tb). Momento en que la corriente se desviaría a 
un segundo lecho, (si se opera en continúo), iniciando el proceso de 
regeneración del primero. La curva que representa la evolución de la 
concentración del efluente que abandona el lecho recibe el nombre de Curva 
de ruptura.   
El conocimiento de la curva de ruptura, es fundamental para el diseño de 
un lecho fijo de intercambio iónico, y en general debe determinarse 
experimentalmente, dada la dificultad que entraña su predicción.  
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Figura 4.15 Curva de ruptura típica. 
 
4.3.5.1. Determinación de la capacidad de la resina.  
 
Se define como Capacidad de la resina a la cantidad de iones que 
pueden ser retenidos por la unidad de peso de resina. Suele expresarse como 
miliequivalentes de soluto retenidos por gramo de resina seca. La capacidad 
de la resina es un parámetro fundamental para la selección del 
intercambiador ya que generalmente se requieren capacidades altas para la 
separación o purificación a realizar.  
 
Para el cálculo de la capacidad de la resina en un lecho fijo en unas 
condiciones determinadas, es necesario conocer cuál es la cantidad total de 
soluto retenido por la misma. Este valor se puede determinar a partir de la 
curva de ruptura del sistema (ver figura 4.15) en función del tiempo. Para ello 
se calcula el área de la zona comprendida entre la curva de ruptura y la línea 
recta horizontal correspondiente a la concentración de la disolución de 
entrada (zona rayada a 45º de la figura 4.16). Se multiplica esta área por el 
caudal del efluente y por su concentración inicial, siendo ambos valores 
constantes. Dividiendo el resultado anterior entre el peso total de resina 
contenida en la columna, se determinará la capacidad de la resina utilizada 
para las condiciones de la prueba.  









q 00 =  [Ec. 4.8] 
Donde:  
q0 es la capacidad específica de adsorción de la resina en equivalentes por 
unidad de masa de la resina. 
A es el área por encima de la curva de ruptura medida en unidades de tiempo. 
Q es el caudal de la corriente que atraviesa el lecho. 
C0 es la concentración a la entrada del caudal de flujo. 
V es el volumen del lecho de resina. 
ρ es la densidad del lecho de resina. 
 
 
Figura 4.16.- Curva de ruptura en función del tiempo. 
 
4.3.5.2. Fracción de lecho utilizado. 
 
La cantidad de soluto retenida en un tiempo dado, se calcula 
determinando el área de la zona comprendida entre la curva de ruptura, la 
línea vertical definida por el tiempo de cálculo y, la línea recta horizontal que 
corresponde a la concentración de la disolución de entrada (en la figura 4.16 
se puede ver la cantidad de soluto retenido en el punto de ruptura, que se 
corresponde con el área de doble rayado). Al valor obtenido se le multiplica 
por el caudal y concentración inicial de la corriente que atraviesa el lecho. 






0QCAq TT =  [Ec. 4.9] 
Donde: 
qT es la cantidad de soluto retenido en un tiempo de operación T.   
AT es el área por encima de la curva de ruptura medida en unidades de tiempo. 
Q es el caudal de la corriente que atraviesa el lecho. 
C0 es la concentración a la entrada del caudal de flujo. 
 
La fracción de lecho utilizado en un tiempo dado o incluso en el punto 
de ruptura, se puede determinar a partir de la cantidad de soluto retenido en 






=  [Ec. 4.10] 
 
Donde: 
F es la fracción de lecho utilizado. 
qT es la cantidad de soluto retenido en un tiempo de operación T. 
q0 es la capacidad específica de la resina. 
V es el volumen del lecho de resina. 
ρ es la densidad del lecho de resina. 
 
4.3.5.3. Longitud de lecho no utilizado  
 
Una vez iniciada la operación de intercambio, el perfil de concentración 
en la zona de transferencia de materia adquiere pronto su forma 
característica y una anchura que no varía al desplazarse a través del lecho si 
el caudal permanece constante y, en general si las demás variables 
permanecen constantes. Por tanto, si se utilizan diferentes longitudes de 
lecho, manteniendo constante el resto de las condiciones, se obtendrán 
curvas de ruptura de la misma forma. En lechos de gran longitud la zona de 
transferencia representa una fracción menor de forma que se utiliza una 
mayor fracción y longitud de lecho. La longitud de lecho no utilizado en un 






punto determinado se puede calcular a partir de la fracción del lecho utilizado 
y la longitud del lecho.  
( )LFL −= 10  [Ec. 4.11] 
Donde: 
L0 es la altura de lecho no utilizado. 
F es la fracción de lecho utilizado. 
L es la altura del lecho de intercambio. 
 
4.4. DECLORACIÓN EN LECHO DE CARBÓN ACTIVO GRANULAR. 
 
4.4.1. El carbón activo. 
El carbón activo es carbón que se produce artificialmente de manera que 
exhiba un elevado grado de porosidad y una alta superficie interna. Estas 
características, junto con la naturaleza química de los átomos de carbono que 
lo conforman, le dan la propiedad de atraer y atrapar de manera preferencial 
ciertas moléculas del fluido que rodea al carbón.  
La unión entre el carbón y el adsorbato se lleva a cabo por medio de 
fuerzas  de Van der Waals. Éstas son relativamente débiles, por lo tanto, la 
adsorción es reversible. El carbón activado, es un compuesto covalente y, por 
lo tanto, muestra preferencia por moléculas covalentes; es decir, por 
moléculas que tienden a ser no iónicas y poco polares. Tal es el caso de la 
mayoría de los compuestos orgánicos. Por lo tanto, el carbón activado se 
considera un adsorbente casi universal de moléculas orgánicas.  
Debido a lo anterior una de las principales aplicaciones del carbón 
activado es la purificación de líquidos y gases contaminados con alguna 
molécula orgánica.  
4.4.1.1. Fabricación del carbón activo.  
 






Prácticamente cualquier material orgánico con proporciones 
relativamente altas de carbono es susceptible de ser transformado en carbón 
activo. Industrialmente se parte de madera y residuos forestales, turba, lignito 
y otros carbones minerales, así como de diferentes polímeros y fibras 
naturales o sintéticas. Los factores que hay que tener en cuenta para elegir 
un precursor adecuado son: buena disponibilidad y bajo coste, bajo contenido 
en materia mineral y que el carbón resultante posea unas buenas 
propiedades mecánicas y capacidad de adsorción. Los residuos de madera, 
las cáscaras de coco y frutos secos, así como las semillas de algunas frutas 
junto con los carbones minerales y el coque de petróleo, son los precursores 
más usados. 
 
4.4.1.2. Activación del carbón.  
 
Este proceso dará lugar a la estructura porosa en el material de origen, 
favoreciendo la aparición de grandes superficies de contacto internas. Existen 
dos tipos:  
  
• Activación térmica. Llamada también activación física, a pesar de que 
la activación se produce por la reacción (química) del agente activante (un 
oxidante como el aire, vapor de agua, CO2, etc.) con el carbono del material 
que está siendo activado.  
Este tipo de activación consta de varia etapas. Así, a veces son 
necesarios ciertos pretratamientos como la molienda y el tamizado para 
obtener un tamaño adecuado del precursor. En otras ocasiones el material de 
partida es molido hasta formar un fino polvo, después compactado con algún 
aglomerante en forma de briquetas y luego vuelto a moler hasta obtener el 
tamaño deseado. Otra etapa previa a la activación propiamente dicha es la 
carbonización, en la cual el precursor es sometido a elevadas temperaturas, 
del orden de los 800 ºC en ausencia de aire, para eliminar las sustancias 
volátiles y dejar un residuo carbonoso que será el que se someta a la 






activación. Durante este proceso, la salida de los gases y vapores del 
precursor produce una primera porosidad en el carbonizado, la cual se 
desarrolla aún más durante la etapa de activación.  
La activación consiste en hacer reaccionar un agente activante con el 
carbonizado de la etapa anterior, de forma que se produzca un “quemado 
selectivo” que va horadando progresivamente al carbonizado, aumentando la 
porosidad hasta transformarlo en un carbón activo. El  agente activante que 
más se suelen usar es el vapor de agua, y en menor medida el aire y CO2.  
 
• Activación química. En este tipo de activación el precursor se hace 
reaccionar con un agente químico activante. La activación suele tener lugar 
en una única etapa a temperaturas que pueden variar entre 450 y 900 ºC. 
Posteriormente, en este tipo de activación, es necesaria una etapa final de 
lavado para eliminar los restos del agente químico utilizado. Existen 
numerosos compuestos que podrían ser usados como agentes activantes, sin 
embargo los más usados industrialmente son el cloruro de zinc (ZnCl2), el 
ácido fosfórico (H3PO4) y el hidróxido de potasio (KOH). La activación química 
con ZnCl2 fue el método más usado hasta 1970, especialmente para la 
activación de residuos de madera. Su uso, sin embargo, se ha restringido 
mucho en la actualidad debido a los problemas medioambientales que 
conlleva su uso. 
 







Figura 4.17 Estructura de un carbón activo y sus grupos funcionales en medio básico y 
ácido. 
4.4.1.3. Superficie del carbón activo.  
 
Una de las características principales de los carbones activados es su 
gran superficie de contacto en relación al volumen o a la masa del mismo, 
favoreciendo fenómenos físicos-químicos, tales como la adsorción. El carbón 
activo puede tener un área superficial mayor de 500 m²/gr, siendo fácilmente 
alcanzables valores de 1500 m²/gr.  
 
Los elevados valores de superficie específica se deben en gran medida 
a la porosidad que presenta, siendo los microporos los que contribuyen en 
mayor proporción.  
 







Figura 4.18 Esquema de la estructura porosa de un carbón activo. 
Pero la capacidad de un carbón activo para retener una sustancia 
determinada no sólo, está dada por su superficie específica, sino por la 
proporción de poros cuyo tamaño sea el adecuado, esto es, de una a cinco 
veces el diámetro de la molécula de dicha sustancia. Si se cumple esta 
condición, la capacidad de un carbón activo puede ser de entre el 20% y el 
60% de su propio peso, es decir, 1 Kg de carbón retendrá entre 200 y 600 gr 
de contaminante.  
 
 
Figura 4.19 Esquema de la exclusión de sustancias por el tamaño de poro en un carbón 
activo. 






4.4.1.4. Regeneración del carbón activo. 
La viabilidad económica de la aplicación del carbón activo depende de la 
existencia de un medio eficaz para su regeneración y recuperación, una vez 
agotada su capacidad de adsorción. El carbón activado granular se regenera 
fácilmente por oxidación de la materia orgánica y su posterior eliminación de 
la superficie del carbón en un horno. En este proceso se destruye parte del 
carbón, entre un 5 y un 10 %, y es necesario reemplazarlo por carbón nuevo. 
Es conveniente aclarar que la capacidad de adsorción del carbón regenerado 
es ligeramente inferior a la del carbón nuevo.  En el caso de la regeneración 
del carbón activo en polvo, es un proceso que aún no es muy eficiente, por lo 
que si se logra resolver este problema, es previsible que su aplicación 
aumente de forma considerable.  
4.4.1.5. Tipos de carbones activos. 
Los carbones activos pueden clasificarse atendiendo al tamaño de las 
partículas: 
• Carbón activo en polvo (CAP), tamaño menor de 100 µm, típicamente 
entre 15 y 25 µm 
• Carbón activo granular (CAG), tamaño medio de partícula entre 1 y 5 
mm. 
 
Para la mayoría de los sistemas de tratamiento de aguas se utiliza el tipo 
CAG, formando parte de un lecho fijo atravesado por la corriente del agua que 
se quiere purificar. El flujo suele ser descendente. El CAG típico es de tamaño 
de 8×30, 12×30 o de 12×40 de malla. 
  
La gama de tamaños para el carbón activo granular se expresa 
normalmente en base a los tamaños de los tamices, en los cuales se retiene 
la mayor parte del CAG. Se mide mediante el cribado de una muestra de CAG 






a través de una serie decreciente de tamices. En unidades métricas, es el 
espacio (luz) entre los alambres del tamiz expresado en mm. 
 
Por ejemplo: un CAG 8×30 significa que al menos el 93 % de los gránulos 
en peso son más grandes que la malla 30 (0,60 mm) y al menos el 90 % de 
los gránulos en peso son más pequeños que la malla 8 (2,36 mm).  
 
Tabla 4.2 Tamices normalizados Tyler. 




































4.4.1.5.1. Características del CAG 
 
o Tamaño efectivo del CAG. 
 
El tamaño efectivo del CAG se calcula como el tamaño, expresado en mm, 
para el cual el 10 % en peso de los gránulos son más pequeños. Es un 
indicador de la caída de presión y del rendimiento de la filtración en los lechos 
de CAG. Un tamaño efectivo pequeño provocará una caída de presión más 
alta y filtrará partículas más pequeñas lo que puede generar una frecuencia 
de los lavados mayor en comparación con otro lecho CAG de un tamaño 
efectivo más alto 
 
o Diámetro medio de partícula del CAG. 
El diámetro medio de partícula del CAG se calcula como el tamaño, 
expresado en mm, para el cual el 50 % en peso de los gránulos son más 
pequeños.  
 
o Tamaño más pequeño. 
Es la cantidad de carbón activo, expresada en % en peso, que es menor 
que el tamiz más fino. Este parámetro de calidad se utiliza a menudo para 
determinar las pérdidas potenciales durante la reactivación. 
 
o Coeficiente de uniformidad. 
El coeficiente de uniformidad del CAG  se calcula como la relación entre el 
tamaño, expresada en mm, para el 60 % en peso de aquellos gránulos más 
pequeños, dividido por el tamaño efectivo. Cuanto menor sea el coeficiente 






de uniformidad, más uniformes son las partículas del producto. Un coeficiente 
de uniformidad de 1 indica que todos los gránulos tienen el mismo tamaño. 
Los carbones activos granulares con un coeficiente de uniformidad bajo se 
usan a menudo cuando se instalan en el filtrado de primer paso para la 
producción de agua potable. 
 
o Tiempos de ruptura y de agotamiento.  
Durante la adsorción en las columnas de CAG, existen dos momentos muy 
importantes:  
Tiempo de ruptura. También llamado tiempo de servicio del lecho. 
Corresponde al momento en el que, en el efluente de una columna de CAG el 
adsorbato alcanza una concentración preestablecida.  
Tiempo del agotamiento. Corresponde al instante en el cual ocurre la 
saturación completa de la capacidad de adsorción del lecho.  
 
Si se conoce la cantidad de CAG y su capacidad de adsorción, el tiempo de 












MYt  [Ec. 4.12] 
  
Donde:  
tb es el tiempo hasta la ruptura.  
Yb es la capacidad de adsorción real, (mg adsorbato/mg CAG).  
M es la masa de CAG contenido en la columna.  
Q es el caudal.  
Co es la concentración de adsorbato a la entrada de la columna.  
Cb es la concentración de adsorbato al producirse la ruptura.  
Al reemplazar Cb por el valor de Co se obtiene el tiempo de agotamiento. 
En las aplicaciones prácticas, la capacidad de adsorción de un CAG a escala 






real, Yb, es un porcentaje de la capacidad teórica de adsorción, Yo, obtenida a 
partir de la isoterma de adsorción. Se puede asumir como valor de la 
capacidad de adsorción real un valor aproximado entre el 25% y el 50% de Yo.  
4.4.2. Lecho fijo de CAG. 
La velocidad de adsorción aumenta sustancialmente al disminuir el 
tamaño de partícula del carbón activado. Esto permite para un fin 
determinado usar lechos de menor altura con un tamaño de partícula más 
pequeña. Sin embargo, cuanto más pequeño sea el tamaño de la partícula, 
mayor será la pérdida de carga experimentada por el flujo de agua a través 
del lecho. 
El lecho de carbón activo también actúa inevitablemente como un lecho 
filtrante reteniendo partículas sólidas. Por ello resulta necesario efectuar 
lavados en contracorriente periódicos de los lechos para eliminar las 
partículas retenidas. Los lavados deben tener una cierta frecuencia, ya que 
trabajar mucho tiempo sin lavarlo puede llevar a una compactación del lecho 
y formación de caminos preferentes que afectan seriamente a la eficacia del 
proceso.  
Otra cuestión importante es la sanitización de los filtros de carbón 
activado. Dado que el carbón activo elimina el cloro, pueden aparecer 
colonias de microorganismos, favorecidas por la gran superficie del material. 
Por ello, periódicamente es necesario desinfectar el lecho mediante calor o 
incluso cambiarlo directamente. 
4.4.3. Mecanismo de la decloración. 
La decloración es un proceso complicado que puede seguir distintos 
caminos de reacción en los que el carbón activo puede intervenir como 
reactivo o como catalizador. 






Cuando el cloro libre se pone en contacto con el carbón activo, tanto el 
ácido hipocloroso como el ión hipoclorito se reducen a ión cloruro (Cl-). Dicha 
reducción es consecuencia de que el carbón activado granular actúa como un 
agente reductor, de acuerdo con las siguientes reacciones: 
HClO + C*  C*O + H+ + Cl- [Ec. 4.13] 
ClO- + C*  C*O + Cl- [Ec. 4.14] 
2HClO + C*  C*O2 + 2H+ + 2Cl- [Ec. 4.15] 
2ClO- + C*  C*O2 + 2Cl- [Ec. 4.16] 
Donde el C* representa al carbón activo, el C*O y C*O2  son óxidos 
superficiales, que poco a poco van ocupando espacios, y van disminuyendo la 
superficie útil del carbón. Algunos de estos óxidos se liberan hacia la solución 
como CO y CO2. Esto vuelve a dejar espacios disponibles en la superficie del 
carbón haciendo que se recupere su capacidad para establecer las anteriores 
reacciones.  
Puede observarse que el carbón activo reacciona y por lo tanto 
desaparece. Si no hubiera acumulación de óxidos superficiales, la reacción 
continuaría hasta la desaparición completa del carbón. 
Existen también una gran variedad de reacciones secundarias, algunas 
de las cuáles se llevan a cabo entre el cloro libre y los óxidos superficiales que 
estaban presentes en el carbón.  
El carbón activo, como ya se ha mencionado, también elimina las 
cloraminas. La reacción entre la monocloramina y el CA se da según: 
NH2Cl + C*+ H2O  C*O + H+ + Cl- + NH3 [Ec. 4.17] 
 
Esta reacción no es instantánea, en un CAG nuevo puede ser necesario 
un tiempo de contacto de entre 5 a 10 minutos y en un lecho viejo puede ser 






de 30 minutos. Esto contrasta con las reacciones vistas anteriormente para el 
cloro libre, las cuales son prácticamente instantáneas. 
Debe observarse que la reacción (6) produce una molécula de amoniaco 
residual. El amoniaco como gas no puede ser rechazado por las membranas 
de OI, sólo si se transforma a ión amonio, siendo para ello necesario 
mantener el pH por debajo de 7,8. 
En la reacción 4.17 la monocloramina se ha reducido a amoniaco y se ha 
formado un oxido superficial. Sin embargo, si previamente estuviera ya 
presente un oxido superficial, la reacción que tendría lugar sería: 
2NH2Cl + C*O  C* + 2H+ + 2Cl- + H2O + N2 [Ec. 4.18] 
En este caso, la monocloramina se oxida a nitrógeno y el carbón se 
regenera al destruirse el óxido superficial. En el caso de la dicloroamina Bauer 
y Snoeyink [34] proponen la siguiente reacción: 
2NHCl2 + C* + H2O  C*O + 4H+ + 4Cl- + N2 [Ec. 4.19] 
El nitrógeno de la dicloroamina pasa a nitrógeno gas. También puede 
verse como dos moléculas de dicloroamina reaccionan para producir un oxido 
superficial, mientras que cada molécula de cloro libre es capaz de producir 
dos, de modo que la capacidad del CA para declorar a partir de dicloroaminas 
es cuatro veces mayor que con cloro libre. 
4.4.4. Isotermas de adsorción. 
Es la relación entre la cantidad de sustancia adsorbida sobre un 
adsorbente y su concentración residual en la solución cuando se ha 
alcanzado el equilibrio a temperatura constante. Los modelos matemáticos 
más frecuentemente empleados para el tratamiento de los datos 
experimentales de las isotermas de adsorción fueron desarrollados por 






Freundlich y por Langmuir.  Posteriormente se propuso la isoterma BET por 
Brunauer, Emmet y Teller.  
El modelo matemático que ha sido más empleado y del que hay más 
datos en la bibliografía es el de Freunlich. Se utiliza con excelentes resultados 
para soluciones diluidas. Se puede aplicar a la adsorción de impurezas de 
una solución acuosa sobre carbón activado. Una forma de la ecuación es:  
n
eKCM
XY == [Ec. 4.20] 
Donde:  
Y es cantidad de adsorbato por peso unitario de adsorbente.  
X es masa de sustancia adsorbida.  
M es masa de sustancia adsorbente.  
Ce es concentración de equilibrio del adsorbato en solución.  
K y n Son constantes obtenidas experimentalmente para una temperatura 
fija.  
Las constantes de la isoterma de Freundlich se determinan 
representando gráficamente la relación entre Y y Ce, empleando la ecuación 
4.21 reescrita en la forma:  
eCnKY logloglog += [Ec. 4.21] 
 
Si se hace una gráfica de log Y en función de log Ce, se obtiene una línea 
recta, en la cual log K viene determinado por la intersección con el eje de 
ordenadas, y n es la pendiente de la recta.  
4.5. ÓSMOSIS INVERSA 
 
4.5.1. Ósmosis y presión osmótica 
 






La ósmosis se define como el transporte espontáneo de un disolvente 
desde una disolución diluida a una disolución concentrada a través de una 
membrana semipermeable, que impide el paso del soluto pero deja pasar el 
disolvente, para intentar igualar las concentraciones a ambos lados de la 
membrana. 
Este fenómeno termodinámicamente favorable se seguirá produciendo 
hasta que se igualen las concentraciones, (momento en el cual el número de 
moléculas que atraviesan la membrana en uno y otro sentido es el mismo) o, 
la columna de líquido en la disolución más concentrada ejerza una presión 
tal, que detenga el flujo neto de disolvente a través de la membrana. La 
presión generada por la diferencia de altura de las columnas de líquido en las 
dos disoluciones es la presión osmótica. 
La ósmosis inversa tiene lugar cuando el movimiento del agua a través de 
la membrana es contrario al gradiente de concentraciones y tiene lugar, de 
manera no espontánea por aplicación de una presión, desde la disolución de 
mayor concentración a la de menor, capaz de vencer la presión osmótica. 
4.5.2. Principio de la ósmosis inversa. 
En el mismo sistema mencionado, en el caso de que se ejerciera una 
presión exterior mayor que la presión osmótica, en la solución más 
concentrada, el disolvente empezaría a circular en sentido inverso, de modo 
que pasaría de la disolución más concentrada a la más diluida. Este último 
fenómeno es a lo que se llama ósmosis inversa.  








Figura 4.20 Principio de funcionamiento de la ósmosis inversa. 
4.5.3. Transferencia de materia en la ósmosis inversa 
La transferencia de materia en una operación de ósmosis inversa está 
controlado por la difusión, y se ha modelado por la sucesión de tres etapas en 
serie: absorción del agua en la superficie de membrana, difusión del agua a 
través del espesor de la membrana y desabsorción del permeado a través de 
la superficie de membrana. Este modelo, denominado modelo solución-
difusión, describe cómo una vez absorbida una molécula de agua en la 
superficie de la membrana, ésta se difunde hacia el lado del permeado en la 
dirección que marca el gradiente de concentración de agua, tras lo cual la 
molécula se desabsorbe pasando a formar parte del grueso de permeado. 
El movimiento del líquido se fuerza a través de la membrana por 
aplicación de una presión hidrostática positiva superior a la presión osmótica 
diferencial entre el agua de aporte y el permeado. La presión diferencial 






positiva origina un potencial químico responsable del movimiento del agua en 
sentido contrario al del proceso espontáneo de ósmosis, mientras que las 
sales quedan retenidas y concentradas en el lado de la membrana al que se 
alimenta el influente. No obstante, el paso de sales a través de la membrana 
tiene lugar en cierta extensión, siendo éste tanto mayor cuanto mayor es la 
temperatura y la concentración salina del agua de partida 
4.5.4.  Características y parámetros de funcionamiento de la OI. 
A continuación, se pasa a definir y establecer las variables y conceptos a 
tener en consideración en un proceso de ósmosis inversa: 
4.5.4.1. Agua de aporte 
El agua de aporte es el agua que alimenta a la unidad de ósmosis inversa 
por su lado de alta presión impulsada mediante una bomba. Está claro que 
las características del agua de aporte influirán de forma decisiva en el 
proceso de ósmosis inversa. Las más importantes son la temperatura, el pH y 
la presión osmótica.  
4.5.4.2. Permeado 
El permeado es el agua obtenida al atravesar la membrana de ósmosis 
inversa, con una concentración muy baja en sales. Su control en continuo se 
lleva a cabo normalmente a través de su conductividad, siendo normal su 
reducción respecto de la del agua de aporte en un factor de 50. 







Figura 4.21 Esquema de un equipo de OI, con sus  principales variables. 
4.5.4.3. Rechazo 
El rechazo es el agua que no atraviesa la membrana junto con las sales 
retenidas al paso del agua a través de la misma. Su conductividad, 
dependiendo de la conversión de la OI, será de aproximadamente el doble 
que la del agua de aporte, aunque normalmente es un parámetro que no se 
controla. 
 
Figura 4.22 Esquema del funcionamiento de una membrana de OI. 






4.5.4.4. Paso de sales 
El paso de sales es la variable que expresa el cociente entre la 
concentración iónica del permeado respecto de aquel correspondiente al 
agua de aporte, ya sea expresado en tanto por uno, o bien en porcentaje. 
4.5.4.5. Rechazo de sales 
Es la variable complementaria del paso de sales, que puede obtenerse 
como diferencia de la unidad o el 100% menos el paso de sales, y que es 
indicativa del rendimiento global de las membranas, por lo que es un dato 
generalmente proporcionado por los fabricantes. Las membranas de ósmosis 
inversa alcanzan valores de rechazo de cloruro sódico de hasta 98,0-99,8%. 
Se define el rechazo de sales como: 
Rs = 100 x (Ca - Cp)/Ca [Ec. 4.22] 
Donde: 
Ca es la concentración de una determinada sal en la corriente de 
alimentación. 
Cp es la concentración de una determinada sal en la corriente de permeado.  
Este parámetro describe por tanto el porcentaje de una determinada sal, 
presente en el agua de aporte, que las membranas rechazan. El rechazo de 
una determinada sustancia depende de los siguientes factores: 
- Carga iónica: Normalmente el rechazo para las distintas sales crece 
con la carga de los iones, por ejemplo AI+3 > Ca+2 > Na+. Los 
compuestos poco ionizados a un determinado pH, como los ácidos y 
bases débiles, no son apenas rechazados. 
- El grado de disociación: Cuanto mayor es el grado de disociación de 
una especie mayor rechazo se consigue. Por ejemplo, un ácido débil es 
rechazado en mayor proporción a un pH alto. 






- El peso molecular: Cuanto mayor sea éste mejor rechazo se consigue. 
Por ejemplo el grado de rechazo del ión calcio es mayor que para el ión 
magnesio. 
- La polaridad: En general cuanto mayor es la polaridad de una molécula 
menor rechazo se consigue. Por ejemplo, las moléculas orgánicas se 
rechazan mejor que el agua. 
- Grado de hidratación: En general cuanto mayor es el grado de 
hidratación mayor rechazo se consigue. Por ejemplo, el ión cloruro se 
rechaza mejor que el ión nitrato. 
- Grado de ramificación en la molécula: Cuanta mayor ramificación 
mejor rechazo. Por ejemplo el isopropanol es rechazado mejor que el 
propanol. 
- Los gases no son rechazados por lo que pasan al permeado en la 
misma concentración que en el agua de aporte.  
- Las bacterias y los virus son rechazados completamente.  
En los compuestos orgánicos no polarizados su rechazo depende de su 
peso molecular, por ejemplo si es inferior a 200 prácticamente pasan todos, 
pero con pesos moleculares mayores, o formas polimerizadas se consiguen 
rechazos de más del 95%.  
En las membranas comerciales el paso de agua y de sales aumenta con 
la temperatura. Por tanto los valores se suelen indicar a una temperatura de 
25 ºC, y las condiciones deben ajustarse a la temperatura real. Un solo grado 
centígrado puede representar un aumento de caudal de un 2 a un 3 %. 
Tabla 4.3 Porcentaje rechazado de cada ión en una MOI a 25 ºC. 
Especie iónica Rechazo (%) 
Sódio, Na+ 92 - 98 
Calcio, Ca++ 93 - 99 
Magnesio, Mg++ 93 - 98 
Potasio, K+ 92 - 96 






Hierro, Fe3+ y Fe2+ 96 - 98 
Manganeso, Mn+4 96 - 98 
Aluminio, Al3+ 96 - 98 
Cobre, Cu++ 96 - 99 
Níquel, Ni3+ y Ni2+ 96 - 99 
Cinc, Zn++ 96 - 98 
Plata, Ag++ 93 - 96 
Mercurio, Hg++ y Hg+ 94 - 97 
Cloro, Cl- 92 - 98 
Bicarbonatos, HCO3-  96 - 99 
Sulfato, SO4= 96 - 99 
Fluoruro, Fl- 92 - 95 
Silicato, SiO3= 92 - 95 
Fosfato, PO43- 96 - 98 
Cianuro, CN- 90 - 99 
 
Sin embargo, como la membrana no es perfectamente semipermeable, el 
rechazo de la sal no es total y hay un pequeño flujo expresado por: 
Qs = KsS(C1 - C2) [Ec. 4.23] 
Donde:  
C1 y C2 son las concentraciones de sales a ambos lados de la membrana.  
Ks es nuevamente una constante característica de la membrana. 
S es la superficie de la membrana. 
El flujo de agua se puede aumentar incrementando la presión exterior 
aplicada, sin que esto represente mayor paso de sales. Por consiguiente, con 
mayor presión se obtiene una mayor calidad de agua. Sin embargo, mayor 
presión significa un mayor coste energético. Con el incremento de presión hay 
que controlar además que no se supere la carga superficial máxima.  
4.5.4.6. Factor de conversión 






La recuperación, o conversión porcentual. Nos indica el porcentaje de 
agua que se “convierte” en agua purificada respecto del caudal total de agua 
que entra a la ósmosis inversa. Por tanto una recuperación del 60% significa 
que por cada 100 m3 alimentados, 60 m3 pasan como producto y 40 m3 van 
al rechazo. Se define como: 
R = 100 x Qp/Qa  [Ec. 4.24] 
Donde:  
Qp es el caudal de  permeado. 
Qa es el caudal de agua de alimentación. 
Cada membrana admite como máximo una recuperación de 
aproximadamente un 15%. Por tanto para conseguir mayores producciones 
habrá que instalar suficientes membranas hasta conseguir el caudal 
necesario. Una planta de OI suele trabajar con recuperaciones globales desde 
50 hasta el 85 %, siendo la mayoría de los sistemas diseñados a nivel 
industrial para el 70%.  
Con el aumento de la conversión disminuye el volumen del rechazo, con 
lo que aumenta su concentración de sales. Dicho aumento puede estimarse 
mediante el factor de concentración 


















Por ejemplo, para una conversión de un 50% la concentración de sales 
del rechazo ha aumentado al doble. 
El grado de conversión está limitado por el contenido en sales insolubles 
tales como sulfatos, carbonatos, sílice y fluoruros. Una conversión demasiado 
alta provocará que el rechazo este demasiado concentrado, siendo en el 
extremo de salida del rechazo el punto crítico donde se alcanza la máxima 
concentración. Esto implica que debe asegurarse un caudal de rechazo 
mínimo suficiente para arrastrar los precipitados salinos que pudieran 
producirse sobre las membranas. 
Cuando se desean conversiones muy altas deben disponerse las 
membranas en serie, de forma que el rechazo del primer grupo de 
membranas pase a tratamiento a un segundo grupo, y a un tercero si hace 
falta. Con una buena combinación de la disposición puede optimizarse la 
calidad y conversión de agua. 
4.5.4.7. Factor de concentración 
El factor de concentración da cuenta de las veces que se concentran las 
sales del agua de aporte en el rechazo, expresado como el cociente entre la 
concentración de iones del rechazo respecto de la concentración de iones del 
agua de aporte. 
4.5.4.8. Coeficiente de permeabilidad del agua 
Este parámetro informa sobre el volumen de agua que atraviesa la 
membrana por unidad de tiempo, unidad de presión y unidad de superficie, 
en condiciones de temperatura y salinidad constantes. El coeficiente de 
permeabilidad depende de las características de la membrana y puede 
expresarse como sigue: 
 







DSVKW =  [Ec. 4.25] 
Donde:  
D es la difusividad del agua a través de la membrana. 
S su solubilidad. 
V el volumen parcial molar del agua. 
R la constante de los gases. 
T la temperatura de operación. 
l el espesor de la membrana. 
 
4.5.4.9. Presión osmótica 
La presión osmótica depende de la concentración salina y la temperatura, 
fundamentalmente, quedando definida supuesta una elevada dilución a partir 
de la siguiente expresión: 
πº = φCRT [Ec. 4.26] 
 
Donde:  
φ es el coeficiente de presión osmótica, en condiciones ideales y para 
soluciones diluidas adquiere el valor de 1. 
C es la concentración de la especie química en mol/l 
R es la constante de los gases ideales 0,082 atm l/mol K 
T es la temperatura en grados kelvin. 
 
4.5.4.10. Flujo específico 
El flujo específico de permeado, es el volumen de agua que pasa por 
unidad de superficie de la membrana y unidad de tiempo. Normalmente se 
expresa en metros cúbicos por metro cuadrado y día. El flujo específico es 
directamente proporcional a la diferencia neta de la fuerza impulsora de 
presión aplicada sobre el agua (NPDF). Se expresa: 







J = KW (ΔP - Δπo) [Ec. 4.26] 
 
Donde:  
J es el caudal específico de agua que atraviesa la membrana. 
KW coeficiente de permeabilidad. 
ΔP es la diferencia de presión entre las dos caras de la membrana. 
Δπo es la diferencia de presión osmótica entre las dos caras de la membrana. 
El coeficiente de transporte depende de cada membrana y no es una 
constante, es función de la temperatura. Algunos coeficientes de las 
membranas más modernas de poliamida también son función del pH. 
Al diseñar una OI se debe seleccionar un valor de flujo específico, el cual 
no es una propiedad de las membranas. En un sistema real de OI es función 
de la calidad del agua que le llega. 
Si el flujo específico es demasiado alto, provocará un ensuciamiento de 
las membranas más rápido, además cuanta peor sea la calidad del agua que 
llega a la OI menor flujo específico debería permitirse, como puede verse en la 
tabla siguiente. 
Tabla 4.5 Flujo específico en MOI en función del tipo de agua. 
Agua a procesar SDI 
Flujo específico recomendado en 
m3/d 
Permeado de ósmosis inversa <1 0,08 – 0,09 
Agua de pozo <3 0,05 – 0,06 
Agua superficial <3 0,05 
Agua superficial <5 0,04 – 0,05 
Efluente municipal secundario 
(tratamiento convencional) 
<5 0,03 – 0,05 
 







La temperatura del agua es una variable de gran importancia en los 
sistemas de OI. La temperatura afecta tanto a la presión osmótica como a la 
permeabilidad del agua a través de la membrana: normalmente se acepta 
que el flujo de permeado se incrementa alrededor de un 3 % por cada ºC de 
incremento de temperatura. Sin embargo, el paso de sales también aumenta 
en el mismo porcentaje que el flujo, por lo que al incrementarse la 
temperatura a flujo de permeado constante, la calidad del permeado 
disminuye. 
También hay que tener en cuenta los efectos que la temperatura tiene 
sobre la estructura de las membranas, ya que elevadas temperaturas pueden 
disminuir su rendimiento de forma irreversible. 
4.5.4.12. Polarización por concentración.  
Al pasar el agua por la membrana en la corriente de rechazo aparece, 
como en el flujo por tuberías, una capa límite en la que el transporte de 
materia se produce por difusión y no por convección como en el resto de la 
corriente. Al disminuir la velocidad de la corriente la capa límite va 
aumentando de espesor. Como existe un transporte neto de agua a través de 
la membrana, existe también un flujo convectivo dentro de la capa límite que 
compite con el transporte difusivo de las sales rechazadas desde la 
membrana, este fenómeno acaba por provocar una tendencia de las sales 
rechazadas a concentrarse en la capa límite y entorpecer el paso de agua a 
través de las membranas. 
Este fenómeno reduce el rendimiento de las membranas en tres 
aspectos. Se crea una resistencia hidráulica al paso de agua por las 
membranas. La acumulación de solutos aumenta la presión osmótica dentro 
de la capa límite reduciendo la diferencia neta de la fuerza impulsora de 






presión. El aumento de la concentración de solutos en la capa límite genera 
un mayor paso de sales a la corriente de permeado. 
La polarización de la concentración sobre la membrana hace que la 
presión sea mayor y demanda una mayor presión útil exterior.  
La polarización por concentración es un fenómeno que tiene lugar en la 
superficie de la membrana y en la película de fluido adyacente, en la que se 
produce un incremento de la concentración de sales con respecto a la 
salinidad de la masa de agua de aporte, lo que implica un aumento local de la 
presión osmótica, disminuyéndose con ello el potencial químico que fuerza el 
paso de agua a través de la membrana y disminuyendo con ello el flujo. Se 
expresa como cociente de la concentración de sales en la superficie de la 
membrana con respecto a la concentración en sales del agua de aporte, 
siendo el paso de sales mayor que el previsto en función de esta última. La 
polarización también puede provocar complicaciones en la operación 
asociadas a precipitaciones e incrustaciones. 
4.5.4.13. Valor de Corte de la membrana (Cut-Off). 
Es el peso molecular mínimo de soluto que puede ser retenido por la 
membrana. Se utiliza el término NMWCO (Nominal Molecular Weight Cut Off) 
que es el peso molecular en el cual el 90% de todas las moléculas esféricas 
no cargadas, son retenidas. 
4.5.4.14. Resistencia al cloro.  
Los fabricantes de membranas de ósmosis inversa suelen indicar la 
resistencia de las membranas al cloro libre con valores que van desde 200 a 
2.000 horas de funcionamiento con un agua de aporte de 1 mg/l. En el caso 
de las cloraminas muestran una resistencia mayor, de hasta 300.000 h en las 
mismas condiciones.  
4.5.5. Tipos de membranas. 






Las membranas son el elemento más importante en una instalación de 
ósmosis inversa, puesto que de ellas dependen importantes factores como 
son la selectividad, la relación entre el caudal de permeado y la alimentación 
o el factor de concentración. Se pueden clasificar atendiendo a numerosos 
criterios. 
4.5.5.1.Según tipo constructivo  
4.5.5.1.1. Membrana en forma tubular. 
Está formada por largos tubos porosos de un diámetro de 5 a 15 mm, en 
cuyo interior y pegada a su pared se encuentra la membrana. El agua de 
alimentación penetra por un extremo del haz de tubos y circula por su interior 
saliendo el rechazo por el extremo opuesto. El permeado  atraviesa la 
membrana y la pared del tubo soporte transversalmente recogiéndose en el 
contenedor.  
Estas membranas son las que tienen mayor área por unidad de volumen, 
que suele ser de unos 400 m2/m3. Debido a su forma constructiva, no es 
probable que las membranas tubulares se obstruyan, por lo que pueden 
aceptar gran cantidad de fluidos sin apenas tratamiento previo. Un 
inconveniente de las membranas tubulares es que la densidad del 
empaquetamiento es baja, lo que resulta en un mayor precio por módulo.   







Figura 4.23 Estructura de una membrana tubular de OI. 
4.5.5.1.2. Arrollamiento en espiral. 
La membrana espiral consiste en un conjunto de hojas enroscadas en un 
soporte poroso y espaciador que se enrolla en un tubo de PVC que es el 
colector de agua producto. Generalmente, las membranas de las máquinas 
de ósmosis son de este tipo, debido a su mayor facilidad para limpiarse.  
 






Figura 4.24 Estructura de una membrana espiral  de OI. 
4.5.5.1.3. Membrana de fibra hueca. 
La membrana de fibra hueca consta de miles de fibras huecas, con un 
diámetro inferior a 0,1 μm, que constituyen un haz en el interior del 
contenedor y cuyos extremos terminan en un soporte de resina. 
En este tipo de membranas, la alimentación no circula por el interior del 
tubo formado por la membrana, sino que lo hace exteriormente, el permeado 
atraviesa la pared de la fibra y circula por su interior. Exteriormente, las 
membranas de fibra hueca tienen el aspecto que se muestra en la figura 
2.9¡¡¡: 
Esta configuración de membrana solo puede ser usada para el 
tratamiento de agua con un bajo contenido de sólidos suspendidos, debido a 
la mayor posibilidad de obstrucción.  
 






Figura 4.25 Fotografía de una membrana de fibra hueca de OI. 
 







4.5.5.2. Según su composición química. 
En función de qué material esté fabricada la capa activa se pueden 
distinguir entre membranas orgánicas e inorgánicas. 
4.5.5.2.1. Membranas orgánicas. 
La capa activa está fabricada a partir de un polímero orgánico. Las más 
importantes son: 
- Acetato de celulosa 
- Triacetato de celulosa 
- Poliamidas aromáticas 
- Poliéterurea 
- Poliacrilonitrilo 
En general, puede afirmarse que las principales ventajas de este tipo de 
membranas son su menor precio y su mejor procesabilidad. En cambio, tienen 
una vida de operación corta, y se ven muy afectadas por la temperatura, el pH 
y multitud de sustancias químicas. Debido a sus características, sus 
principales usos se encuentran en el tratamiento de fluidos que hayan sido 
convenientemente pretratados y a bajas temperaturas. 
En plantas de diálisis han sido muy usadas las membranas de acetato de 
celulosa. Las cuales resisten bien el cloro y los productos oxidantes, pero son 
sensibles al pH del agua, ya que puede provocar su hidrólisis limitando su 
vida útil. Además son fácilmente degradables por ataque microbiano. 
Actualmente se prefieren las membranas de poliamida. Resisten mucho 
mejor las variaciones de pH pero no son compatibles con el cloro residual. Por 
otro lado se consigue un poro y una permeabilidad mejores, siendo capaces 
de separar sustancias orgánicas e inorgánicas con tamaños de 1 a 10 ppm. 










Figura 4.27 Estructura química de la capa activa de una membrana de poliamida 
aromática. 
4.5.5.2.2. Membranas inorgánicas. 
Este tipo de membranas suelen estar formadas por cerámicas (alúmina), 
vidrios, o estructuras de carbono. Las más utilizadas son las cerámicas 
refractarias preparadas a partir de alúmina, zirconio u óxido de titanio. 
Son de reciente aparición, pero se han ido imponiendo a las orgánicas, ya 
que presentan una mejor resistencia mecánica, térmica y química, lo que les 
confiere una larga vida de operación. Sus principales desventajas son su 
fragilidad y coste, que generalmente suele ser superior al de las orgánicas. 
Debido a su estabilidad térmica y química, pueden utilizase para el 
tratamiento de fluidos a elevadas temperaturas, en un amplio rango de pH y 
con la presencia de agentes oxidantes como el cloro.  
4.5.5.3. Según su presión de trabajo. 
La presión de trabajo es una característica muy importante en una 
membrana de OI, y puede indicar a qué fin está dedicada. Normalmente, 
cuanto mayor cantidad de sales tenga la alimentación, será necesaria una 
mayor presión de trabajo. 
- Membranas de muy baja presión: Emplean presiones de entre 5 y 10 
bares, y se utilizan para tratar aguas de baja salinidad y fabricar agua 
ultrapura. Es el caso de las plantas de diálisis. 
- Membranas de baja presión: Utilizan presiones de entre 10 y 20 bares, 







- Membranas de media presión: su rango de trabajo está comprendido 
entre los 20 y los 40 bares, y se utilizan para numerosas aplicaciones. 
- Membranas de alta presión: su principal aplicación es la desalación de 
agua del mar para obtener agua potable. Emplean presiones de entre 
50 y 80 bares. 
 
4.5.6. Ensuciamientos y técnicas de limpieza. 
A pesar del pretratamiento al que se pueda someter la corriente de 
alimentación de la OI, es habitual que con el tiempo descienda el rendimiento 
de las MOI. Esto, principalmente es debido a: 
- Precipitaciones de sales minerales y óxidos metálicos. Si se controla su 
concentración es posible evitar el problema. 
- Depósitos de partículas y coloides. Los coloides particularmente crean 
grandes problemas de obstrucción de las membranas. 
- Proliferación biológica. Puede aparecer cuando la alimentación 
contiene nutrientes que favorecen el desarrollo de microorganismos en 
el interior de los módulos. 
Para restaurar las características de funcionamiento de la planta es 
necesario realizar una limpieza periódica de las membranas. Esta limpieza 
puede ser de dos tipos: 
- Limpieza con permeado a presión o Flushing. Consiste en hacer llegar 
a las membranas un permeado exento de sustancias disueltas, de tal 
forma que arrastre la suciedad. Este tipo de limpieza suele hacerse 
siempre en cada puesta en marcha de la OI. 
- Limpieza química. Consiste en hacer recircular a través de las MOI una 
serie de productos químicos en solución acuosa, capaces de disolver 
los precipitados de sales acumulados sobre las membranas. 
 








En este apartado se describirán distintas formas de agrupar los módulos 
de ósmosis inversa en una instalación. Normalmente se tratará de una MOI 
de tipo espiral. 
4.5.7.1. Módulos 
Un módulo o recipiente de presión, es un tubo capaz de soportar grandes 
presiones, que contendrá un número variable de unidades de MOI dispuestas 
en serie, ver la figura xxx. Para mejorar los rendimientos de una planta de OI, 
es muy común agrupar los módulos, bien en serie o bien en paralelo. 
- Módulos en serie: el permeado se recolecta en cada módulo y se 
conduce a un colector de permeado general. El rechazo del primer 
módulo se convierte en la alimentación del módulo siguiente, y así 
sucesivamente hasta llegar al rechazo general. 
 
- Módulos en paralelo: en este caso, todos los módulos reciben la 
misma alimentación, que se reparte mediante un colector de aporte. El 
permeado de todos los módulos va al permeado general, mientras que 














Una etapa es un grupo de módulos que trabajan en paralelo, a la misma 
presión y alimentados desde una misma línea. Las etapas, como los módulos, 
pueden combinarse de diversas formas: 
- Rechazo en serie: El rechazo de una etapa es la alimentación de la 
etapa siguiente, mientras que los permeados que se generan en cada 
etapa se canalizan separadamente. Es un sistema análogo a la 
agrupación de módulos en serie. Al instalar etapas en serie se 
consigue un mayor porcentaje de recuperación. No es común instalar 
más de 3 etapas en serie, ya que la ganancia en porcentaje de 
recuperación no suele compensar el coste que supone una etapa 
nueva. 
 
- Recirculación del rechazo: en este tipo de agrupación de etapas, los 
rechazos de los módulos no son llevados a una segunda etapa en 
línea, sino que se colectan en una tubería única. De esa tubería, una 
parte se recircula hacia la alimentación, mientras que la otra parte se 
desecha como rechazo general. Los permeados se separan de la 
forma habitual. Con este procedimiento pueden alcanzarse 
conversiones de hasta el 75%, es decir, concentraciones en el rechazo 
cuatro veces superiores a las de la alimentación. 
 
4.5.7.3. Sistemas 
Un sistema es un conjunto de etapas agrupadas de cualquier forma, pero 
con una única bomba de alta presión. Atendiendo a esta definición, las 
plantas de ósmosis inversa pueden organizarse de distintas formas según 
cómo agrupen sus sistemas. 
- Sistemas en serie: Los sistemas se denominan “pasos”, y están 
conectados de forma análoga a los agrupamientos de etapas con 
rechazo en serie. En este caso es muy raro encontrar más de dos 







de alta presión, que hacen que el aumento en el porcentaje de 
recuperación no sea rentable. 
 
- Sistemas en paralelo: Los sistemas se agrupan análogamente a la 
agrupación de módulos en paralelo, aunque como a la entrada de 
cada sistema se encuentra una bomba de alta presión, la alimentación 
puede no tener la misma presión en los dos sistemas.




















































5- DISEÑO QUÍMICO  
 












5. DISEÑO QUÍMICO. 
En el agua potable de consumo humano los contaminantes químicos 
deberían encontrarse en concentraciones muy bajas, casi siempre 
cumpliendo con los límites normativos, no obstante antes de ser utilizada en 
el proceso de diálisis, es imprescindible comprobar la calidad del agua 
mediante un análisis actualizado. 
En cuanto al aspecto microbiológico, en principio no sería necesario 
ningún análisis, a no ser que sospechásemos la presencia de niveles altos de 
algún patógeno. Esto es así, ya que el agua bruta que va a alimentar a la 
planta es de consumo humano, con una calidad microbiológica ya de por sí 
muy alta. 
5.1. Análisis del agua. 
El análisis de agua para poder diseñar correctamente la planta de 
producción de agua, deberá incluir al menos los siguientes parámetros. 
1º Conductividad o TDS. 
2º Turbidez o SDI. 
3º Dureza del agua. 
4º Temperatura. 
5º pH. 
6º Desinfectante residual. 
7º Todos aquellos iones regulados para el agua de hemodiálisis. 
 
Conductividad o TDS 
La conductividad de una disolución es, al contrario de la resistencia 
eléctrica, la facilidad que presenta la disolución para conducir la corriente 
eléctrica. Pero el agua pura no conduce prácticamente, siendo la presencia de 
sustancias en disolución las que la convierten en un buen conductor. Es una 






propiedad fuertemente dependiente de la temperatura, por lo que cualquier 
medida para que pueda ser comparable debe corregirse a 20 ºC. 
El agua pura presenta una conductividad de 0,055 µS/cm a 20 ºC. Por 
tanto esta medida es un excelente y rápido indicador de la calidad del agua 
para diálisis.  
TDS (Sólidos disueltos totales): Este parámetro indica la cantidad total de 
sustancias contenidas en un líquido en forma molecular, ionizada o en forma 
de suspensión coloidal. En general, la definición operativa es que los sólidos 
deben ser lo suficientemente pequeños como para pasar por una  filtración 
de un tamaño de poro de 2 µm. 
El TDS  se diferencia del total de sólidos en suspensión (TSS), ya que este 
último además contiene sólidos que no pueden pasar a través del filtro de 2 
µm, aunque sean estables en suspensión indefinidamente en el seno de la 
solución líquida.  
La conductividad y el TDS están relacionados. Para la mayoría de aguas 
se puede considerar sin demasiado error: 
TDS (mg/l) = 0,64 x CONDUCTIVIDAD (µS/cm) [Ec. 5.1] 
Turbidez, SDI y MFI. 
 
Son parámetros muy importantes ya que nos van a dar una idea de la 
capacidad que tiene un tipo de agua para  ensuciar los filtros y especialmente 
las membranas de ósmosis inversa, por suspensiones de partículas 
coloidales. Se han propuesto varios índices para predecir el potencial de 
ensuciamiento coloidal en aguas de consumo humano: 
 
 Turbidez: Es un índice de la cantidad de sólidos en suspensión que 
porta el agua. La turbidez se basa en la propiedad óptica que presentan las 
soluciones coloidales, la cual consiste en la dispersión de la luz con infinidad 






de ángulos, en lugar de ser transmitida como un haz único a través de la 
muestra. Las soluciones coloidales se forman por innumerables materiales, 
por ejemplo arcilla, humus, microorganismos etc… La turbidez del agua de red 
para consumo Humano según normativa no podrá ser superior a 5 UNF. El 
agua destinado a un proceso de ósmosis inversa, aunque se suele decir que 
con una turbidez menor de 5 UNF sería perfectamente asumible, la realidad 
es que haría falta más información, como el SDI o MFI. Muchas veces un agua 
con poca turbidez ha dado valores inaceptables de SDI para un proceso de 
ósmosis inversa. 
 
 SDI: Se determina mediante un procedimiento estandarizado y 
reproducible, ampliamente aceptado en la industria. El procedimiento 
consiste en un ensayo normalizado (ASTM D4189), en el que se observa la 
disminución del flujo a través de un filtro debido a su ensuciamiento, a una 
presión de la alimentación constante de 30 psi. El aparato para medir el SDI 
se muestra en la figura 4.14, y consiste en un regulador de presión y un 
portafiltros, en el que se coloca un filtro estandarizado con un tamaño de poro 
de 0,45 μm, suficiente para ser obstruido por materia coloidal pero no por 
arena. 
El ensayo consiste primeramente en colocar el filtro limpio en el 
portafiltros, y  medir el tiempo que tarda en filtrarse 500 ml del agua objeto 
de estudio, a una presión constante de 30 psi, así se obtiene t1. A 
continuación se deja correr el agua a través del filtro durante 15 minutos, 
pasados los cuales, se determina nuevamente el tiempo que tarda en filtrarse 









=  [Ec. 5.2] 
Donde: 






-t1 es el tiempo necesario para filtrar 500 ml de muestra, al inicio de la 
prueba. 
-t2 es el tiempo necesario para filtrar 500 ml de muestra, al final de la prueba. 
-T es el tiempo entre mediciones (15 minutos). 
 
 
Figura 5.1: Aparato para la determinación del SDI 
Valores de SDI altos indicarán una alimentación con gran cantidad de 
sustancias coloidales. El ensayo estándar antes descrito es válido para aguas 
con valores de SDI no muy altos, de 5,5 como máximo. Para aguas con SDI 
más elevados, existen procedimientos modificados. No obstante, por norma 
general se considera inviable tratar mediante ósmosis inversa aguas que 
presenten un SDI mayor de 5. En caso de disponer de un agua con un SDI 
más elevado, será necesario someterla a un tratamiento previo para 
disminuirlo. 
 MFI (Modified Fouling Index): Es proporcional a la concentración de la 
materia suspendida y es un índice más exacto que el SDI para predecir la 
tendencia de un agua a ensuciar membranas de ósmosis inversa.  






En principio, el ensayo del MFI se realiza con los mismos materiales y en 
las mismas condiciones que en el caso del SDI. Durante el ensayo de MFI, se 
necesita determinar una curva completa del volumen en litros, con respecto 
al tiempo en segundos. En la práctica los datos de los volúmenes filtrados 
cada 30 segundos se anotan durante los 15 minutos del ensayo de MFI y 
posteriormente se representan en un gráfico t/V respecto a V, donde se 
considera la zona recta de la curva correspondiente a la filtración de la torta 
formada sobre el filtro, excluyendo la zona inicial correspondiente al bloqueo 
por filtración y la zona final de rotura de torta. De acuerdo a la teoría esta 
gráfica debería ser totalmente lineal y cuya pendiente representaría el valor 
del MFI.  
La medida del SDI es una medida práctica para dar una idea aproximada 
del potencial de ensuciamiento coloidal, pero no es muy preciso con algunos 
tipos de agua. El índice de atascamiento modificado, MFI, se muestra como 
una medida más exacta del potencial de ensuciamiento, en las membranas 
por coloides.  
Las medidas de turbidez y de SDI seguirán usándose dada su sencillez de 
cálculo aunque debe tenerse en cuenta su interpretación y su verdadero 
significado. En especial es posible obtener valores realmente bajos de 
turbidez (inferiores a 0,5 NTU) y en cambio mantener potenciales de 
ensuciamiento coloidal muy elevados. 
Dureza del agua. 
La dureza representa una medida de la cantidad de metales 
alcalinotérreos disueltos en el agua, fundamentalmente Calcio y Magnesio. Se 
suele expresar como mg/l de CaCO3 o en grados franceses, también llamados 
grados hidrotimétricos.  
• Dureza total: es la suma total de las concentraciones de sales de 
calcio y  magnesio, se mide por volumetría de complejación con EDTA, se 
expresa numéricamente en forma de carbonato de calcio u óxido de calcio, 






pueden también utilizarse los grados franceses (1 ºf = 10 mg de carbonato de 
calcio/l).  
• Dureza temporal: es la que corresponde a los bicarbonatos de calcio y 
magnesio, y desaparece por ebullición, ya que precipitan en forma de 
carbonatos.  
• Dureza permanente: es la que existe después de la ebullición del agua, 
se calcula como diferencia entre las dos anteriores. 
En función del estado de mineralización, podemos distinguir distintos 
tipos de aguas: 
Tabla 5.1. Clasificación del agua según su dureza. 
 
Temperatura.  
La temperatura es una variable física que influye notablemente en la 
calidad de un agua. Afecta a parámetros o características tales como la 
solubilidad de gases y sales, la cinética de las reacciones químicas y 
bioquímicas, desplazamientos de los equilibrios químicos, tensión superficial, 
desarrollo de organismos presentes en el agua, etc.... 
Especial importancia va a tener en el rendimiento de las membranas de 
OI, donde un aumento de temperatura, sin llegar a superar un cierto límite a 
partir del cual la membrana puede ser destruida, favorecerá el paso de agua 
a su través. 
 







El pH de un agua indica el carácter ácido o básico de la misma. Es una 
propiedad química importantísima ya que influye en prácticamente todos los 
procesos químicos y biológicos, la naturaleza de las especies iónicas que se 
encuentran en su seno, el potencial redox del agua, el poder desinfectante del 
cloro, etc…  
Por lo general las aguas naturales tienen un cierto carácter básico con 
unos valores de pH comprendidos entre 6,5-8,5. El agua de los océanos tiene 
un valor medio de 8. 
Los ríos presentan, en general, aguas con soluciones amortiguadoras 
naturales, es decir, presentan la facultad de mantener constante el nivel de 
pH al añadirse ácidos o bases hasta cierta cantidad. Un tampón o buffer, por 
lo general, consiste en sales solubles que son producto resultante de la 
reacción entre un ácido débil y una base fuerte, como el carbonato de calcio. 
La capacidad tampón viene dada por iones de carbonato y bicarbonato, estas 
sustancias, junto con el dióxido de carbono, forman el sistema tampón o búfer 
del agua. Si el agua tiene suficiente capacidad tampón, ésta capacidad 
tampón puede absorber y neutralizar el ácido añadido sin apenas modificar el 
pH. 
Desinfectante residual utilizado. 
 
Los desinfectantes residuales más comunes en las aguas de consumo 
humano municipales son el cloro libre y las cloraminas. 
Si la desinfección aplicada por la compañía suministradora está basada 
en el uso de cloraminas, habrá que dimensionar la etapa de decloración 
convenientemente para asegurar su ausencia en el LD. Por el momento en 
España sigue siendo mayoritario el uso de cloro libre como agente 
desinfectante. 






Todos aquellos iones regulados para el agua de hemodiálisis. 
Para ilustrar el procedimiento y poder dimensionar numéricamente las 
etapas de la planta de tratamiento de agua, se tomarán como referencia los 
valores de un análisis de agua de grifo, en febrero de 2013 en cierto 
establecimiento hospitalario en la ciudad de Valladolid. 
En las tablas 5.2 y 5.3 podemos ver en la primera columna los valores 
obtenidos en el mencionado análisis, en la segunda columna los valores 
máximos admitidos en el agua de diálisis según la normativa, y en la tercera 
columna la disminución en el parámetro considerado que debe conseguir la 
planta objeto de este trabajo. 
Tabla 5.2. Análisis físico-químico del agua. 
 Valor Límite máximo 
Conductividad (μS/cm 
corregido a 20ºC) 
543 4,3 
pH 7,2 7 
Temperatura (ºC) 10,0 - 
SDI < 5 - 
Dureza total (como mg/l 
CaCO3) 
220,19  
Bicarbonatos (mg/l) 243,4  
Carbonato (mg/l) 0,21  
Residuo seco (mg/l) 339 0 
 
Tabla 5.3. Análisis químico y valores límite normativos para cada elemento. 







 Valor (mg/l) 
Límite máximo 
(mg/l) 
Sílice 0,90 - 
Hierro 0,5 - 
Manganeso 0,2 - 
Calcio 67,40 2 
Magnesio 12,60 2 
Sodio 30,74 50 
Potasio 4,30 2 
Antimonio <0,004 0,006 
Arsénico <0,005 0,005 
Bario 0,04 0,1 
Berilio <0,005 0,0004 
Cadmio <0,002 0,001 
Cromo <0,010 0,014 
Plomo <0,006 0,005 
Mercurio <0,001 0,001 
Selenio <0,009 0,09 
Plata <0,01 0,005 
Aluminio 1,8 0,01 
Amonio <0,05 0,2 
Cloraminas <0,01 0,1 
Cloro libre 0,89 0,5 
Cloro (cloruros) 19,80 50 
Cobre <0,02 0,1 
Flúor 0,18 0,2 
Nitrato (como N) 9,30 2 
Sulfatos 54,5 50 
Talio <0,002 0,002 
Zinc <0,01 0,1 
























































6. ETAPAS DE TRATAMIENTO DEL AGUA. 
Para conseguir la purificación del agua hasta obtener la calidad necesaria 
para su uso como agua para preparar el LD, son necesarios una serie de 
procesos físicos y/o químicos, aplicados en un orden determinado. El orden 
depende de la calidad necesaria del agua, para que sea efectivo el proceso 
siguiente o para que sea más económico su funcionamiento. Así pues, cada 
vez que el agua mejore en un determinado aspecto, por la aplicación de un 
proceso físico y/o químico definirá una etapa del tratamiento. 
En cada etapa serán necesarios una serie de cálculos y consideraciones 
en el diseño que permitan asegurar el correcto funcionamiento de la planta. 
Los cálculos serán de tres tipos: 
• Ajuste de balances másicos entre etapas o en la propia etapa. 
• Dimensionamiento de la etapa o del equipo para que pueda cumplir 
con la terea encomendada. 
• Cálculos de pérdidas de carga en la instalación y en los equipos. 
Como principales etapas de tratamiento y en el orden en que están, 
hemos de considerar:  
 
1. Filtración inicial. 
2. Recuperación de rechazo de RO2 y bombeo. 
3. Descalcificación. 
4. Decloración y filtración en lecho de carbón activo. 
5. Ósmosis inversa 1. 
6. Almacenaje intermedio. 
7. Ósmosis inversa 2. 
8. Esterilización con UV, filtración y distribución del agua. 







Un esquema del proceso completo puede verse a continuación en la 
figura 6.1. 
 







Figura 6.1 Esquema general de la planta de producción de agua para diálisis. 
 
6.1. Consideraciones y cálculos previos. 
El primer paso es dimensionar la planta para que la producción de agua 
que se consiga cubra con cierto margen de seguridad las necesidades de la 
Unidad de Hemodiálisis mencionada. Para ello hemos de tener en cuenta los 
siguientes datos: 
Número de puestos:       25. 
Caudal de cada monitor:      40 l/h. 
Caudal punta útil de la planta:     1000 l/h. 
Tiempo medio de una sesión de hemodiálisis:   4 h. 
Tiempo diario estimado de funcionamiento de la planta: 13 h. 
En los siguientes apartados voy a ir explicando cada etapa en el orden de 
paso del agua, ya que considero que es la mejor manera de comprender el 
funcionamiento de la planta. Sin embargo al estar todos los procesos 
interrelacionados muchas veces en una determinada etapa se requerirán 
datos provenientes de otra posterior. Los más importantes son: 
Caudal de la planta: 9,6 m3/h es solución de la primera OI. 
Caudal de permeado en la primera OI: 4,8 m3/h es función del tiempo de 
parada de la primera OI y del caudal de alimentación de la segunda OI. 
Caudal de realimentación a la planta: 2 m3/h es el rechazo de la segunda OI. 
 
6.2. Filtración inicial. 
 
6.2.1. Justificación. 
En todo aporte de agua hay en mayor o menor medida materia sólida en 
suspensión. De estos sólidos una parte se puede separar por decantación y 
filtración en la ETAP municipal, pero otra pequeña fracción inevitablemente 







permanecerá en el agua, formando una suspensión coloidal. Por tanto la 
primera etapa deberá ser una filtración lo más eficiente posible para eliminar 
las partículas mayores de un cierto tamaño y también para reducir al máximo 
la carga coloidal. Esta acción permitirá un funcionamiento óptimo de las 
demás etapas. En concreto no se recomienda el uso de membranas de OI 
cuando el agua presente un SDI > 5, siendo menos de 3 el valor ideal para su 
buen funcionamiento. 
6.2.2. Descripción. 
Esta etapa consta de un botellón donde está alojado el lecho filtrante.  
Dicho recipiente lleva incorporado un cabezal electromecánico para poder 
lavar el lecho periódicamente y arrastrar las partículas que hubieran quedado 
retenidas. El recipiente recibirá directamente el agua con la presión de la red. 
Aguas abajo del botellón se instalarán dos filtros tipo cartucho de 
polipropileno sinterizado de 20 μm en paralelo, para evitar el arrastre de finos 
procedentes del lecho, por variaciones bruscas del caudal de entrada, y para 
asegurar un tamaño de partícula menor aguas abajo. 
El lecho estará compuesto por tres capas de materiales distintos. La 
primera capa en el sentido de avance del agua estará formada de gránulos de 
antracita, la segunda de arena con un tamaño de grano menor, y finalmente 
una de grava de 15 cm, sobre la que se asientan las anteriores e impide su 
fuga, esta capa no participa prácticamente en la filtración. Los granos de 
antracita al tener menor densidad y mayor tamaño que los de la arena, al 
hacer los lavados y el subsecuente esponjamiento del lecho, siempre 
quedarán en la parte superior, siendo el material con el que primero se 
encontrará el agua bruta al entrar en el botellón.  
 








Figura 6.2 Botellón contenedor del lecho filtrante. 
Los filtros comerciales generalmente poseen un cabezal programable 
horario para realizar la autolimpieza del lecho. En este trabajo voy a fijar una 
carrera de funcionamiento diaria, de modo que el lavado se lleve a cabo en 
horario nocturno cuando normalmente no se está dializando.  
En esta etapa se reducirá el SDI del agua hasta un valor menor que 3, 
reteniéndose la mayoría de las partículas de más de 20 μm. 
6.2.3. Diseño y cálculo. 
Una planta de producción de agua para hemodiálisis se instalará en 
centros sanitarios, los cuales estarán abastecidos normalmente por 
suministros de agua municipales, por lo que la calidad del agua tanto en el 
aspecto microbiológico, como en el químico será buena. En particular la 
turbidez será menor que 5 UNF en casi todo momento (salvo averías), y esto 
implica pocas partículas en suspensión. No obstante, los hospitales y las 
clínicas deben cumplir, por ser edificios de uso colectivo, con el REAL 
DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. En dicho 
RD, en el artículo 7, apartado 1.b, haciendo referencia al agua de red para 







uso humano dice que se debe “Disponer en el agua de aporte sistemas de 
filtración según la norma UNE-EN 13443-1, equipo de acondicionamiento del 
agua en el interior de los edificios —filtros mecánicos— parte 1: partículas de 
dimensiones comprendidas entre 80 μm y 150 μm-requisitos de 
funcionamiento, seguridad y ensayo.”  
Es decir el agua suministrada al centro sanitario, antes de ser 
almacenada en un aljibe o distribuida debe ser filtrada para evitar la entrada 
de partículas de más de 150 µm. De modo que a la planta podrían llegar 
partículas sólidas en suspensión de tamaño variable pero no mayor que el 
tamaño mencionado.  
 
La tabla 6.1 muestra los valores de las características más importantes 
del flujo de agua. Al final de cada etapa esta tabla nos irá indicando su 
variación durante el  funcionamiento de la planta. 
 
Tabla 6.1 Características del flujo de agua. 
CARACTERÍSTICAS DEL AGUA DE ENTRADA 
Caudal (m3/h) 9 
Presión (bar) 4 
pH 7,2 
Conductividad (μS/cm) 543 
SDI <5 
Dureza (ºf) 22 
Cloro total (mg/l) 0,89 
Tamaño partícula sólida (μm) < 150 
 
 
El caudal nominal a tratar será 7,6 m3/h de agua de red. Este caudal se 
mezclará con el que provenga del rechazo de la segunda OI, como luego se 







verá, y todo ello será la alimentación a la planta. Sin embargo existe la 
posibilidad de que por una avería en la segunda OI, no se pudiese contar con 
el aporte de su rechazo para realimentar a la planta, el filtro en este caso 
debe poder tratar un caudal máximo de 9,6 m3/h, luego este será el valor de 
diseño. 
 
Los caudales específicos en este tipo de filtración oscilan entre 10–20 
m3/m2h (m/h) [2], así pues, fijaré un valor de 20 m3/m2h. De modo que para 
este caudal se obtiene una superficie perpendicular al paso de la corriente de 
0,48 m2, lo que supone un diámetro del lecho filtrante de 0.78 m. 
 
Se sabe que la relación entre los espesores de las capas (antracita y 
arena), más eficiente, es 2/3 para la antracita y 1/3 de L para la arena, 
donde L es la altura total del lecho filtrante. El espesor de la capa de arena 
para agua superficial puede ser del orden de 25 cm y el de antracita 50 cm 
[2], así que voy a fijar unos espesores de 30 y 60 cm respectivamente. Es 
evidente que cuanto mayor sea L mayor será la calidad del filtrado, sin 
embargo la pérdida de carga que se produciría podría no ser asumible. Un 
valor normal podría ser 0,4 bar para el total del lecho, de modo que el lecho 
limpio comienza a filtrar agua y se va ensuciando a medida que retiene 
materia en suspensión hasta llegar  a un valor máximo de su pérdida de 
carga. En realidad para que el filtro funcione correctamente deben haberse 
hecho algunas pruebas para relacionar la pérdida de carga con el comienzo 
de la fuga de turbidez provocada por la materia que ya había sido retenida en 
el filtro. 
 
En la tabla 6.2 se relacionan las características más importantes de los 
materiales de un filtro comercial de aplicación en agua potable. 
Tabla 6.2 Características de los materiales. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES QUE FORMAN EL LECHO 
 ANTRACITA ARENA 







Tamaño (mm) 0,9 - 1 0,5 – 0,55 
Coeficiente de uniformidad  1,8 1,65 
Peso específico 1,67 2,65 
Porosidad (ε0) 0,5 0,4 
 
La pérdida de carga que produce un lecho granular se puede estimar por 
la ecuación de Ergun para flujo laminar. Esta ecuación solo es aplicable con 
flujo laminar, el cual solo se presenta cuando el número de Reynolds 




















p =  [Ec. 6.2] 
 
Donde:  
Δp es la pérdida de carga. 
µ es la viscosidad dinámica del agua. 
ν es la viscosidad cinemática del agua. 
ε es la porosidad del lecho fijo. 
L es la altura del  lecho. 
u0 es el caudal específico. 
dp es el diámetro partícula. 
 
Una simplificación del diseño al no tener más información sobre la 
distribución granulométrica de la arena y la antracita, es suponer que el 











Q (m3/h)= 9,6 
Caudal específico (m/h)= 20 
Temperatura (ºC)= 10 
Viscosidad cinemática (m2/s)= 1,31E-06 
Viscosidad dinámica (kg/ms)= 0,001308 
  
Características del lecho 
Tamaño (mm)= 0,95 
Porosidad 0,5 
Altura (m)= 0,6 
  
Resultados 
Rep = 4,04 





Q (m3/h)= 9,6 
Caudal específico (m/h)= 20 
Temperatura (ºC)= 10 
Viscosidad cinemática (m2/s)= 1,31E-06 
Viscosidad dinámica (kg/ms)= 0,001308 
  
Características del lecho 
Tamaño (mm)= 0,5 
Porosidad 0,4 
Altura (m)= 0,3 
  
Resultados 
Rep = 2,13 
Δp2 (bar)= 0,07 
 
 
Finalmente la pérdida de carga en el filtro será la suma de las dos 
anteriores, es decir Δpf = Δp1 + Δp2 = 0,08 bar 
Para calcular los cartuchos filtrantes de polipropileno sinterizado voy a 
recurrir a la figura 6.3 donde se nos ofrece un diagrama de pérdidas de carga 







para un filtro de excelentes características, ver anexo 2. Son dos filtros en 
paralelo detrás del lecho filtrante, de modo que el caudal se dividirá entre los 
dos, siendo su valor de 80 litros por minuto para cada uno. El tamaño de poro 
nominal, se elige de 20 µm para aumentar la eficacia de la etapa. La pérdida 
de carga por tanto será de casi 10 mbar. Pero esto es para un cartucho de 25 
cm (10”), y como es evidente el proceso de filtrado proporcionará un agua de 
mayor calidad si aumento la superficie de filtrado, siendo además un equipo 
barato merece la pena elegir un filtro de 508 mm (20 ¾”) que tiene algo más 
del doble de superficie. La pérdida de carga final es de Δpc = 0,05 bar. 
 
Figura 6.3 Diagrama de pérdida de carga para filtros de cartucho Gesfilter. 
Finalmente la pérdida de carga de la etapa completa es de ΔP1 = Δpf + 
Δpc 0,13 bar. 
 







Tabla 6.3 Características del flujo de agua. 
CARACTERÍSTICAS DEL AGUA AL FINALIZAR LA ETAPA 1 
Caudal (m3/h) 9 
Presión (bar) 3.87 
pH 7.2 
Conductividad (μS/cm) 543 
SDI < 3 
Dureza (ºf) 22 
Cloro total (mg/l) 0,89 
Tamaño partícula sólida (μm) < 20 
 
 
6.3. Depósito y bombeo. 
En esta etapa es donde vamos a conseguir la suficiente presión para 
vencer las pérdidas de carga de la instalación. 
6.3.1. Justificación. 
 
Es necesario un depósito con un grupo de bombeo después de la 
filtración inicial por dos motivos principalmente: 
 
• Para poder realimentar a la planta con el agua del rechazo de la 
segunda ósmosis inversa, consiguiendo de este modo ahorrar agua y 
mejorar la calidad del efluente que se va a tratar.  
• Vencer las pérdidas de carga en las etapas posteriores y poder 











El depósito se alimentará con el agua proveniente de la primera etapa. La 
regulación del caudal se consigue con un sencillo mecanismo de válvula y 
boya. Esta acometida servirá para ir reponiendo el agua que se consume en el 
funcionamiento normal de la planta.  
 
Habrá como se ha mencionado, otra segunda acometida por la que se irá 
vertiendo el caudal constante que se rechaza en la segunda OI, por tanto en 
el depósito será necesario un rebosadero para expulsar el exceso de agua 
que se produzca cuando se detenga la primera OI. Conectado al depósito 
habrá un grupo de presión protegido por una sonda de nivel mínimo, que se 
ocupará de enviar con suficiente presión el agua al resto de la planta. En el 
caso de que las bombas se detengan por nivel mínimo o por fallo térmico se 
activará una alarma y se enviará una señal a la primera OI para que se 
detenga. 
 
6.3.3. Diseño y cálculo. 
 
Para ahorrar la mayor cantidad de agua posible la boya cortará la entrada 
de agua con una altura de 30 cm, suficiente para que las bombas no caviten. 
Sin embargo el depósito será más alto para poder almacenar la mayor 
cantidad posible del rechazo de la segunda OI, durante el tiempo que se 
detenga la primera OI en su funcionamiento normal. Ese tiempo se puede fijar 
en 30 minutos (ver apartado 6.6.2.). Lo que no pueda ser almacenado se 
verterá al desagüe por el rebosadero del depósito. Así pues, el volumen 
recuperable de agua es 1 m3. 
 
Si el depósito es cilíndrico de 1 m de diámetro, la altura útil del depósito 
será de 1,57 m (0,3 + 1,27 m). Se debe sumar al menos otros 20 cm para 
poder instalar las acometidas de agua mencionadas. Por tanto debería 
elegirse un depósito cilíndrico con una altura mínima de 1,77 m, bien 
entendido que la altura del agua como mucho será de 1,57 m, y el peso del 







depósito lleno estará alrededor de la tonelada y media, lo cual es un dato 
importante a la hora de elegir el lugar donde se va a instalar la planta de 
producción de agua dentro del centro hospitalario. 
 
La conductividad del agua a la salida de esta etapa, será de unos 432 
µS/cm, la cual queda definida por las conductividades de los dos aportes de 










=Λ  [Ec. 6.3] 
 
Donde: 
Λ es la conductividad a la salida de la etapa. 
Λa es la conductividad de la entrada. 
Λr2 es la conductividad del rechazo de la segunda OI, igual a 10,25 µS/cm. 
Qa es el caudal de aporte a la entrada. 
Qr2 es el caudal del rechazo de la OI2. 
 
De manera análoga, la dureza del agua también habrá disminuido ya que 
el rechazo de la OI2 está exento de ella, por tanto y aplicando la ecuación 








=  [Ec. 6.4] 
 
Donde: 
ƒ es la dureza a la salida de la etapa. 
ƒa es la dureza del agua de red. 
 
En el caso del SDI y cloro libre se puede seguir un procedimiento idéntico.  
 








El caudal nominal del grupo de bombeo será 9,6 m3/h. 
 
La presión del grupo de bombeo debe de ser la necesaria para vencer 
todas las pérdidas de carga de la instalación hasta la primera OI, la altura a la 
que esté la entrada a la primera OI, la presión mínima necesaria para el buen 
funcionamiento de los cabezales hidráulicos de los botellones, y al menos que 
sobren 0,5 bar (hm) para que la bomba de la OI trabaje en perfectas 
condiciones. 
 
La acometida de la primera OI puede estar a 1,5 m de altura, lo que 
traducido a presión es h = 0,15 bar. 
 
La presión mínima necesaria a la entrada de cada cabezal hidráulico es 
según el anexo 3, hc = 1,5 bar. 
 
6.3.3.1. Pérdidas de carga en la instalación. 
Las bombas de esta etapa son las encargadas de vencer todas las 
pérdidas de carga de la instalación hasta la primera OI, donde hay otra 
bomba. 
Hay tres tipos de pérdida de carga: 
 
- Las debidas al paso de agua por la tubería recta. 
- Las debidas a accesorios, como codos, válvulas y los cabezales de los 
botellones. 
- Las debidas a los equipos: los lechos fijos y cartuchos filtrantes. 
 
Perdidas de carga en tuberías 







Para elegir el diámetro de la tubería de la planta, basta con fijar la 
velocidad del agua, siendo normalmente para conducciones interiores de 
entre 1,5 a 2 m/s. Elijo 2 m/s, entonces aplicando la ecuación [6.5] y con el 
caudal de 9,6 m3/h, obtengo una sección interna de tubería de 0,0013 m2, 
que a su vez implica un diámetro interno de al menos 41,2 mm. 
S
Qu =  [Ec. 6.5] 
Donde:  
u es la velocidad media del agua en la conducción. 
Q es el caudal 
S es la sección de la tubería. 
El material elegido para la tubería de la planta es polipropileno 
electrosoldado con presión nominal de 16 bar, los motivos de su elección 
pueden verse en el punto 6.7.1. En la tabla 6.3 vemos una relación de los 
diámetros comerciales para esta tubería y sus pérdidas de carga por metro de 
tubería. El diámetro de la tubería, según la tabla, será el diámetro 
inmediatamente superior al calculado, por tanto es de 45,6 mm, que 
corresponde al de la tubería de 63 mm, con un espesor de pared de 8,7 mm. 











La pérdida de carga de esta tubería  es de 0,686 kPa/m.  
La longitud de la instalación se puede estimar de manera amplia 
asignando por cada equipo 2 m de tubería, esto nos daría una longitud de 8 
m, por tanto en total Δpt = 0,056 bar. 
Perdidas de carga en elementos singulares 
Las pérdidas de carga de forma también se pueden estimar asignando a 
cada equipo 2 válvulas y 4 codos, a las bombas además hay que instalarlas 





=∆ [Ec. 6.6] 
Donde: 
Δp es la pérdida de carga. 
K es el coeficiente de forma adimensional. 
g es la constante de la gravedad. 
Tabla 6.5 Valores de pérdidas de carga en las piezas de la instalación. 
 K Δp (bar) Unidades Total (bar) 
Codo a 90º 0,5 0,01 16 0,16 
Te con salida central 1 0,02 1 0,02 
Válvula de bola abierta 0,1 0.002 8 0,016 
Válvula antirretorno 2,5 0,05 1 0,05 
   Total 0,246 
 
Otro elemento que introduce pérdidas de carga son los cabezales 
hidráulicos de cada botellón. Para su estimación no queda más remedio que 
acudir a los datos del fabricante, que en este caso como ejemplo he 
considerado un cabezal V 250 de la casa SIATA, ver anexo 10.3. 
 








Figura 6.4 Diagrama de pérdida de carga para cabezal V250 SIATA. 
La pérdida de carga que produce el cabezal para el caudal de diseño es 
0,25 bar, pero más adelante veremos que hay tres cabezales, por tanto 0,75 
bar. 
Finalmente Δpf = 1 bar. 
 
Perdidas de carga en los equipos 
 
Se calculan en las etapas posteriores  y son: 
Lecho de intercambio iónico ΔP2 = 0,77 bar. 
Doble lecho CAG  ΔP3 = 0,24 bar. 
Conjunto de filtros cartucho previos a la OI ΔP4 = 0,25 bar. 
 
Finalmente Δpe = 1,26 bar. 
 
Por tanto las bombas deberán ser capaces de impeler al agua una 
presión mínima de H = hc + h + Δpt + Δpf + Δpe = 3,97 bar.  
Cada bomba de esta etapa debe tener una potencia de al menos 1,34 
kW, calculado según la ecuación siguiente: 
 
η
γHQP =  [Ec. 6.7] 








H es la altura manométrica en metros de columna de agua. 
Q es el caudal en metros por segundo. 
γ es el peso específico del agua 9800 N/m3. 
η es el rendimiento de la bomba, típicamente entre 0,75 y 0,85.  
 
Tabla 6.6 Características del flujo de agua. 
CARACTERÍSTICAS DEL AGUA AL FINALIZAR LA ETAPA 2 
Caudal red + rechazo de OI2 (m3/h) 9,6 
Presión (bar) 3,97 
pH 7,2 
Conductividad (μS/cm) 432 
SDI < 2,4 
Dureza (ºf) 17,42 






La dureza del agua, aun siendo baja, podría interferir en el 
funcionamiento normal de las etapas de ósmosis inversa, formando 
incrustaciones o reduciendo por concentración salina su rendimiento. Así 
pues se hace absolutamente necesaria una etapa que elimine o reduzca al 
mínimo la dureza del agua. 
 
La dureza del agua se define como la cantidad de iones Ca+2 y Mg+2 
presentes, pero existen otros muchos cationes que también son retenidos por 
las resinas de intercambio iónico aunque sólo sea de forma parcial.  
 








Se utilizará un descalcificador tipo dúplex, el cual consiste en dos 
botellones rellenos con la resina de intercambio iónico, de igual capacidad, 
conectados y controlados por un cabezal electromecánico como el de la figura 
6.4, de modo que siempre haya uno en servicio. El otro botellón estará 
preparado para entrar en funcionamiento cuando el primero haya agotado su 
capacidad de intercambio y necesite regenerar sus resinas. 
 
Figura 6.4 Cabezal controlador de los dos botellones. 
 
 
Figura 6.5 Sistema descalcificador de dos botellones con el depósito de salmuera. 
 
La regeneración viene dada por el volumen de agua que ha atravesado el 
lecho de resinas ya que la dureza de una fuente de agua suele ser muy 
constante. 
 







Para conseguir la descalcificación será necesaria una resina de 
intercambio iónico de ácido fuerte y regeneración por una solución 
concentrada de sal común.  
 
6.4.3. Cálculos y dimensionamiento. 
 
El agua debe haber sido tratada en una etapa anterior para evitar el 
ensuciamiento de las resinas por deposición de sólidos en suspensión, ya que 
de no ser así se reduciría la superficie de intercambio. Si el agua de aporte 
tiene grandes cantidades de hierro, éste debe ser estabilizado con 
polifosfatos o eliminado mediante su oxidación y posterior filtrado. De no ser 
así el Fe+3 quedaría adsorbido en las resinas reduciendo su capacidad. 
 
La vida de las resinas podría acortarse si hubiese una presencia de 
niveles altos de cloro libre, en cuyo caso sería necesario reducirlo mediante la 
adición de un reductor, en este caso no sería práctico el uso del carbón activo 
ya que éste se iría ensuciando y perdiendo efectividad rápidamente con la 
dureza del agua. Además la presencia de hierro en el agua agrava el 
problema en las resinas. Sin embargo no es nuestro caso ya que los lechos de 
resinas descalcificadoras pueden soportar 1 mg/l de cloro libre de forma 
continua durante 10 años. 
 
El cálculo del lecho puede realizarse de manera práctica a partir de los 
datos del fabricante, lo cual es mucho más preciso que otro tipo de 
estimaciones basadas en modelos matemáticos generales. En este caso se 
va a tomar como referencia la resina DOWEX MARATHON C de la marca DOW 
CHEMICAL. Es una excelente resina para esta aplicación y sus características 
pueden verse en el anexo 10.4. 
 
La solubilidad de NaCl es de 36 g/100 g de agua a 20ºC, lo que implica 
una concentración de la disolución regenerante de 360 g/l suponiendo que 







se hubiera alcanzado el equilibrio. Como no sé exactamente la concentración 
de la salmuera en el momento de su uso, adoptaré un factor de seguridad de 
2, obteniendo una concentración teórica de 180 mg/l de sal. Haciendo uso de 
la figura 6.6, obtengo un valor para la capacidad efectiva de intercambio de la 
resina de unos 1,5 eq/l. 
 













Figura 6.7 Factor de corrección en función del TDS del agua de entrada. 
 
 
En el caso más desfavorable, por una avería que impidiese la 
realimentación a la planta con el rechazo de la segunda OI, los TDS del agua 
de red, aplicando la fórmula (5.1), pueden rondar los 350 mg/l. Por tanto el 
factor de corrección fTDS=1,02. 
 








Figura 6.8 Factor de corrección en función de la temperatura del agua de entrada. 
 
En el caso más desfavorable, en el invierno el agua podría llegar con 10 
ºC. Por tanto el factor de corrección es fºC=0,95. 
 
El siguiente paso es considerar la influencia que tiene en el rendimiento 
de la resina, la relación de la concentración de sódio sobre la cantidad total 
de cationes disueltos en el agua. Para poder apoyarnos en la figura 6.9, 
primero habrá que calcular la concentración de los cationes más significativos 
presentes en el agua. 
 










Calcio 67,40 20 3,37 55,06 







Magnesio 12,60 12,15 1,04 16,99 
Sodio 30,74 23 1,34 21,90 
Potasio 4,30 30,1 0,14 2,29 
Bario 0,04 68,67 0,00 0,00 
hierro 0,5 18,6 0,03 0,49 
Aluminio 1,8 9 0,20 3,27 
  TOTAL: 6,12 100 
 
 
Figura 6.9 Factor de corrección en función del porcentaje de Na+ sobre la cantidad total de 
cationes del agua de entrada. 
 
Por tanto para un porcentaje de sodio del 21,9 %, el factor de corrección 
es fNa+=0,98. 








Figura 6.10 Factor de corrección en función del porcentaje de dureza a la salida del lecho. 
Sólo se permitirá en el peor de los casos una dureza total final del 0,5%. 
Por tanto el factor de corrección es fTH=0,88. 
Finalmente tras aplicar la fórmula [Ec. 6.8] la capacidad efectiva 
corregida de intercambio de la resina calculada es de 1,25 eq/l.  
 
Ce x fTDS x fºC  x fNa+ x fTH = Cer. [Ec. 6.8] 
Donde: 
Ce es la capacidad efectiva de la resina. 
Cer es la capacidad efectiva corregida o real de la resina. 
El volumen diario que va a tratar el intercambiador iónico de la planta es 
125 m3/d. Fijando una regeneración al día de cada botellón, ya que es un 
equipo doble. Se pueden realizar los siguientes cálculos: 







El agua tiene una dureza de 220,72 mg/l como CaCO3, que traducido a 
normalidad son 4,41 meq/l. Entonces la cantidad de dureza a retirar 
diariamente será de 551.250 meq/d. Dividiendo ahora esta cantidad por la 
capacidad efectiva corregida de las resinas se obtiene 441 litros, los cuales 
habrá que dividir a partes iguales en cada botellón. Por tanto en cada botellón 
habrá 221 litros de resina. 
El fabricante recomienda una profundidad del lecho mínima de 0,75 m y 
un caudal específico comprendido entre 5 y 50 m/h (m3/m2 h). Fijo un valor 
intermedio que optimice la cantidad de resinas, de 45 m/h.  
 
 
Figura 6.11 Factor de corrección en función del caudal específico que atraviesa el botellón. 
 







En el diagrama de la figura 6.11, una vez introducido el caudal específico 
vemos que habría que aplicar otro coeficiente de corrección a la capacidad de 
intercambio de las resinas de 0,93. Por tanto el nuevo volumen de cada 
botellón será 238 l.  
 
El área transversal al flujo en cada recipiente será de 0,21 m2, lo cual 
implica un diámetro de 0,52 m. Con este diámetro y el volumen de resinas se 
obtiene una altura del lecho final de 1,13 m. 
 
Por último, el fabricante nos proporciona un gráfico para calcular la 
pérdida de carga que experimenta el flujo de agua al atravesar el lecho en la 
figura 6.12. Si la temperatura del agua es distinta de 20 ºC, debe hacerse una 
corrección según la fórmula [6.9]. 
 
ΔP = ΔP20ºc/(0,026xT + 0,48) [Ec. 6.9] 
 
Donde: 
ΔP es la pérdida de carga en bar/m. 
ΔP20ºc es la pérdida de carga hallada en la figura 6.12 en bar/m. 
T es la temperatura en grados Celsius. 
 








Figura 6.12 Pérdida de carga en el lecho de intercambio iónico. 
 
La pérdida de carga para los 45 m/h será casi de 0,5 bar/m a 20 ºC, y en 
el caso más desfavorable de 10 ºC se traduce en 0,68 bar/m. Por tanto en 
nuestro lecho se producirá una caída de presión de  ΔP2 = 0,77 bar.  
 
Finalmente al lecho durante el proceso de regeneración se le somete a un 
lavado en contracorriente para expandirlo y eliminar la suciedad que hubiera 
podido quedar atrapada entre las resinas. De nuevo el fabricante nos 
proporciona un diagrama para su cálculo práctico en la figura 6.13. 








Figura 6.13 Porcentaje de expansión del lecho de intercambio iónico en función del caudal 
específico de lavado a contracorriente. 
 
La velocidad de lavado en contracorriente máxima según anexo 10.4 es 
de 24 m/h, y  se  recomienda una expansión de entre el 60 al 80% del 
volumen del lecho. Elijo un valor del 70% para la expansión, el cual se 
consigue con caudal específico de lavado de unos 18 m/h, y el volumen de 
cada botella deberá ser de 0,41 m3.   
 
La conductividad en esta etapa no varía ya que durante el proceso de 
descalcificación se intercambia el mismo número de cargas eléctricas entre 
los cationes Ca+2 y Na+. 
 
Tabla 6.8 Características del flujo de agua. 
CARACTERÍSTICAS DEL AGUA AL FINALIZAR LA ETAPA 3 
Caudal (m3/h) 9,6 
Presión (bar) 2,87 








Conductividad (μS/cm) 403 
SDI < 2,4 
Dureza (ºf) 0 
Cloro total (mg/l) 0,72 
 




En esta etapa se van a eliminar una gran cantidad de sustancias 
químicas presentes en el agua en concentraciones normalmente bajas. En 
particular se eliminarán los agentes oxidantes, que pueden dañar las 
membranas de OI, principalmente el cloro libre residual usado en los 
procesos habituales de desinfección, por tanto esta etapa debe situarse justo 
antes de la ósmosis inversa. En esta etapa también se eliminan las 
cloraminas, que aunque las membranas de OI presentan una mayor 
resistencia a su degradación, sin embargo, las cloraminas son capaces de 
atravesarlas, por tanto es una etapa muy importante ya que es la única que 
las elimina. 
 
Para conseguir el objetivo mencionado, existen varios métodos (ver 
apartado 3.1.4.), aunque dos son los más usados; la inyección en continuo de 
un reductor o usar un lecho fijo de carbón activo. Para el objetivo de conseguir 
un agua suficientemente pura para ser usada en diálisis, claramente la 
segunda opción es más ventajosa por los siguientes motivos: 
 
 La adición de un reductor no elimina sustancias del agua, sólo las 
reduce a otras especies químicas que luego deben ser retiradas en la 
ósmosis inversa.  







 El reductor debe ser vigilado constantemente para asegurar un 
correcto dosificado, pudiendo causar si no se controla bien el 
ensuciamiento de las membranas.  
 El carbón activo correctamente dimensionado no sólo elimina el cloro 
libre y cloraminas para proteger a las membranas de ósmosis de su 
poder oxidante, también evita que lleguen al paciente, ya que las 
cloraminas pueden atravesar las membranas de ósmosis. 
 El carbón activo elimina también una multitud de compuestos 
químicos orgánicos como por ejemplo el cloroformo, presentes en el 
agua en niveles muy bajos, pero con reconocida acción carcinogénica y 
mutagénica, agravada por el efecto acumulativo en el cuerpo de los 
pacientes dializados.  
 
6.5.2. Doble lecho CAG en serie. 
 
Para garantizar en todo momento la ausencia de cloraminas, pero 
también de los pesticidas y subproductos de la desinfección, se deben usar 
dos lechos fijos de carbón activo contenidos en unos botellones, dispuestos 
en serie, pero de manera que mediante las conducciones y válvulas 
correspondientes se puedan alternar en el orden en el que reciben el agua. 
Los controles del nivel de cloro y cloraminas se realizarán entre ambos 
botellones de forma que cuando se alcance el nivel de seguridad se 
desechará el carbón del primero, se pasará a funcionar con el segundo, con lo 
que se convertirá en el primero y en el otro botellón se repondrá carbón activo 
regenerado y pasará a ocupar el segundo lugar. Esto permitirá tener la 
máxima seguridad en cuanto a los mencionados contaminantes. Este sistema 
de doble lecho de carbón activo en serie es obligatorio en los centros de 
hemodiálisis de California, no así en España.   
Por otro lado mediante un sistema electromecánico simple durante el 
proceso de lavado, se enviará una señal a la primera OI, para que se detenga 
si estuviese funcionando. Los lavados se programan en horario nocturno 







cuando no hay pacientes dializándose. Si se diese el caso de hacer una 




Figura 6.14 Doble lecho de CAG en serie. 
 
6.5.3. Cálculo y dimensionamiento de la etapa. 
 
A la hora de dimensionar correctamente un lecho de CAG, primeramente 
habrá que conocer el tipo de desinfección que se lleva a cabo en la ETAP del 
municipio donde se va a instalar la planta de producción de agua para 
diálisis. Si se usa cloro libre, habrá poca concentración de cloraminas, pero 
quizás, una presencia significativa de THM. Por el contrario, si la compañía 
utiliza la monocloramina como agente desinfectante, el cloro libre y los THM 
podrían ser despreciables a la hora de dimensionar el lecho de CAG.  
 







En este caso vamos a suponer que sabemos que la desinfección en la 
ETAP se realiza mediante cloro libre y en el análisis de agua de referencia 
según la tabla 5.3, vemos que no hay presencia significativa de cloraminas. 
Por tanto el lecho GAC tiene que primeramente dimensionarse para eliminar 
el cloro libre del agua. Por otro lado, es de esperar una presencia notable de 
THA y quizás de HAA, aunque no tenemos datos.  
A continuación se indican los valores máximos para cada tipo de 
sustancia según la  normativa vigente. Estos valores límite deben ser 
considerados como la concentración de entrada del agua en el lecho de 
carbón activo a efectos de su diseño. Para cada tipo de sustancia fijaré de 
modo arbitrario una concentración máxima admisible a la salida del lecho 
CAG, de un 5% del valor límite anterior, es decir este valor será el punto de 
ruptura del lecho. 
Cloro libre: El agua de consumo humano, según el RD 865/2003, en el 
caso de que se use cloro para desinfectar, debe mantener una concentración 
de cloro libre residual de entre 0,2 a 1 mg/l. Por tanto hay que dimensionar la 
capacidad del carbón activo para tratar agua, en el peor de los casos para 1 
mg/l de cloro libre residual. 
 
Cloraminas: Para el cloro combinado residual, el RD 140/2003 establece 
un límite máximo de 2 mg/l. Así la cantidad de cloraminas que nos podemos 
encontrar en un agua de consumo humano, será como máximo de 2 mg/l. 
 
Carbono orgánico total: En las fuentes de agua, el COT procede de la 
materia orgánica natural (MON) en descomposición y de compuestos 
químicos sintéticos. El ácido húmico, ácido fúlvico, aminas, y urea son algunos 
tipos de materia orgánica natural. 
 
Para el COT no existe ningún límite, siendo además un parámetro muy 
variable para cada fuente de abastecimiento primaria de la red pública, 







incluso dentro de cada abastecimiento es frecuente una cierta variación 
estacional. Por tanto será un parámetro muy a tener en cuenta en el diseño 
de un lecho de GAC. En el presente trabajo, para hacer los cálculos tomaré un 
valor máximo de referencia de 2 mg/l. 
 
Trihalometanos: Para los trihalometanos totales, según el RD 140 2003, 
como suma de bromodiclorometano, bromoformo, cloroformo y 
dibromoclorometano ≤ 100 µg/l.  
 
 
Figura 6.15 Trihalometanos más frecuentes. 
 
 
Ácidos haloacéticos: Los haloácidos, representados por el ácido 
tricloroacético y dicloroacético  para los que la OMS proporciona un valor guía 
de 200 y 50 µg/l respectivamente. 
 
Tabla 6.9 Concentraciones para dimensionar un lecho CAG. 
SUSTANCIA O GRUPO CONCENTRACIÓN 
ENTRADA  (mg/l) 
CONCENTRACIÓN DE 
RUPTURA (mg/l) 
Cloro libre 1 0,05 







Cloraminas 2 0,10 
Materia orgánica natural 2 (no legislado) 0,10 
Trihalometanos totales 0,1 0,005 
Ácido tricloroacético 0,2 0,010 
Ácido dicloroacético 0,05 0,0025 
 
El lecho debe dimensionarse para retener una mezcla de componentes, 
en nuestro caso serán cloro libre, MON, THM y HAA.  
Es lógico suponer que las sustancias anteriores no van a reaccionar entre 
sí, ya que al fin y al cabo, llegan tal cual en el agua a la entrada del lecho.  Por 
otro lado, hay que tener en cuenta, que cada sustancia interaccionará con el 
lecho CAG de forma diferente. Primero para cada sustancia el lecho tendrá 
una capacidad de adsorción, pudiendo ser muy distintas entre sí, por otro 
lado la cinética de adsorción también será diferente. Todo lo anterior se 
traducirá en que el CAG mostrará un comportamiento selectivo para cada 
especie química, de tal manera que en la corriente de agua que lo atraviese, 
primero desaparecerá la sustancia más afín al CAG, a continuación la 
segunda y así continuaría el proceso siempre y cuando siga habiendo CAG. 
El caudal a tratar es de 9,6 m3/h. El caudal específico o velocidad lineal 
de flujo a través  del lecho debe estar entre 1 y 30 m/h [3]. Por tanto el área 
transversal del lecho y su diámetro pueden ser calculados en este momento 
fijando un caudal específico de 25 m/h, área transversal 0,384 m2 y el 
diámetro del lecho 0,7 m. 
 
Otra variable muy importante es el tiempo de contacto (EBCT en inglés) 
entre el flujo de agua y el lecho de CAG. Para la eliminación de cloro libre se 
requieren tiempos muy pequeños ya que es una reacción casi instantánea, 
pero para otras sustancias químicas esto no es así. Para la eliminación de 
cloraminas se han necesitado tiempos de hasta 30 minutos. El tiempo de 







contacto en un lecho de CAG, en general puede oscilar entre 1 y 20 minutos  
[3]. El tiempo de contacto se define según la siguiente ecuación: 
 
Q
Vtc = [Ec. 6.10] 
Donde: 
tc es el tiempo de contacto. 
V es el volumen aparente del lecho. 
Q es el caudal que lo atraviesa. 
 
No tengo datos para los THM, etc…. Así que voy a fijar un tiempo de 
contacto mínimo de 3 minutos. Esto implica un volumen del lecho de 0,48 m3.  
 
A partir de este dato la altura del lecho será de 1,25 m, y la altura del 
recipiente que lo contiene de un 50% más para permitir su expansión durante 
el proceso de lavado en contracorriente, es decir 1,88 m. 
 
El tiempo de ruptura para el cloro libre se puede estimar a partir de la 
ecuación [4.12], para la cual, a su vez, es necesario estimar la capacidad de 
adsorción del CAG para sus condiciones específicas de operación, mediante 
las isotermas Freunlich. Como la reacción del cloro libre con el CAG, puede 
considerarse instantánea, la capacidad para retenerlo puede suponerse que 
es igual a la de equilibrio.  
 
Para otras sustancias no se puede suponer que se haya alcanzado el 
equilibrio. Este problema puede resolverse multiplicando la capacidad de 
adsorción en el equilibrio de un CAG para un determinado compuesto 
químico, por un factor de eficacia que depende del tiempo de contacto. 
Desgraciadamente este factor sólo puede hallarse experimentalmente. Para 
poder ilustrar el procedimiento voy a hacer una estimación del factor de 
eficacia: Primeramente el tiempo máximo de contacto necesario para las 







sustancias que estamos considerando son 30 minutos para las cloraminas, 
las demás requieren tiempos menores. Se ha fijado previamente un tiempo 
de contacto de 3 minutos en el lecho. Así que el factor podría ser de F=0,1 
(=3/30). 
 
Voy a tomar un valor para la densidad aparente del lecho de CAG, de 500 
kg/m3. También fijo un tiempo para la regeneración del lecho de 730 días, 
dos años. Ambos valores son normales para este tipo de CAG. 
 
Para el cloro libre se han tomado los datos de la isoterma de Freundlich de un 
carbón activo comercial no especificado [3], K=2,244 y n=1,678. 
CLORO LIBRE     
Parámetros funcionamiento    
Q (m3/h)= 9,6    
horas funcionamiento diarias = 13    
Factor de eficacia= 1    
tiempo regeneración (d)= 730    
     
Características del GAC    
Densidad (g/l) 500    
Volumen (l) 480    
   Resultados  
Constantes de Freundlich para el cloro libre  Y0 (mg/g)= 7,0659 
K ((mg/g)/(mg/l)1/n)= 7,38    
1/n = 0,8479  Yb (mg/g)= 7,0659 
     
Concentraciones diseño  tb (días)= 13936,7 
C0 (mg/l)= 1    
Cb (mg/l)= 0,05  % Utilizado = 5,2 
 
Para la materia orgánica natural se han tomado los datos de la isoterma de 
Freundlich de un carbón activo comercial  [3], K=22.47 y 1/n=0.774. 
MON     
Parámetros funcionamiento    
Q (m3/h)= 9,6    
horas funcionamiento diarias = 13    
Factor de eficacia= 0,1    







tiempo regeneración (d)= 730    
     
Características del GAC    
Densidad (g/l) 500    
Volumen (l) 480    
   Resultados  
Constantes de Freundlich para la MON  Y0 (mg/g)= 36,9282 
K ((mg/g)/(mg/l)1/n)= 22,47    
1/n = 0,774  Yb (mg/g)= 3,6928 
     
Concentraciones diseño  tb (días)= 3641,8 
C0 (mg/l)= 2    
Cb (mg/l)= 0,1  % Utilizado = 20,0 
 
En el caso de los trihalometanos, se elige el cloroformo (CHCl3) como especie 
representativa por ser el THM más común en aguas cloradas. Se han tomado 
los datos de la isoterma de Freundlich de un carbón activo comercial  [3], 
K=2,6 y 1/n=0,73. 
TRIHALOMETANOS     
Parámetros funcionamiento    
Q (m3/h)= 9,6    
horas funcionamiento diarias = 13    
Factor de eficacia= 0,1    
tiempo regeneración (d)= 730    
     
Características del GAC    
Densidad (g/l) 500    
Volumen (l) 480    
   Resultados  
Constantes de Freundlich para el cloroformo  Y0 (mg/g)= 0,4663 
K ((mg/g)/(mg/l)1/n)= 2,6    
1/n = 0,73  Yb (mg/g)= 0,0466 
     
Concentraciones diseño  tb (días)= 919,8 
C0 (mg/l)= 0,1    
Cb (mg/l)= 0,005  % Utilizado = 79,4 
 
 







Para los ácidos haloacéticos, al haber dos sustancias reguladas hay que 
hacer el estudio para cada una de ellas. Los datos de la isoterma de 
Freundlich de un carbón activo comercial no especificado  [17], para el ácido 
tricloroacético K=166,53 y 1/n=0,422 y para el ácido dicloroacético K=30,14 
y 1/n=0,527. 
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO     
Parámetros funcionamiento    
Q (m3/h)= 9,6    
horas funcionamiento diarias = 13    
Factor de eficacia= 0,1    
tiempo regeneración (d)= 1095    
     
Características del GAC    
Densidad (g/l) 500    
Volumen (l) 480    
   Resultados  
Constantes de Freundlich para el A. tricloroacético  Y0 (mg/g)= 82,6279 
K ((mg/g)/(mg/l)1/n)= 166,53    
1/n = 0,422  Yb (mg/g)= 8,2628 
     
Concentraciones diseño  tb (días)= 81487,0 
C0 (mg/l)= 0,2    
Cb (mg/l)= 0,01  % Utilizado = 1,3 
 
ÁCIDO DIICLOROACÉTICO     
Parámetros funcionamiento    
Q (m3/h)= 9,6    
horas funcionamiento diarias = 13    
Factor de eficacia= 0,1    
tiempo regeneración (d)= 730    
     
Características del GAC    
Densidad (g/l) 500    
Volumen (l) 480    
   Resultados  
Constantes de Freundlich para el A. dicloroacético  Y0 (mg/g)= 6,0501 
K ((mg/g)/(mg/l)1/n)= 30,14    
1/n = 0,527  Yb (mg/g)= 0,6050 







     
Concentraciones diseño  tb (días)= 23866,2 
C0 (mg/l)= 0,05    
Cb (mg/l)= 0,0025  % Utilizado = 3,1 
 
Y0 es la capacidad de adsorción del CAG para una determinada sustancia 
cuando se ha alcanzado el equilibrio. 
Yb es la capacidad de adsorción del CAG para una determinada sustancia en 
las condiciones de operación del lecho, en este caso como ya se ha explicado 
anteriormente obedece a la ecuación: 
 
Yb = F Y0  [Ec. 6.11] 
 
Donde F es el factor de eficacia. 
tb es el tiempo de ruptura calculado según [4.12] 
% Utilizado es el porcentaje del lecho agotado por una determinada sustancia 
al cabo del tiempo de regeneración. 
 
Como se puede comprobar son datos muy dispares, parece que la sustancia 
que tiene peor comportamiento es el cloroformo, aunque hay que recordar 
que en realidad está representando a cuatro sustancias distintas. Por otro 
lado los valores para las isotermas de Freundlich no se han hallado para el 
mismo tipo de carbón activo, ni seguramente para el resto de condiciones 
experimentales y muy especialmente la temperatura.  
 
De modo que, teniendo en cuenta las limitaciones mencionadas, si sumamos 
los porcentajes de lecho agotado para cada sustancia tenemos 109 %, es 
decir necesitaríamos un 9 % más de CA para poder purificar el agua durante 
dos años. Por tanto el lecho debe contener 0.524 m3 de CAG. Esto implica 
una altura del lecho de 1,37 m y unas dimensiones para cada botellón de D = 
0,7 m2 y L = 2 m. 







Para calcular las pérdidas de carga me voy a basar en el diagrama que para 
ello nos ofrece la compañía CALGON, de su producto CAG CENTAUR 12x40 
sus características principales pueden consultarse en el anexo 10.4. 
 
La velocidad lineal de flujo a través del lecho era de 25 m/h = 0,695 cm/s. 
Introduciendo este dato en el diagrama de la figura 6.16, vemos que nos 
salimos fuera de la gráfica, pero esto no es un problema ya que al ser la 
relación lineal podemos estimar la pérdida de carga para nuestras 
condiciones de operación, sólo tenemos que conocer dos puntos de la gráfica. 
 
 
Figura 6.16 Pérdida de carga en lecho CAG CENTAUR 12x40. 
Los puntos hallados son (0,19 cm/s, 2 kPa/m) y (0,51 cm/s, 6 kPa/m) 
entonces la pendiente de la recta es m=4/0,32=12,5, la intersección con el 
eje de ordenadas evidentemente es cero. Por tanto la pérdida de carga para 
otras velocidades lineales de flujo responde a la ecuación [6.12] 
 







Δp = 12,5v0 [Ec. 6.12] 
Donde: 
Δp es la pérdida de carga específica en kPa/m. 
V0  es la velocidad lineal de flujo o caudal específico en cm/s. 
 
Finalmente Δp = 8,69 kPa/m, ahora sólo falta multiplicar este valor por la 
longitud del lecho CAG, obteniendo una pérdida de carga total de 11,91 kPa, 
o lo que es lo mismo 0,12 bar en cada lecho de CAG. Pero en la etapa hay 
dos,  por tanto ΔP3  = 0.24 bar. 
Tabla 6.10 Características del flujo de agua. 
CARACTERÍSTICAS DEL AGUA AL FINALIZAR LA ETAPA 4 
Caudal (m3/h) 9,6 
Presión (bar) 2,05 
pH 7,2 
Conductividad (μS/cm) 403 
SDI < 2,4 
Dureza (ºf) 0 
Cloro total (mg/l) 0 
 
 
6.6. Doble ósmosis inversa con acumulación intermedia. 
 
6.6.1. Justificación. 
Esta etapa consta de una primera ósmosis inversa, cuya producción se 
recogerá en unos depósitos de acumulación, y desde los cuales se alimentará 
a otra segunda ósmosis inversa que producirá un agua con una gran calidad, 
que abastecerá en continuo las necesidades del anillo de distribución.  







Mediante un sistema de dos OI en serie, donde cada OI es capaz de 
trabajar autónomamente con su sistema de bombeo, se consiguen varias 
ventajas, aunque el coste de inversión en un primer momento sea mayor: 
 Se consigue un agua de mayor calidad ya que en cada OI se eliminan 
del 90 al 99% de sales disueltas. 
 El rechazo de la segunda OI se realimenta a la entrada de la planta con 
lo que se diluye el agua de aporte y mejoran las condiciones de 
funcionamiento de todos los equipos en general, además de esta 
manera no aumenta el consumo de agua, a pesar de tener dos 
equipos de OI.  
 En caso de fallo de una de las OI se puede continuar funcionando con 
la otra, produciendo un agua de calidad suficiente para continuar con 
la hemodiálisis hasta que se termine la sesión. 
 La segunda OI permite tener una acumulación de agua en la planta 
con una calidad excelente, en previsión de una avería que afectase a 
las dos OI. Si sólo tuviésemos una OI, no podríamos tener una 
acumulación a continuación de ésta por el alto riesgo de 
recontaminación del agua. 
 
6.6.2. Ecuaciones y balances másicos de la etapa. 
Una ecuación muy importante que debe cumplirse en todo momento es el 
balance másico de la OI [6.13]. 
 
Figura 6.17 Caudales en una OI. 








Qa1 = Qr1 + Q1 [Ec. 6.13] 
Donde: 
Qa1 es el caudal de alimentación a la OI. 
Q1 es el caudal de permeado o producción. 
Qr1 es el caudal de rechazo.  
El rechazo de la primera OI, es el único flujo de toda la planta, salvo los 
caudales de lavado de los equipos de las etapas previas, que arrastra las 
impurezas concentradas que llevaba el agua, y se vierte al desagüe. 
Recordemos que el rechazo de la segunda OI, se realimenta al comienzo de la 
planta, por tanto: 
QN = Qr2 + QE [Ec. 6.14] 
Donde: 
QN es el caudal de alimentación a la OI, y por tanto a la planta. 
Qr2 es el caudal de rechazo de la segunda OI. 
QE es el caudal de aporte desde la red de agua potable. 
Otra condición que deben cumplir los caudales de las OI es que la 
producción de agua de la primera OI debe ser suficiente para cubrir el 
suministro de la segunda, es decir el caudal de producción de la primera OI 
debe ser mayor o igual al caudal de permeado y rechazo de la segunda 
ósmosis.  
Q1 ≥ Qr2 + Q2 [Ec. 6.15] 
Por otro lado el caudal producido por la segunda OI se distribuirá a través 
del anillo a cada puesto de hemodiálisis. Sin embargo no todo el caudal es 
consumido y parte se retornará a la acumulación intermedia: 
Q2 – Qu = QS [Ec. 6.16] 
 







Qu = 1 m3/h, es el caudal punta útil de la planta, lo que se consume en los 
puestos con todos los pacientes conectados.  
QS  es el caudal que sobra en el anillo de distribución. 
 
6.6.3. Primera ósmosis Inversa. 
Como seguridad de la OI, delante de ella se instalarán unos filtros de 
cartucho de polipropileno. Estarán dispuestos en serie de mayor a menor 
tamaño de poro, es decir el primero será de 20 µm, el segundo de 10 µm, el 
tercero de 5 µm y el último de 1 µm. Su longitud la elegiré de 1016 mm, esto 
implica una superficie de algo más de cuatro veces la del filtro de 25 cm, 
estándar para tener un bajo caudal específico y una mejor calidad del filtrado. 
Así pues entrando en la gráfica de la figura 6.18, con la cuarta parte del 
caudal 2,4 m3/h, se obtiene unas pérdidas de carga respectivamente de 
0.05, 0.06, 0.06 y 0.08 bar. En total Δp4 = 0.25 bar.  
En este punto hay que comprobar que la presión a la entrada de la OI sea 
mayor de 0,5 bar. P = 1,72 > 0,5 bar. 








Figura 6.18 Diagrama de pérdidas de carga en cartuchos GESFILTER. 
La OI producirá agua para abastecer la acumulación intermedia, por tanto 
funcionará controlada por un nivel en los depósitos de acumulación, esto 
implica que habrá momentos en los que permanecerá parada en tanto no se 
alcance la posición de llenado. Esta forma de trabajar induce una primera 
ecuación de funcionamiento en [6.17], en la cual he fijado 1 m3 como 
volumen de accionamiento del nivel. 
Q1 x tp = 1 + (Qa2 – QS) x tp  [Ec. 6.17] 
 
Pero al cumplirse las ecuaciones [6.16] y [6.13] la expresión finalmente 
queda como: 
Q1 x tp = 1 + (Qr2  + Qu) x tp  [Ec. 6.18] 
 
Donde: 







Q1 es el caudal de permeado de la primera OI. 
Q2 es el caudal de permeado de la segunda OI. 
Qa2 es el caudal de alimentación a la segunda OI. 
Qr2 es el caudal de rechazo de la segunda OI. 
QS es el caudal sobrante del anillo de distribución. 
Qu es el caudal punta útil de la planta = 1 m3/h. 
tp es el tiempo de parada. 
Fijando el tiempo de parada en 30 minutos se obtiene que: 
Q1 = 3 + Qr2 (m3/h) [Ec. 6.19] 
Para dimensionar esta OI he elegido la membrana RO-390-FF de DOW 
CHEMICAL, cuyas características pueden verse en el anexo 10.6. Este modelo 
de MOI está diseñado precisamente para su uso en la industria farmacéutica, 
hospitales y en general donde se requiera un agua ultrapura de gran calidad.  
Es una MOI de poliamida para no favorecer la proliferación de bacterias, y de 
configuración en espiral para facilitar su autolimpieza.  
A la hora de calcular un sistema de OI actualmente, no tiene sentido 
hacerlo sin un programa informático, dada la complejidad de los cálculos. Por 
otro lado, el fabricante es el más interesado en que su programa de cálculo 
estime lo más fielmente posible el comportamiento futuro de una OI, por 
razones obvias para su propio negocio.  
Existen numerosos fabricantes de MOI y prácticamente todos tienen un 
programa de cálculo para sus membranas. He elegido el programa ROSA de la 
compañía DOW CHEMICAL ya que es de acceso libre y existe mucha 
información sobre las características de sus MOI. 
Como datos al programa ROSA, primeramente hay que elegir el tipo de 
agua que se va a tratar. 







Dentro de las opciones que ofrece el programa la más parecida es 
Surface Supply SDI<5, es decir, agua superficial con un SDI menor que cinco. 
A continuación se introducen los datos del análisis químico, los cuales 
pueden verse en la tabla 6.14 como entrada en la segunda columna. Pero hay 
que tener en cuenta que la dureza del agua, es decir, la cantidad de iones 
Ca+2 y Mg+2 ha sido eliminada en la etapa de descalcificación y sustituida 
por Na+, por tanto en lugar del calcio y magnesio se tendrá sodio, el cual 
contribuirá al cálculo de presión osmótica. 







[Ca++] 67,40 20,04 3,36 
[Mg++] 12,60 12,15 1,04 
[Na+] 30,74 22,99 1,34 
 Total [Na+] = 5,74 
 
Entonces la concentración de sódio en el flujo de entrada a a la primera 
OI es de [Na+] = 5,74 meq/l, lo cual a su vez se corresponde con una 
concentración de 131,90 mg/l. 
Se fija un 50% como valor para la conversión de la primera OI, lo cual es 
un valor habitual en este tipo de instalaciones.  
Como el valor del permeado viene dado por la fórmula [6.19], sé que 
tiene que ser mayor de 4 m3/h (como en la segunda OI la conversión será 
también del 50%, el caudal será mayor de 1 m3/h que es el caudal punta útil 
de la planta). Así pues, elijo una configuración habitual en este tipo de 
instalaciones y voy probando con caudales de permeado mayores que 4 
m3/h, hasta que el programa ofrece una presión y caudal en la entrada 
normales. En este caso la configuración consiste en cuatro recipientes de 







presión con dos membranas cada uno y conectados en serie por el rechazo. 
Si el programa no da ningún aviso por exceso o defecto de algún parámetro 
podremos dar por buena la elección de las membranas y la configuración de 
la OI. Por último el programa genera unas tablas con los datos que pueden 











Tabla 6.12. Datos generales de la primera OI obtenidos del programa ROSA. 
Feed Flow to Stage 1 9.60 m³/h  
Pass 1 Permeate 
Flow 
4.80 m³/h 
Raw Water Flow to 
System 
9.60 m³/h  Pass 1 Recovery 50.00 % 
Feed Pressure 11.90 bar  Feed Temperature 10.0 C 








Total Active Area 289.85 M²  
Average Pass 1 
Flux 
16.56 lm2h 
Water Classification: Surface Supply SDI < 5  Average NDP 9.76 bar 
  Power 3.97 kW 
  Specific Energy 0.83 kWh/m³ 
 
Primeramente hay que saber que “Stage” (etapa), se refiere al primer 
módulo de presión de los cuatro en serie de que consta la OI, cada uno de los 
cuales con dos MOI en su interior dispuestas como en la figura 4.28. La 
palabra “Pass” se refiere a la OI completa. Finalmente “Elements” hace 
referencia a las unidades de MOI. 
 
En color azul podemos ver los datos introducidos al programa, esto es: El 
caudal permeado, la reconversión total de la OI, la temperatura del agua, los 
TDS (que el propio programa calcula a partir de las concentraciones de 
sustancias químicas del agua de entrada) y el factor de flujo. 







Al calcular un sistema de OI siempre será más desfavorable suponer una 
temperatura baja, ya que la producción en ese caso disminuye. También 
como dato estamos diciendo al programa que no se usará ningún aditivo 
químico en la entrada y que el número de unidades de membranas es de 8. 
 
Los resultados de los demás parámetros están de color marrón. Se puede 
ver un caudal necesario de alimentación de 9,60 m3/h, el cual será usado en 
el diseño de todas las etapas anteriores. La presión necesaria en la entrada, 
11,90 bar para poder conseguir el caudal permeado que hemos fijado como 
dato (4,80 m3/h). Pero como se ha visto antes, el agua de alimentación a la 
OI ya llega con una presión de 1,72 bar, por tanto habrá que descontarla de la 
presión que debe dar la ósmosis, entonces la POI = 11,90 – 1,72 + 0,5 = 
10,68 bar. Con estos dos datos ya se podría elegir la bomba de la OI, que 
aplicando la ecuación [] es 3,6 kW.  Por su parte el programa supone que la 
bomba recibe el agua sin presión y calcula su potencia: 3,97 kW con un 
rendimiento del 80%. También calcula la energía necesaria por cada metro 
cúbico de producción, 0,83 kW/m3. 
 
El programa también nos informa de cuál es el área total activa de las 
membranas; 289.85 m2, del flujo específico medio de la OI; 16,56 lm2h litros 
por metro cuadrado y hora, y de la fuerza impulsora de presión neta media en 
la OI “NDP”, 9,76 bar. 
Tabla 6.13 Valores de algunos parámetros en cada módulo de la primera OI. 





















1 RO-390-FF 1 2 9.60 11.56 8.26 11.00 1.34 18.54 1.58 
2 RO-390-FF 1 2 8.26 10.66 7.01 10.21 1.24 17.15 1.94 
3 RO-390-FF 1 2 7.01 9.87 5.86 9.52 1.15 15.87 2.47 
4 RO-390-FF 1 2 5.86 9.17 4.80 8.91 1.06 14.68 3.26 
 







En la tabla 6.13, se puede ver como varían los caudales y presiones de 
alimentación y rechazo a su paso por cada módulo. Por otro lado, como el 
permeado se recoge en paralelo, el programa indica el caudal, TDS y el flujo 
específico medio, en las corrientes de permeado que se generan en cada 
módulo.  Se puede comprobar cómo por cada “PV” recipiente de presión, hay 
dos unidades de membranas. 
Tabla 6.14 Valores de las concentraciones de sustancias químicas y su evolución en la 
primera OI. 
Pass Streams 
























0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
K 4.30 4.30 4.98 5.82 6.91 8.35 0.12 0.16 0.21 0.29 0.19 
Na 131.90 131.90 153.32 180.41 215.67 263.25 0.24 0.33 0.46 0.64 0.41 
Mg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Sr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ba 0.07 0.07 0.08 0.09 0.11 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
CO3 0.19 0.19 0.27 0.38 0.55 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
HCO3 243.41 243.41 282.88 332.73 397.56 484.97 0.83 0.93 1.09 1.35 1.04 
NO3 9.30 9.30 10.72 12.57 14.89 17.97 0.30 0.39 0.54 0.74 0.48 
Cl 19.78 19.78 22.99 27.06 32.35 39.48 0.03 0.04 0.06 0.08 0.05 
F 0.17 0.17 0.20 0.23 0.28 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
SO4 54.48 54.48 63.33 74.54 89.13 108.82 0.06 0.08 0.11 0.15 0.10 
SiO2 0.90 0.90 1.05 1.23 1.47 1.80 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
Boron 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
CO2 26.89 26.89 26.92 26.96 27.04 27.16 26.45 26.53 26.63 26.78 26.59 







TDS 464.51 464.52 539.82 635.06 758.92 925.98 1.58 1.94 2.47 3.26 2.26 
pH 7.20 7.20 7.26 7.32 7.39 7.47 5.00 5.05 5.12 5.20 5.09 
 
En la tabla 6.14, se pueden ver los valores para cada sustancia química 
que hemos introducido al programa como dato, en la segunda columna, y su 
evolución individual tanto en el rechazo como en el permeado en cada 
módulo de la OI. La tercera columna en este caso es igual que la segunda, ya 
que el programa puede ajustar automáticamente el valor de alguna especie 
para equilibrar el balance iónico del agua, pero como hemos partido de un 
análisis completo el programa no ha hecho ninguna modificación. 
 
Tabla 6.15 Valores de algunos parámetros en cada membrana de la primera OI. 















 1 0.07 0.68 1.55 9.60 464.52 11.56 
 2 0.07 0.66 1.62 8.92 499.80 11.26 















 1 0.08 0.63 1.81 8.26 539.61 10.66 
 2 0.08 0.61 2.07 7.63 584.01 10.42 















 1 0.08 0.58 2.32 7.01 635.49 9.87 
 2 0.09 0.57 2.62 6.43 692.60 9.68 















 1 0.09 0.54 3.05 5.86 759.72 9.17 
 2 0.10 0.53 3.47 5.33 834.95 9.03 
 







En la tabla 6.15, se puede ver la conversión que se consigue en cada 
membrana. Igualmente vemos cómo varían los caudales y concentraciones de 
permeado y alimentación (la alimentación de una es el rechazo de la anterior) 
a su paso por cada unidad de membrana. También da la presión a la entrada 
de cada membrana.  
Tabla 6.16 Valores de algunos parámetros de ROSA relativos al problema de la 
incrustación de las MOI. 
 Raw Water Concentrate  
pH 7.20 7.47  
Langelier Saturation Index -7.33 -6.50  
Stiff & Davis Stability Index -6.49 -5.90  
TDS (mg/l) 464.51 925.98  
HCO3 243.41 484.84  
CO2 26.89 27.15  
CO3-2 0.19 0.84  
CaSO4 (% Saturation) 0.00 0.00  
BaSO4 (% Saturation) 123.37 492.38  
SrSO4 (% Saturation) 0.00 0.00  
CaF2 (% Saturation) 0.00 0.00  
SiO2 (% Saturation) 0.95 1.89  
Mg(OH)2 (% Saturation) 0.00 0.00  
 
En la tabla 6.16, el programa nos da información relativa a la posibilidad 
de que se formen incrustaciones en las membranas reduciendo su eficacia u 
obligando a una limpieza más frecuente. “Raw water” es el agua bruta, el 
agua de alimentación, “Concentrate” es el caudal de rechazo de la OI. 
 
El primer grupo de parámetros se refieren precisamente a índices de 
incrustación por precipitados, así tenemos el LSI (índice de Langelier) y el  
S&DSI (índice de Stiff & Davis). 
 
El LSI  indica el grado de saturación del agua con respecto al carbonato 
cálcico (CaCO3), correlacionándolo con el pH como variable principal. El pH 
influye en los equilibrios: 







A pH bajo, los carbonatos y bicarbonatos pasarán a ácido carbónico, por 
lo que no habrá riesgo de deposiciones ni precipitaciones de CaCO3 (o lo que 
es lo mismo, el agua no presentará propiedades incrustantes). En cambio, la 
elevada concentración de H2CO3 provocará que el agua presente 
características corrosivas. 
 
Por el contrario, a pH elevados, habrá gran concentración de CO3-2 y muy 
poco ácido carbónico, por lo que el agua no tendrá propiedades corrosivas. 
No obstante, los carbonatos tenderán a combinarse con los iones Ca+2 para 
formar CaCO3. Este carbonato cálcico podría llegar a precipitar al alcanzar 
una concentración dada (marcada por su equilibrio de solubilidad), 
provocando deposiciones y dando al agua lo que se conoce como condiciones 
incrustantes. 
 
La fórmula para calcular el LSI es la siguiente: 
 
LSI = ph – pHs [Ec. 6.20] 
Siendo: 
-pH = pH medido en el agua. 
-pHs = pH de saturación en CaCO3, que se calcula mediante la fórmula: 
 
pHs = (9,3+A+B) – (C+D) [Ec. 6.21] 
Donde: 
A = (Log10 [TDS] - 1) / 10 
B = -13.12 · Log10 (T(K)) + 34.55 
C = Log10 [Ca++ en forma de CaCO3] - 0.4 
D = Log10 [Alcalinidad Total Carbonatada] 
 
Todos los parámetros que se encuentran entre corchetes corresponden a 
concentraciones, medidas en mg/l. La Alcalinidad Total Carbonatada se 







refiere a las ppm de carbonatos que se encuentran libres, de forma que 
actúan como bases, alcalinizando el agua. 
 
Como se observa en las fórmulas anteriores, el LSI se ve afectado por el 
pH, el TDS, la temperatura y las concentraciones de carbonatos, tanto libres 
como unidos al catión Ca+2. Así se deduce que: 
 
- Un agua con un LSI de cero corresponderá a un agua en condiciones 
óptimas de estabilidad: ni corrosiva ni incrustante. 
- Un agua con un LSI positivo corresponderá a un agua con propiedades 
incrustantes, en la que se darán precipitaciones y deposiciones de 
carbonato cálcico. 
- Un agua con un LSI negativo corresponderá a un agua con 
propiedades corrosivas. 
 
Por ejemplo, un agua con un índice LSI de 1,0 será un agua incrustante a 
la que una reducción de su pH en una unidad la llevaría a su condición de 
equilibrio y la haría por lo tanto, no corrosiva ni incrustante. Si por el contrario 
se tiene un agua con un LSI de -0,85, el índice indicaría que se trata de un 
agua corrosiva, a la que un aumento de su pH en 0,85 unidades llevaría a su 
estado óptimo. 
 
No obstante, hay que tener en cuenta que, a efectos prácticos, el LSI 
puede perfectamente alcanzar valores distintos de cero, siempre y cuando no 
se alejen en exceso. En aplicaciones de ósmosis inversa, se evitan valores de 
LSI positivos, y es recomendable que el flujo de rechazo (que es el más 
concentrado) presente un LSI cercano a -0,2. Esto indica que dicho flujo está 
a 0,2 unidades de pH por debajo de su estado de equilibrio, por encima del 
cual comenzaría el riesgo de precipitaciones de carbonato cálcico. 
 







(S&DSI): Es un parámetro que mide el grado de saturación del agua con 
respecto al carbonato cálcico, al igual que el LSI. Este índice trata de corregir 
las deficiencias que presenta el LSI a elevados valores de TDS. Generalmente 
se acepta la siguiente división: 
 
- Utilizar el LSI para valores de TDS < 10000 ppm (generalmente aguas 
salobres). 
- Utilizar el Stiff & Davis Index para valores de TDS > 10000 ppm 
(normalmente aguas marinas). 
 
Por lo demás, este parámetro funciona de igual forma que el LSI: indica la 
variación de pH que hay que realizar para llevar al agua a su situación de 
equilibrio respecto del CaCO3. En aplicaciones de ósmosis inversa, el criterio 
a la hora de escoger un S&DSI apropiado es el mismo que para el LSI: se 
buscan valores de S&DSI ligeramente negativos en la corriente de rechazo (de 
aproximadamente -0,2), de forma que se evite la precipitación de carbonato 
cálcico. 
 
Los siguientes parámetros son la concentración de varias sustancias muy 
importantes, TDS, bicarbonatos, dióxido de carbono y carbonatos: 
 
HCO3 (mg/l): Este parámetro indica la concentración en mg/l de los 
aniones bicarbonato. Como se avanzó en la descripción del parámetro LSI, el 
HCO3ˉ forma un equilibrio con el CO2 y el CO3-2 que se ve fuertemente 
afectado por el pH del medio. 
 
El CO2 (mg/l): Este parámetro indica la concentración en mg/l de CO2 
disuelto en agua. El CO2 es un gas relativamente soluble, producto de la 
hidrólisis del H2CO3. A efectos prácticos, ROSA englobará todo el H2CO3 y el 
CO2 dentro del parámetro “CO2 (mg/l)”. La presencia de CO2 en gran cantidad 
dota al agua de propiedades corrosivas.   







CO3-2 (mg/l): Este parámetro indica la concentración en mg/l de los aniones 
carbonato (CO3-2). La presencia o ausencia de carbonatos en un agua 
dependerá del pH al que se encuentre ésta. 
 
Además, los aniones CO3-2 reaccionan con los cationes Ca+2 para 
formar carbonato cálcico, que puede resultar peligroso para la instalación 
debido a su poca solubilidad. 
 
Finalmente hay una serie de sales de muy baja solubilidad, cuyos valores 
se expresan como el porcentaje de la concentración de saturación. En este 
caso vemos como no habría problema con ninguna sal, salvo con el sulfato de 
bario, para el que nos dice el programa que está presente en un 392,38% por 
encima de su saturación. Esto nos indica que a pesar de su bajísima 
concentración en el agua de entrada puede provocar un gran problema en la 
OI. En realidad, el bario, no va a interferir en esta etapa ya que ha sido 
eliminado del agua en las resinas de intercambio iónico, dada la alta 
selectividad que éstas muestran por el bario frente a otros cationes, incluso el 
propio calcio.  
Tabla 6.17 Características del flujo de agua. 
CARACTERÍSTICAS DEL AGUA TRAS LA PRIMERA OI 
Caudal permeado (m3/h) 4,80 
Presión (bar) 8,91 
pH 5,09 
Conductividad (μS/cm) 5,19 
SDI ≈0 
Dureza (ºf) 0 
Cloro total (mg/l) 0 
 
 








6.6.4. Acumulación intermedia. 
 
No es recomendable acumular el agua una vez producida por el alto 
riesgo de recontaminación existente, ya sea debido al tiempo que 
permanecería en contacto con los materiales que forman los depósitos y 
tuberías, los cuales van cediendo lentamente las sustancias químicas que 
forman sus estructuras, o por la posibilidad de multiplicación de 
microorganismos en su seno. Sin embargo una vez comenzada una sesión de 
hemodiálisis sería aún más grave que una avería impidiese el suministro de 
agua y los enfermos no pudieran terminar su tratamiento.  
 
Para solventar este problema, en este trabajo se propone mantener una 
acumulación de agua antes de la última ósmosis, con una desinfección final 
por UV. Además el agua de retorno que no se ha aprovechado en los 
monitores puede recogerse precisamente en este depósito de acumulación y 




La acumulación necesaria para cubrir el peor de los casos, debería ser 
suficiente para poder terminar una sesión de hemodiálisis con todos los 
puestos ocupados y suponiendo una avería al poco tiempo de haber 
empezado. 
 
Para calcular el volumen de acumulación hay que multiplicar el tiempo 
que dura una sesión de hemodiálisis 4h, por el caudal nominal de cada 
monitor de hemodiálisis 0.04 m3/h, y por el número de monitores 25, así 
obtenemos que es de 4 m3. 
 







Dependiendo de cómo sea el depósito habrá que aumentar al anterior 
volumen calculado dependiendo del NPSH de la bomba de la ósmosis 2, para 
asegurar que no cavite. Normalmente es suficiente con una altura de agua de 
20 cm por encima de la aspiración de las bombas, de modo que si el depósito 
tiene forma de prisma recto con una base de S m2, el volumen total del 
depósito debería ser de (4+Sx0.2) m3. 
 
Por razones de seguridad podría dividirse el volumen calculado en dos 
depósitos iguales, unidos por un colector común de aspiración conectado con 
la bomba de la segunda OI. Los depósitos deben tener a la salida una válvula 
cada uno para independizarlos en caso de avería o desinfección. 
 
Durante el funcionamiento normal de la planta el volumen de agua en la 
acumulación se va renovando. El tiempo de residencia estimado para una 
utilización de la planta del 60% (15 puestos), en dos turnos de 4 h cada uno, 
es de 6.7 h. Este valor asegura la renovación diaria del agua acumulada y así 
se minimiza el riesgo de contaminación. 
 
Es necesario que durante el funcionamiento normal no se creen 
depresiones o sobrepresiones en el interior de los depósitos, para ello será 
necesario permitir la entrada y salida de aire pero al mismo tiempo se debe 
impedir que penetren partículas de polvo o microorganismos presentes 
siempre en el aire. Para ello debe usarse un venteo individual para cada 
depósito, dotado con un filtro de aire que sea capaz al menos de retener 
partículas de 0,4 μm, y permitir un flujo de aire en ambas direcciones igual al 
caudal de agua en el proceso de llenado.  
 
A pesar de la filtración en el venteo, como puede verse en la figura [], 
algunos tipos de microorganismos podrían llegar hasta el agua acumulada, 
por tanto se hace necesario algún sistema que garantice la no proliferación 
de microorganismos en los tanques de acumulación. Para ello se propone la 







instalación de un juego de lámparas UV, encapsuladas en unos tubos de 
cuarzo y sumergidos en los tanques, próximos a las bocas de salida. 
 
Como ya se ha indicado una de las funciones de la acumulación es 
recoger el agua sobrante del anillo de distribución, por tanto cada depósito 
tendrá una acometida de retorno unida a través de una llave a la tubería 
general de retorno, de modo que también aquí se pueda aislar cada depósito. 
El agua del retorno llega mediante la diferencia de presión existente entre el 
anillo y el interior de los depósitos, donde el venteo proporciona 
prácticamente la presión atmosférica. Por tanto el sistema de retorno se 
comporta como un grifo abierto. 
 
6.6.5. Segunda ósmosis inversa. 
 
El funcionamiento de esta OI estará gestionado por un autómata, el cual 
dará orden de arrancar o parar en función de si hay demanda de agua en los 
puestos de HD. El autómata se basará en las señales de dos caudalímetros 
cuyo funcionamiento se explica en el punto 6.7.2. 
 
Esta segunda OI puede ser un poco más pequeña ya que debe servir una 
producción de sólo 2 m3. Estará constituida por solamente tres módulos con 
dos membranas cada uno, puesto que es el diseño mínimo para conseguir la 
producción mencionada a partir del agua de alimentación de la primera OI. 
Esto es así, ya que una de las razones de optar por un diseño en la planta de 
dos OI en serie, es para poder usar ésta en el caso de que la primera sufriese 
una avería. Por tanto a continuación vamos a ver los valores que nos ofrece 
ROSA para todos los parámetros que ya se han explicado en los cálculos de la 











Tabla 6.18. Datos generales de la segunda OI funcionando como única OI, obtenidos del 
programa ROSA. 
Feed Flow to Stage 1 4.00 m³/h  Pass 1 Permeate Flow 2.00 m³/h  
Raw Water Flow to System 4.00 m³/h  Pass 1 Recovery 50.00 %  
Feed Pressure 6.48 bar  Feed Temperature 10.0 C  
Flow Factor 0.85   Feed TDS 464.51 mg/l  
Chem. Dose (100% H2SO4) 0.00 mg/l  Number of Elements 6      
Total Active Area 217.39 M²  Average Pass 1 Flux 9.20 lmh  
Water Classification: Surface Supply SDI < 5  Average NDP 5.24 bar  
  Power 0.90 kW  
  Specific Energy 0.45 kWh/m³  
 
Vemos en la tabla 6.18 como la nueva OI, sólo con tres módulos y seis 
membranas, puede servir un caudal de 2 m3/h de permeado con una 
conductividad de aproximadamente 8 µS/cm. Esta conductividad es mayor 
que la exigida por la norma UNE 111-301-90 (anexo 1), pero hay que recordar 
que este funcionamiento sólo tendría lugar en caso de avería en la primera OI, 
por tanto no es el funcionamiento habitual, además los depósitos de 
acumulación aún tendrían 4 m3 de agua de menos de 10 µS/cm, por lo que 
durante un tiempo el agua de producción seguiría estando por debajo de 4,3 
µS/cm.  
Tabla 6.19. Valores de algunos parámetros en cada módulo de la primera OI, 
funcionando como la única OI. 





















1 RO-390-FF 1 2 4.00 6.13 3.26 5.98 0.74 10.15 1.89 
2 RO-390-FF 1 2 3.26 5.64 2.60 5.52 0.67 9.20 2.61 
3 RO-390-FF 1 2 2.60 5.18 2.00 5.10 0.60 8.25 3.88 
 
Tabla 6.20 Valores de las concentraciones de sustancias químicas y su evolución en la 
segunda OI, funcionando como única. 




























0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
K 4.30 4.30 5.22 6.45 8.19 0.16 0.23 0.35 0.24 
Na 131.90 131.90 161.49 202.70 262.89 0.35 0.51 0.81 0.54 
Mg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Sr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ba 0.07 0.07 0.09 0.11 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 
CO3 0.19 0.19 0.30 0.48 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 
HCO3 243.41 243.41 297.93 373.76 484.36 0.84 1.07 1.52 1.12 
NO3 9.30 9.30 11.27 13.88 17.55 0.41 0.60 0.90 0.62 
Cl 19.78 19.78 24.22 30.40 39.44 0.05 0.07 0.10 0.07 
F 0.17 0.17 0.21 0.26 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 
SO4 54.48 54.48 66.72 83.79 108.74 0.08 0.12 0.19 0.13 
SiO2 0.90 0.90 1.10 1.38 1.79 0.00 0.01 0.01 0.01 
Boron 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
CO2 26.89 26.89 26.93 27.01 27.16 26.56 26.68 26.84 26.69 
TDS 464.51 464.51 568.49 713.05 923.89 1.89 2.61 3.88 2.73 
pH 7.20 7.20 7.28 7.37 7.47 5.12 5.22 5.37 5.24 
 
Tabla 6.21 Valores de algunos parámetros en cada membrana de la segunda OI, 
funcionando como única. 















 1 0.09 0.37 1.65 4.00 464.51 6.13 
 2 0.10 0.36 2.13 3.63 511.69 6.05 






















 1 0.10 0.34 2.26 3.26 569.53 5.64 
 2 0.11 0.33 2.97 2.93 633.41 5.57 















 1 0.12 0.30 3.33 2.60 713.43 5.18 
 2 0.13 0.30 4.43 2.30 806.05 5.13 
Tabla 6.22 Valores de algunos parámetros de ROSA relativos al problema de la 
incrustación de las MOI, en la segunda OI funcionando como única. 
 Raw Water Concentrate  
pH 7.20 7.47  
Langelier Saturation Index -9.33 -8.33  
Stiff & Davis Stability Index -8.49 -7.90  
TDS (mg/l) 464.51 923.95  
HCO3 243.41 484.12  
CO2 26.89 27.15  
CO3 0.19 0.84  
CaSO4 (% Saturation) 0.00 0.00  
BaSO4 (% Saturation) 125.76 501.22  
SrSO4 (% Saturation) 0.00 0.00  
CaF2 (% Saturation) 0.00 0.00  
SiO2 (% Saturation) 0.95 1.89  
Mg(OH)2 (% Saturation) 0.00 0.00  
 
A continuación vamos a ver los valores de la segunda OI en 
funcionamiento normal, es decir, en serie con la primera. 
Tabla 6.23 Datos generales de la segunda OI obtenidos del programa ROSA. 
Feed Flow to Stage 1 4.00 m³/h  Pass 1 Permeate Flow 2.00 m³/h  
Raw Water Flow to System 4.00 m³/h  Pass 1 Recovery 49.99 %  
Feed Pressure 6.05 bar  Feed Temperature 10.0 C  







Flow Factor 0.85   Feed TDS 3.49 mg/l  
Chem. Dose (100% H2SO4) 0.00 mg/l  Number of Elements 6    
Total Active Area 217.39 M²  Average Pass 1 Flux 9.20 lmh  
Water Classification: RO Permeate SDI < 1  Average NDP 5.16 bar  
  Power 0.84 kW  
  Specific Energy 0.42 kWh/m³  
 
Tabla 6.24. Valores de algunos parámetros en cada módulo de la segunda OI 





















           1 RO-390-FF 1 2 4.00 5.71 3.28 5.55 0.72 9.99 0.73 
2 RO-390-FF 1 2 3.28 5.21 2.61 5.09 0.67 9.18 0.79 
3 RO-390-FF 1 2 2.61 4.75 2.00 4.67 0.61 8.42 0.85 
 
Tabla 6.25 Valores de las concentraciones de sustancias químicas y su evolución en la 
segunda OI. 
Pass Streams 




















0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
K 0.28 0.28 0.34 0.41 0.53 0.03 0.03 0.04 0.03 
Na 0.78 0.78 0.95 1.19 1.55 0.01 0.01 0.02 0.01 
Mg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Sr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
CO3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
HCO3 1.51 1.51 1.77 2.14 2.71 0.64 0.67 0.70 0.67 
NO3 0.70 0.70 0.84 1.04 1.33 0.06 0.07 0.09 0.07 







Cl 0.08 0.08 0.10 0.12 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 
F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
SO4 0.14 0.14 0.17 0.21 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 
SiO2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Boron 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
CO2 26.57 26.57 26.62 26.67 26.73 26.12 26.16 26.19 26.15 
TDS 3.49 3.49 4.17 5.12 6.56 0.73 0.79 0.85 0.79 
pH 5.09 5.09 5.16 5.24 5.34 4.74 4.76 4.77 4.75 
 
Tabla 6.26 Valores de algunos parámetros en cada membrana de la segunda OI. 















 1 0.09 0.36 0.72 4.00 3.49 5.71 
 2 0.10 0.36 0.74 3.64 3.80 5.62 















 1 0.10 0.33 0.77 3.28 4.17 5.21 
 2 0.11 0.33 0.80 2.94 4.59 5.15 















 1 0.12 0.31 0.83 2.61 5.12 4.75 
 2 0.13 0.30 0.86 2.30 5.75 4.70 
 
Tabla 6.27 Valores de algunos parámetros de ROSA relativos al problema de la 
incrustación de las MOI, en la segunda OI. 
 Raw Water Concentrate  
pH 5.09 5.34  
Langelier Saturation Index -13.51 -12.88  
Stiff & Davis Stability Index -10.79 -10.25  
TDS (mg/l) 3.49 6.56  







HCO3 1.51 2.71  
CO2 26.57 26.72  
CO3 0.00 0.00  
CaSO4 (% Saturation) 0.00 0.00  
BaSO4 (% Saturation) 0.00 0.00  
SrSO4 (% Saturation) 0.00 0.00  
CaF2 (% Saturation) 0.00 0.00  
SiO2 (% Saturation) 0.00 0.00  
Mg(OH)2 (% Saturation) 0.00 0.00  
 
La conductividad del agua de rechazo es de 10,25 µS/cm calculado a 
partir del dato de TDS de 6,56. 
Tabla 6.28 Características del flujo de agua. 
CARACTERÍSTICAS DEL AGUA TRAS LA SEGUNDA OI 
Caudal permeado (m3/h) 2 
Presión (bar) 0,89 
pH 4,75 
Conductividad (μS/cm) 1,23 
SDI 0 
Dureza (ºf) 0 
Cloro total (mg/l) 0 
 
 
6.7. Sistema de distribución de agua a cada puesto de HD. 
 
Finalmente para que el agua llegue a cada puesto de diálisis con la 
garantía de máxima pureza, y en las condiciones de caudal y presión 
necesarias para el correcto funcionamiento de los monitores de hemodiálisis, 
es necesario un cuidadoso diseño. 
 
El sistema estará formado por una tubería de diámetro suficiente para 
suministrar consecutivamente un caudal constante de agua a veinticinco 







monitores, con una presión adecuada. Deberá devolver el agua sobrante a la 
acumulación intermedia y cuando no exista consumo, deberá funcionar como 
un circuito cerrado para dificultar el crecimiento bacteriano. 
 
Se intercalarán dos bombas circuladoras en paralelo de modo que en 
cada momento sólo funcione una y roten entre ellas. Estas bombas aportarán 
la presión suficiente para vencer las pérdidas de carga del anillo. Después de 
las bombas, el agua pasará por un esterilizador de luz UV, que minimizará la 
entrada de microorganismos viables al sistema de distribución de agua. A 
continuación unos filtros de agua ultrapura se encargarán de retener todas 
las bacterias, y la mayoría de las endotoxinas. 
 
6.7.1. Materiales y especificaciones constructivas. 
El agua obtenida de las etapas anteriores, es un agua de gran pureza con 
una tendencia muy fuerte a disolver sustancias o gases, baste recordar que el 
pH es de 4,75. Por tanto, es extremadamente fácil su contaminación por 
sustancias presentes en las tuberías o piezas que estén en contacto con ella. 
Así pues, la red de distribución debe ser perfectamente estanca y estar 
realizada con materiales que no interaccionen químicamente, ni faciliten el 
crecimiento microbiano en el agua. Esto se traduce en las siguientes 
prohibiciones constructivas:  
 El uso de conductos o piezas de metal, salvo el acero inoxidable de 
alta calidad. 
 La presencia de fondos de saco, o figuras de difícil limpieza o vaciado. 
 Los empalmes e intersecciones susceptibles de acumular suciedad y 
facilitar la formación de biofilm. 
 Los filtros e incluso las membranas de ósmosis deberán ser de algún 
material sintético que no facilite el crecimiento microbiológico ni sea 
degradable por la acción de estos y, además debe admitir tratamientos 
de desinfección o limpieza química. 







 Usar conducciones de materiales traslucidos que puedan favorecer el 
crecimiento de algas microscópicas. 
El material que puede ser utilizado en las tuberías y accesorios, no debe 
transmitir ninguna impureza al agua. Los materiales más aptos son plásticos 
como el polipropileno y polietileno, y el acero inoxidable. Las uniones en los 
materiales plásticos deben ser tales que minimicen la formación de 
irregularidades y recovecos en el interior de la conducción. Actualmente la 
mejor técnica de unión en este sentido es la electrofusión, frente a la 
termofusión, la cual siempre deja una rebaba interior de un tamaño de un par 
de milímetros. La desinfección de las tuberías plásticas sólo puede ser 
química y no térmica por razones obvias. 
Si la opción es el acero inoxidable, presenta las ventajas de que se 
pueden utilizar sistemas de desinfección térmica o química, además de su 
resistencia a los golpes o tracciones que se puedan ejercer accidentalmente. 
Las uniones en este material son la soldadura y la unión por presión. En el 
caso de soldar, el acero deberá ser bajo en carbono como por ejemplo el AISI 
316L, es necesario hacerlo al TIG con la tubería llena de argón, para que las 
soldaduras no sufran oxidación más adelante en la cara interna de las 
tuberías. 
6.7.2. Anillo y retorno a la acumulación intermedia. 
El agua una vez purificada, en la tubería de distribución, no debe 
quedarse estancada cuando no hay pacientes dializándose, para evitar la 
proliferación de microorganismos. Una solución adecuada consiste en 
mantener el agua en movimiento en un circuito cerrado llamado anillo, 
mediante una bomba recirculadora. La velocidad con la que debe moverse el 
agua tiene que ser lo suficientemente alta para entorpecer  la formación de 
biofilm sobre las tuberías, pero no demasiado alta, ya que tendríamos 
problemas de ruidos y un derroche energético. Así pues una velocidad 
adecuada podría estar entre 1 y 1,5  m/s.  







Para poder cerrar el circuito de agua y funcionar como un anillo, existirá 
una válvula de tres vías que, en función de si hay demanda de agua o no, 
dirigirá el agua a la acumulación intermedia, o hacia las bombas 
recirculadoras respectivamente. Se puede saber cuando hay demanda en el 
circuito, instalando dos caudalímetros gestionados por un autómata. Uno 
estará instalado a la salida de las bombas recirculadoras pero antes del 
primer puesto de HD, y el segundo después del último puesto. Si la diferencia 
de sus lecturas es positiva es que en algún puesto de HD se está 
consumiendo agua y la válvula permanecerá abierta dirigiendo el agua 
sobrante a la acumulación intermedia. Si los caudalímetros tienen la misma 
lectura, es que no hay consumo y la válvula es accionada para crear el 
circuito, en este caso además el autómata detendrá el funcionamiento de la 
segunda OI. 
Es importante la vigilancia de las tuberías para detectar cualquier fuga o 
defecto que pueda poner en peligro la calidad del agua en la distribución. 
Para ello lo mejor es mantener la instalación vista y accesible para facilitar su 
reparación, y a una cierta altura para evitar golpes.  
Para alimentar a los puestos, la mejor solución sería con una figura de la 
tubería en forma de U, de modo que la conducción al monitor estuviese 
conectada en su parte inferior a través de una válvula. De esta forma, durante 
el uso habitual de los monitores de hemodiálisis se impediría la acumulación 
de residuos en la tubería, además en caso de limpieza y desinfección se 
podría vaciar completamente la instalación.   
Los monitores de hemodiálisis para funcionar correctamente necesitan 
un rango de presiones en su suministro de agua. Este es normalmente de 1 a 
8 bares.  
Para conocer el diámetro de la tubería del anillo y que la presión en cada 
puesto sea la correcta se ha realizado la tabla xx el estudio siguiente: 







Cada fila desde la 1 a la 25 se corresponden con los puntos donde se van 
a conectar los monitores de hemodiálisis. En la última columna se puede leer  
la presión después de la válvula de conexión en el momento en que todos 
están funcionando y recibiendo 40 l/h. El punto 0 se corresponde con la 
aspiración de la bomba recirculadora del anillo, y el punto 26 con el desagüe 
al depósito de acumulación. 
Se ha considerado que la tubería es de polipropileno electrosoldado, con 
una rugosidad de 0.002 mm. Los factores de pérdida de carga en cada pieza 
son  ζ = 2 para los codos a 90º, ζ = 1,5 en las tes con salida lateral del agua, y 
ζ=0,05 para las válvulas de bola completamente abiertas.  
Como resultado podemos ver que, con una tubería de DN 32 (una 
pulgada), con el caudal de 2 m3 de la etapa anterior, y aportando una presión 
de 3,06 bares al agua en el circuito, todos los puestos de hemodiálisis 
tendrán un caudal y presión adecuados.  
Pero en realidad no hemos tenido en cuenta las pérdidas de carga 
producidas en la lámpara UV y en los filtros de agua ultrapura. Para estos 
últimos podemos recurrir  a la figura 6.22, donde el fabricante nos informa de 
la pérdida de carga en función del caudal que los atraviese, para un cartucho 
de diez pulgadas. Pero vemos que nos salimos de la gráfica, así pues habrá 
que montar un filtro mayor que disminuya el caudal específico. Por ejemplo, si 
se pone uno de 20 pulgadas, el caudal por unidad de superficie se disminuye 
a la mitad, y ahora se observa la nueva pérdida de carga, en la gráfica, para 
un caudal de un metro cúbico por hora, que tendrá un valor aproximado 0,24 
bares.


































0 12 1 2,00 25 32 1,13 28098 0,0238 0,748 5 0,654   0,000 3 0,010 16,59 1,69 
1 3 0 1,96 25 32 1,11 27536 0,0240 0,180 4 0,502 1 0,094 1 0,003 19,00 1,94 
2 3 0 1,92 25 32 1,09 26974 0,0241 0,174 4 0,482 1 0,090 1 0,003 19,78 2,02 
3 3 0 1,88 25 32 1,06 26412 0,0242 0,168 4 0,462 1 0,087 1 0,003 20,53 2,09 
4 3 0 1,84 25 32 1,04 25850 0,0243 0,161 4 0,443 1 0,083 1 0,003 21,25 2,17 
5 3 0 1,80 25 32 1,02 25288 0,0244 0,155 4 0,423 1 0,079 1 0,003 21,94 2,24 
6 3 0 1,76 25 32 1,00 24726 0,0246 0,149 4 0,405 1 0,076 1 0,003 22,60 2,31 
7 3 0 1,72 25 32 0,97 24164 0,0247 0,143 4 0,387 1 0,073 1 0,002 23,23 2,37 
8 3 0 1,68 25 32 0,95 23602 0,0248 0,137 4 0,369 1 0,069 1 0,002 23,84 2,43 
9 3 0 1,64 25 32 0,93 23040 0,0250 0,132 4 0,352 1 0,066 1 0,002 24,42 2,49 
10 3 0 1,60 25 32 0,91 22478 0,0251 0,126 4 0,335 1 0,063 1 0,002 24,97 2,55 
11 3 0 1,56 25 32 0,88 21916 0,0253 0,121 4 0,318 1 0,060 1 0,002 25,49 2,60 
12 3 0 1,52 25 32 0,86 21354 0,0255 0,115 4 0,302 1 0,057 1 0,002 25,99 2,65 
13 3 0 1,48 25 32 0,84 20792 0,0256 0,110 4 0,286 1 0,054 1 0,002 26,47 2,70 
14 3 0 1,44 25 32 0,81 20230 0,0258 0,105 4 0,271 1 0,051 1 0,002 26,92 2,75 
15 3 0 1,40 25 32 0,79 19668 0,0260 0,100 4 0,256 1 0,048 1 0,002 27,35 2,79 
16 3 0 1,36 25 32 0,77 19106 0,0262 0,095 4 0,242 1 0,045 1 0,002 27,75 2,83 
17 3 0 1,32 25 32 0,75 18544 0,0264 0,090 4 0,228 1 0,043 1 0,001 28,14 2,87 
18 3 0 1,28 25 32 0,72 17982 0,0266 0,085 4 0,214 1 0,040 1 0,001 28,50 2,91 







19 3 0 1,24 25 32 0,70 17420 0,0268 0,081 4 0,201 1 0,038 1 0,001 28,84 2,94 
20 3 0 1,20 25 32 0,68 16859 0,0270 0,076 4 0,188 1 0,035 1 0,001 29,16 2,97 
21 3 0 1,16 25 32 0,66 16297 0,0272 0,072 4 0,176 1 0,033 1 0,001 29,46 3,01 
22 3 0 1,12 25 32 0,63 15735 0,0275 0,068 4 0,164 1 0,031 1 0,001 29,74 3,03 
23 3 0 1,08 25 32 0,61 15173 0,0277 0,063 4 0,152 1 0,029 1 0,001 30,01 3,06 
24 3 0 1,04 25 32 0,59 14611 0,0280 0,059 4 0,141 1 0,027 1 0,001 30,25 3,09 
25 3 0 1,00 25 32 0,57 14049 0,0283 0,055 4 0,131 1 0,025 1 0,001 30,48 3,11 
26 6 1 0,96 25 32 0,54 13487 0,0286 0,103 6 0,181 1 0,023 1 0,001 30,69 3,13 
                30,00 3,06 







6.7.3. Bombas recirculadoras. 
 
Van a ser las encargadas de mantener el agua dentro del anillo en 
permanente circulación cuando no haya ningún paciente dializándose. 
También proporcionarán una presión extra a cada puesto durante el 
funcionamiento normal. 
 
Deberán estar construidas en acero inoxidable y estar concebidas para su 
uso en circuitos de agua ultrapura, de modo que no contaminen el agua al 
pasar por ellas. Por razones de seguridad deben montarse dos unidades en 
paralelo, aunque en cada momento sólo funcione una. Por tanto tendrán 
alternancia en su funcionamiento y entrada en automático cuando la otra 
falle. 
 
En cuanto a sus características de funcionamiento, deberán mover un 
caudal de 2 m3/h y vencer una pérdida de carga de 0,06+0,24+3,06= 3,36 
bar. Así pues, aplicando la ecuación [6.7] deberán tener una potencia de 0,23 
kW.  
 
6.7.4. Desinfección con luz ultravioleta. 
 
Antes de enviar el agua a los pacientes, se hará pasar  a través de una 
lámpara UV. La lámpara UV se utiliza para destruir los microorganismos que 
pudieran llegar desde la etapa anterior, pero también los que estuvieran en 
suspensión durante el funcionamiento como circuito cerrado del anillo de 
distribución. Por tanto, la lámpara debe funcionar constantemente las 
veinticuatro horas del día. 
 
En algunos casos puede originar una presencia masiva de endotoxinas 
con la repercusión correspondiente de los pacientes, por lo que debe contar 
siempre con un filtro de agua ultrapura aguas abajo, capaz de retenerlas.  








La lámpara debe estar muy bien diseñada de acuerdo a la velocidad del 
agua que circula por ella para asegurar un tiempo de radiación mínimo a los 
microorganismos. Si el agua contuviera partículas o sustancias disueltas, 
restarían a la lámpara gran parte de su eficacia. En ese sentido no vamos a 






































Tabla 6.30 Dosis de UV en mWs/cm2 para inactivar una población microbiana en 1 log (90%) 




Para hallar la dosis adecuada de radiación UV. La normativa para el  
tratamiento de aguas superficiales para consumo humano de la EPA (Agencia 







de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos) requiere una dosis 
UV de 21 a 36 mWs/cm2 para brindar una reducción de 2 a 3 unidades 
logarítmicas, respectivamente, del virus de la hepatitis A. La AWW recomienda 
una dosis de 40 mWs/cm2 para sistemas municipales pequeños. Mientras 
que en las legislaciones de algunos estados de los EEUU exigen una dosis de 
16 mWs/cm2. En Europa, Noruega, Austria y Francia exigen dosis de 16, 30 y 
25 mWs/cm2 respectivamente. 
 
Con la información del párrafo anterior y tras la observación de los datos 
de la tabla 6.3, la dosis ideal para mantener un flujo de agua seguro podría 
ser de 40 mWs/cm2.  
 
La dosis que se va a irradiar a los microorganismos viene determinada 
por la siguiente ecuación: 
 
rItD =  [Ec. 6.22] 
Donde: 
I es la intensidad promedio de la radiación. 
tr es el tiempo de residencia en la lámpara UV. 
 
A su vez el tiempo de residencia se calcula según: 
Q
Vtr =   [Ec. 6.23] 
Donde: 
V es el volumen que ocupa el agua dentro de la envolvente de la lámpara. 
Q es el caudal que se trata. 
 
Una lámpara habitual para la desinfección del agua,  sería de arco de 
mercurio  del anexo 10.7, La lámpara propiamente dicha permanece en el 
interior de un tubo de cuarzo perfectamente transparente a la radiación UVC, 
cuyas dimensiones deben ser mayores que las de la lámpara.  








Figura 6.19 Esquema básico de un esterilizador de radiación UV. 
 
Voy a suponer que tiene un diámetro externo de 2,5 cm. La longitud del 
arco eléctrico según las especificaciones de la lámpara es de 76,2 cm. De 
aquí se puede deducir que la potencia radiada al agua es 25 mW/cm2, ya que 
la superficie útil del tubo de cuarzo es de A = 598.47 cm2 y la potencia de la 
lámpara en UVC son 15 W. 
 
Ahora se puede calcular con la fórmula [6.22] el tiempo de residencia 
necesario para conseguir la dosis de 40 mWs/cm2. Entonces tr = 1,6 s. 
 
Con la fórmula [6.23] y sabiendo que el caudal de agua es de 2 m3/h, el 
volumen por el que pasa el agua debe ser mayor de 889 cm3.  
 
Como la longitud útil es la misma que la del tubo de cuarzo, finalmente 
llegamos a que el diámetro interno de la envolvente de la lámpara debe ser al 
menos de 3,7 cm. Habiendo una distancia entre el tubo de cuarzo y el de la 
carcasa de 0,6 cm.  







En el agua ultrapura la transmitancia de la radiación UV es prácticamente 
del 100%, al igual que en el aire y en la pared del tubo de cuarzo. De modo 
que se podría incluso aumentar un poco el diámetro de la carcasa hasta 
ajustarlo a un diámetro comercial para tubería inoxidable, por ejemplo el tubo 
inoxidable AISI 316L de 1 ½” (una pulgada y media) según norma ASTM 312, 
el cual posee un diámetro interno de 42,72 mm. 
 
Para estimar de forma aproximada las pérdidas de carga en esterilizador 
creado voy a hacer unas consideraciones generales. Atendiendo a su forma 
consideraré que la pérdida de carga en la tubería de entrada se puede 
asimilar a la provocada por una entrada sumergida a un depósito, más luego 
un cambio de dirección brusco a 90º. La forma de la salida igualmente se 
podría estimar como un cambio brusco de dirección a 90º, más la salida de 
un depósito.  
 
   ν (m2/s) ε (mm)    ζ  ζ   
















2,00 25 32 1,13 28098 0,0238 0,000 1 0,131 1 0,098 0,23 0,02 
 
 
La pérdida de carga a lo largo de la carcasa y tubo de cuarzo, ya que éste 
es prácticamente liso, se puede estimar como las del tubo inoxidable pero con 
el caudal multiplicado por el factor de 1,52 = Volumen de la 
carcasa/(Volumen de la carcasa – Volumen del tubo de cuarzo). 
 
   ν (m2/s) ε (mm)     













3,04 25 32 1,72 42708 0,0248 0,150 0,15 0,02 
 







Por tanto, la pérdida de carga es de Δh = 2x0,23+0,15 = 0,61 mca (0,06 
bar) 
 
6.7.5. Filtración bacteriana. 
 
Después de la lámpara ultravioleta como última barrera de protección, se 
instalarán dos filtros para agua ultrapura en paralelo, capaces de retener 
partículas de 0.03 µm. Con estos filtros se pretende retener las bacterias en 
el caso de que apareciesen en el agua. Otra misión, y muy importante, sería 
retener las endotoxinas. 
 
Figura 6.20 Fotografía de un grupo de bacterias Escherichia Coli. 
 
El tamaño de las bacterias es muy variable, puede oscilar entre 0,1 µm a 
1 mm. La escherichia coli, por ejemplo, como puede verse en la figura [], tiene 
forma cilíndrica y su longitud mayor es de 2 µm. Para la mayoría de las 
bacterias bastaría un filtro de 0,4 µm. No obstante se ha descubierto que 
algunas son capaces de atravesar filtros de 0,1 µm.  
 
 








Figura 6.21 Tamaños de partículas y tecnicas de filtración. 








Para ilustrar con un ejemplo práctico esta etapa, he seleccionado un filtro 
de excelentes características, el ZTEC E de 0.03 µm, de la marca GRAVER 
TECHNOLOGIES, cuyas características pueden verse en el anexo xx. 
 
 





































































































































En este trabajo se ha conseguido: 
 
• Seleccionar los tratamientos de agua más eficaces para el 
volumen y tipo de agua a tratar. 
• Dimensionar un lecho de CAG de forma que sirva para 
retener otras sustancias que pueden atravesar las MOI. 
• Dimensionar los equipos de forma optima. 
• Dar solución al problema de la continuidad de suministro de 
agua. 
• Definir a grandes rasgos el funcionamiento de una planta de 















































































8- DESARROLLOS FUTUROS PROPUESTOS.  
 






































Desarrollos futuros propuestos: 
 
• Habría que definir los tratamientos de agua específicos más 
adecuados para cada tipo de agua. 
 
• Sería conveniente clasificar los distintos tipos de aguas en función 
del coste de producción del agua ultrapura.  
 
• En la medida en que se vaya incorporando la desinfección por 
cloraminas en las ETAP, habría que revisar la idoneidad de los 
lechos de CAG que ya están instalados para su tratamiento. 
 
•  Igualmente sería necesario diseñar en un futuro los lechos de CAG 
normal o catalítico para retener la mayor cantidad posible de 
moléculas apolares y de bajo peso molecular que pueden 
atravesar las membranas de ósmosis inversa. 
 
• Habría que estudiar la técnica de destrucción de cloraminas 
mediante luz UV, y quizás intentar aplicarla justo antes de la 
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10- ANEXOS.  




































































































































































































DISEÑO DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA PARA LÍQUIDO DE DIÁLISIS. 
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